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Re´sume´ de la the`se L’objectif du gravime`tre absolu est de de´terminer la valeur
de l’acce´le´ration de pesanteur g avec une incertitude relative de 10−9, dans le cadre
du projet me´trologique de ”balance du watt”. Ce projet vise a` relier le ”kg” de
re´fe´rence, un artefact mate´riel de´tenu au Pavillon de Breteuil du BIPM a` Se`vres, a`
la constante fondamentale ”h”, avec une incertitude relative de 10−8. Cependant, le
prototype de gravime`tre n’a pas e´te´ conc¸u pour atteindre l’exactitude requise de 1
µGal. Nous avons donc mis au point une nouvelle enceinte a` vide pre´vue pour rendre
possible l’e´valuation des effets syste´matiques limitant. Dans l’optique de ce projet,
le gravime`tre a e´te´ rendu transportable et place´ a` coˆte´ de la balance, dans les locaux
du Laboratoire National de Me´trologie et d’Essais (LNE), a` Trappes. Le principe
du gravime`tre atomique repose sur la manipulation des paquets d’ondes atomique
au moyen de transitions a` deux photons, dites ”Raman”, entre les niveau hyperfins
de l’atome de 87Rb. Un nuage d’atomes froids de 87Rb est d’abord refroidis a` une
tempe´rature de 1,7µK, puis le nuage est laˆche´. Pendant la chute, une succession
de trois impulsions laser contrapropageantes ”pi/2 − pi − pi/2” se´pare, redirige et
recombine les paquets d’ondes atomique en 140 ms. Au cours de celles-ci, chaque
bras de l’interfe´rome`tre accumule une phase sur sa fonction d’onde qui de´pend des
positions successives de l’onde par rapport aux plans e´quiphases immobiles de´finis
par les faisceaux Raman. La diffe´rence entre les phases accumule´es par les deux
bras de l’interfe´rome`tre fait apparaˆıtre l’acce´le´ration subie par les atomes comme un
de´phasage sur les franges d’interfe´rences atomique.
Graˆce a` la nouvelle enceinte a` vide, nous avons pu re´duire l’incertitude sur
l’ensemble des effets syste´matiques au dessous de l’objectif vise´ du µGal, excepte´
en ce qui concerne celui duˆ aux aberrations du front d’onde des faisceaux laser.
Cette nouvelle enceinte, entie`rement en titane, et l’ensemble des e´le´ments situe´s
a` l’inte´rieur des blindages sont strictement amagne´tiques. Le gradient de champ
magne´tique a` l’inte´rieur de l’enceinte a` vide est naturellement plus faible qu’avec le
prototype de gravime`tre. L’incertitude sur cet effet syste´matique a ainsi e´te´ abaisse´e
en dessous du µGal, en utilisant notamment un algorithme de re´jection qui s’appuye
sur l’inversion du sens du vecteur d’onde. La transportabilite´ nouvelle du gravime`tre
muni de la nouvelle enceinte a` vide a permis d’e´valuer l’effet syste´matique duˆ a`
l’acce´le´ration de Coriolis. Un atome de vitesse transverse non nulle et qui subit les
trois impulsions contrapropageantes verticales voit s’ouvrir une aire late´rale entre les
deux paquets d’ondes sur l’axe Est-Ouest. Il devient ainsi sensible par effet Sagnac
aux rotations que subissent les atomes sur l’axe Nord-Sud, en particulier celle due
a` la rotation de la terre. Il est possible de modifier en changeant la re´partition de
puissance pendant le pie`ge la vitesse transverse Est-Ouest initiale du nuage, et de
mesurer l’effet sur la mesure de g de l’acce´le´ration de Coriolis. En retournant de
180˚ l’expe´rience, on peut trouver un rapport de puissance du pie`ge pour lequel
3
on n’observe pas de variation de g avant et apre`s avoir tourne´ le gravime`tre. La
trajectoire moyenne des atomes au cours de la chute est alors verticale, et les effets
syste´matiques dus a` l’acce´le´ration de Coriolis propre a` chaque atome se moyennent
sur l’ensemble du nuage.
Le biais d’aberration est actuellement l’objet de nos investigations. Lorsqu’un
atome posse`de une vitesse transverse et que les plans e´quiphases entre les deux lasers
Raman varient en fonction de la position conside´re´e, les diffe´rences de phases vues
par les atomes au cours de la chute changent entre les trois impulsions. Ceci se traduit
par un effet syste´matique sur la phase de l’interfe´rome`tre. A chaque tempe´rature du
nuage correspond une certaine expansion du nuage a` travers le front d’onde. Nous
avons de´ja` re´duit conside´rablement l’incertitude associe´e a` ce biais par des mesures
diffe´rentielles de tempe´ratures. Il s’ave`re seulement lorsqu’on effectue cette mesure
a` intervalles de temps e´loigne´s que la caracte´ristique de ce biais avec la tempe´rature
fluctue. La prochaine e´tape est de distinguer s’il s’agit de variations des distorsions
des optiques a` l’inte´rieur de l’enceinte a` vide qui modifient le front d’onde ou bien
si les trajectoires atomiques fluctuent. Nous proce´dons actuellement a` une e´tude
approfondie du front d’onde et nous suivons la valeur de g avec un controˆle accru
des trajectoires atomiques, avec pour le moment une came´ra CCD et tre`s bientoˆt
une se´lection des classes de vitesse horizontales. L’e´valuation de cet effet ne sera
comple`te que lorsque nous disposerons du laser dipolaire, qui refroidira le nuage
atomique jusqu’a` la condensation de Bose Einstein.
Pour la premie`re fois au cours de l’anne´e 2009 notre gravime`tre atomique a
participe´ a` des comparaisons clefs avec d’autres gravime`tres de re´fe´rence nationaux.
Les valeurs de l’acce´le´ration de pesanteur obtenues sont formellement en accord, mais
on observe des fluctuations de l’e´cart entre notre gravime`tre atomique et les autres
gravime`tres. Nous pensons que ces fluctuations sont l’expression des variations de
l’effet syste´matique duˆ aux aberrations du front d’onde.
Nous avons de´veloppe´ en paralle`le pendant ma the`se trois nouvelles techniques
de mesures d’interfe´rome´trie atomique. La premie`re utilise un algorithme a` trois
coups qui rend la mesure robuste aux vibrations sans aucune autre plate-forme d’iso-
lation, dans des conditions ou` le bruit de phase de l’interfe´rome`tre est tre`s e´leve´.
Ainsi notre gravime`tre peut suivre les e´ve`nements sismiques en continuant a` mesurer
la gravite´ terrestre, ou tout simplement mesurer la gravite´ dans un environnement
extreˆmement bruite´. Cette technique n’est pas de´crite dans ce manuscrit. La seconde
me´thode consiste a` diffracter les atomes simultane´ment au moyen des quatre champs
pre´sents dans l’enceinte a` vide. L’e´cartement entre les paquets d’ondes e´tant deux
fois plus large, nous avons pu changer la ge´ome´trie de l’interfe´rome`tre telle qu’elle
soit deux fois plus large. Ceci double la sensibilite´ intrinse`que a` l’acce´le´ration de
pesanteur, comme cela rend l’interfe´rome`tre insensible au bruit de phase des la-
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sers. Comme les vibrations augmentent avec l’aire, cette me´thode n’ame´liore pas les
performances dans le cadre d’un gravime`tre absolu de laboratoire. Par contre nous
pourrions en tirer des be´ne´fices dans un environnement spatial. Enfin nous avons
conc¸u, commande´ et caracte´rise´ a` l’aide du prototype de gravime`tre une pyramide
creuse ; les re´flexions de la lumie`re a` l’inte´rieur de celle-ci permettent de substituer
aux diffe´rents lasers un unique large faisceau, ce qui permet de cre´er un gravime`tre
atomique extreˆmement compact et donc facilement transportable. Apre`s le pie´geage
dans la pyramide, certaines transitions Raman sont re´alise´es apre`s la re´tro-reflexion
du faisceau dans la pyramide. Les re´sultats en sensibilite´ sont e´quivalents a` ceux
des gravime`tres transportables optiques actuellement utilise´s. Cette de´monstration
expe´rimentale sera probablement suivie d’un de´veloppement industriel.
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1.1 Les proble´matiques modernes de la gravime´trie ato-
mique
1.1.1 Balance du watt
Dans le cadre du projet de me´trologie fondamentale de balance du watt pilote´ par
le Laboratoire National de Me´trologie et d’Essai (LNE), l’e´quipe ”Interfe´rome´trie
atomique et Capteurs Inertiels” du LNE-SYRTE de´veloppe un gravime`tre atomique
absolu. Le principe de l’expe´rience de la ”balance du watt” est d’e´quilibrer le poids
qui s’exerce sur une masse de re´fe´rence a` une force e´lectromagne´tique [1, 2, 3, 4],
ce qui permet infine de re´aliser une mesure pre´cise de la contante de Planck h.
L’objectif vise´ par le projet du LNE est d’atteindre une exactitude relative de 10−8
sur la mesure de h. Parmi les quantite´s qu’il faut pour cela mesurer avec une exacti-
tude relative meilleure que 10−8 figure l’acce´le´ration de pesanteur. Une implication
importante de ce projet est d’offrir la possibilite´ de rede´finir l’unite´ de masse du
kilogramme en fixant la valeur nume´rique de la constante de Planck dans le syste`me
d’unite´ S.I. et ainsi de s’affranchir des proble`mes de stabilite´ pose´s par la de´finition
actuelle, qui repose sur un artefact mate´riel conserve´ au Pavillon de Breteuil du
BIPM a` Se`vres [5].
1.1.2 Physique fondamentale
Le mode`le standard des particules et l’ensemble des the´ories me´triques de la
gravitation reposent sur le principe d’e´quivalence d’Einstein. L’un des piliers de ce
principe est l’universalite´ de la chute libre, qui suppose que toutes les particules
ponctuelles libres, soumises au meˆme champ de gravitation, suivent des trajectoires
identiques quelque soit leur composition.
Comme une alternative aux expe´riences qui comparent les acce´le´rations relatives
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de corps macroscopiques de compositions diffe´rentes, qu’il s’agisse d’expe´riences de
laboratoire [6] ou de projets spatiaux [7], il est envisage´ par la communaute´ scienti-
fique [8, 9] de proce´der a` des tests de ce principe a` l’aide d’interfe´rome`tres atomique.
Les expe´riences d’atomes froids offrent en effet les avantages d’un controˆle ine´gale´
des conditions de mesures et la possiblite´ de reproduire a` volonte´ les expe´riences.
Par exemple, on peut envisager de mesurer simultane´ment l’acce´le´ration
d’atomes de rubidium 87 (87Rb) et de potassium 39 (39K), de masses tre`s diffe´rentes,
en chute libre dans le potentiel gravitationnel terrestre [10]. Comme la sensibi-
lite´ de cette mesure interfe´rome´trique croˆıt quadratiquement avec la dure´e de l’in-
terfe´rome`tre, on peut espe´rer atteindre de tre`s bonnes performances en re´alisant
l’expe´rience a` bord d’un satellite en chute libre qui permettrait d’acce´der a` des
temps d’interaction de l’ordre de plusieurs secondes. C’est l’objectif du projet I.C.E.
[8] pour lequel un prototype d’acce´le´rome`tre embarquable a e´te´ de´veloppe´ et teste´
avec succe`s au cours de plusieurs campagnes de vols paraboliques dans l’airbus
0-g du CNES [11], ou prochainement dans la station spatiale internationale [12].
Le gravime`tre atomique absolu du SYRTE permet d’anticiper pour ces missions
de physique fondamentale l’e´valuation des effets syste´matiques intrinse`ques a` l’in-
terfe´rome´trie atomique.
1.1.3 Navigation
Diffe´rentes configurations d’interfe´rome`tres atomiques ont e´te´ de´veloppe´es au
cours des deux dernie`res de´cenies, qui permettent de mesurer aussi bien les
acce´le´rations que les rotations avec d’excellentes sensibilite´s. Par exemple, le SYRTE
a de´veloppe´ dans le courant des anne´es 2000 un gyro-acce´le´rome`tre six-axes qui per-
met de mesurer vitesse de rotation et acce´le´ration dans les trois dimensions de l’es-
pace [13, 14]. Les performances en terme de gyrome`tre e´taient comparables a` celles
de l’e´tat de l’art des gyrome`tres a` fibres commerciaux. Ce genre d’instrument pour-
rait eˆtre utilise´s dans des syste`mes de guidage de mobiles, et plus particulie`rement de
ceux qui naviguent plusieurs mois sans re-calibration possible, comme les sous-marins
ou les navettes spatiales. L’inte´reˆt principal de ces d’interfe´rome`tres provient du bon
controˆle de la dynamique des syste`mes d’atomes froids, qui permet d’atteindre d’ex-
cellentes stabilite´s long terme et de rivaliser voire de´passer leurs e´quivalents optiques,
qui de´rivent avec le temps.
1.1.4 Ge´ophysique
Les gravime`tres transportables sont capables d’obtenir des informations sur la
re´partition de masse du sous-sol [15], et notamment de de´tecter des variations de sa
densite´, dans le cadre de prospection minie`re par exemple. Cette me´thode de son-
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dage est passive et parfaitement inoffensive, pour les fonds marins en particuliers.
Des re´seaux de capteurs he´rissent actuellement le sous-sol a` proximite´ des nappes
de pe´trole ou des gisements de minerais. Ils de´tectent les re´flexions en profondeur
d’impulsions dans l’ultra-son, e´mises pour e´valuer le niveau du gisement, pendant la
dure´e de son exploitation. Ces e´missions sont tre`s ne´fastes pour la faune marine avoi-
sinante. Des gravime`tres atomiques transportables de haute sensibilite´ pourraient a`
l’avenir remplacer ces sondages acoustiques.
A terre, les gravime`tres permettent d’e´tudier l’activite´ d’un site, la composition
de la crouˆte terrestre, sa de´limitation avec le manteau ou leur mouvements respectifs,
et ils sont sensibles aux secousses sismiques.
1.1.5 Ge´ode´sie
Enfin, le calcul du ge´o¨ıde ne´cessite la connaissance absolue de l’acce´le´ration
terrestre. Un des enjeux de ce domaine est de concilier les mesures de stations au
sol, qui ne recouvrent que tre`s partiellement le globe, aux mesures ae´roporte´es, dont
la re´solution n’est pas tre`s bonne, et aux cartographies spatiales des satellites. Ce
domaine de recherche est tre`s actif, et a donne´ lieu a` plusieurs ge´ne´rations de missions
spatiales, a` savoir les projets GRACE et CHAMP de la NASA, ou le re´cent projet
GOCE de l’ESA [16], qui mesure depuis 2009 le ge´o¨ıde depuis une orbite tre`s basse
(seulement 260 km).
1.2 Etat de l’art
L’acce´le´ration de pesanteur g s’exprime en m.s−2 dans le syste`me international
d’unite´ (S.I.). Cependant l’unite´ commune´ment utilise´e est le Gal, de´fini comme il
suit :
1 Gal = 1 cm.s−2
1 µGal = 10−8 m.s−2 (1.1)
Nous utiliserons couramment dans ce manuscrit la notion de sensibilite´ d’une
mesure de g (ou stabilite´), exprime´e par l’e´cart-type d’Allan [17] en g.Hz−1/2, qui
signifie sa re´pe´tabilite´. Sous certaines conditions sur le bruit de mesure, l’incertitude
statistique de´croˆıt avec le temps selon une statistique dite de ”bruit blanc” 1/
√
Hz.
La seconde notion importante est l’exactitude d’une mesure. Elle re´sulte de la somme
quadratique des incertitudes sur les effets syste´matiques envisage´s.
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1.2.1 Expe´rience fondatrice
Un des premiers interfe´rome`tres atomiques a e´te´ de´veloppe´ a` Stanford a` partir
de 1991 par M.Kasevich et S.Chu [18]. Il repose sur le principe de la manipula-
tion d’atomes au moyen de lasers accorde´s sur leurs transitions e´lectroniques. Il
s’agit en l’occurence de transitions a` 2 photons appele´es transitions Raman sti-
mule´es. Un nuage d’atomes froids de Ce´sium lance´s en fontaine e´tait soumis a` une
se´quence de trois impulsions Raman. Celles-ci ouvraient durant la chute une aire
spatio-temporelle entre deux paquets d’ondes atomiques le long de l’axe vertical. La
ge´ome´trie d’interfe´rome`tre choisie alors e´tait analogue a` celle d’un interfe´rome`tre de
Mach-Zehnder en optique. A l’instar de cet interfe´rome`tre optique, ou` la diffe´rence
des chemins parcourus par la lumie`re se traduit par un de´phasage sur la phase de l’in-
terfe´rome`tre, la diffe´rence des hauteurs moyennes entre les ondes de matie`re pendant
la se´paration verticale soumet au premier ordre les paquets d’ondes a` des e´nergies
potentielles de gravitation diffe´rentes. Le de´phasage de l’interfe´rome`tre atomique
s’exprime en terme de re´partition des populations atomiques sur les e´tats d’e´nergie
du ce´sium, obtenue par simple fluorescence. Ce proce´de´ sera pre´sente´ plus loin dans
ce manuscrit au paragraphe 2.1.1. Le bilan d’exactitude du gravime`tre de Stanford
fut acheve´ en 1999. L’incertitude relative sur la mesure de l’acce´le´ration de pesanteur
atteignit 3.10−9 avec une sensibilite´ a` une seconde de 2.10−8g.Hz−1/2 [19], qui a e´te´
ame´liore´e jusqu’a` 8.10−9g.Hz−1/2. Cependant ce bilan d’incertitude n’a jamais pris
en compte l’effet de possibles aberrations des fronts d’onde des faisceaux Raman sur
la mesure de g.
1.2.2 Le gravime`tre atomique du SYRTE
Il a e´te´ de´cide´ en 2002 de re´aliser un nouvel instrument suivant cette configura-
tion d’interfe´rome`tre en laˆchant cette fois le nuage d’atomes froids. L’objectif est de
de´terminer la valeur de l’acce´le´ration de pesanteur g avec une incertitude relative de
10−9. Dans cette optique, le gravime`tre devra eˆtre transportable pour pouvoir eˆtre
place´ a` coˆte´ de la balance, dans les locaux du Laboratoire National de Me´trologie
et d’Essai (LNE), a` Trappes.
1.3 Plan du me´moire
Ce manuscrit s’articule en six parties.
Une pre´sentation the´orique de´crit d’abord le calcul de l’e´volution de la fonc-
tion d’onde atomique lorsqu’on manipule les atomes avec des impulsions lasers.
Il met de coˆte´ les e´nergies potentielles de gravitation accumule´es tout au long de
l’interfe´rome`tre, qui sont e´voque´es pre´ce´demment, au profit d’une vision purement
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base´e sur l’interaction entre les faisceaux Raman et les atomes lors des impulsions
de lumie`re [20]. Ce calcul montre qu’une succession de trois impulsions laser fait de
chaque atome un interfe´rome`tre sensible a` l’acce´le´ration de pesanteur.
Une pre´sentation ge´ne´rale de´crit ensuite le protocole expe´rimental du proto-
type de gravime`tre, de´veloppe´ au LNE-SYRTE, et recense les effets syste´matiques
supe´rieurs a` 1 µGal de´ja` e´value´s a` mon arrive´e dans l’e´quipe.
Deux de´monstrations expe´rimentales de gravime`tres tourne´s vers l’applicatif
sont ensuite de´crites.
La premie`re, la double diffraction, s’appuye sur la diffraction par tous les
faisceaux lasers se propageant a` travers le nuage d’atomes pour rendre l’aire de
l’interfe´rome`tre deux fois plus large et la stabilite´ de la mesure insensible a` une
de´gradation du signal de re´fe´rence de phase.
La seconde pre´sente un gravime`tre dans lequel le refroidissement des atomes
s’effectue a` l’inte´rieur d’une pyramide creuse re´fle´chissante, oriente´e de fac¸on a` ce
que les atomes sortent de la pyramide en tombant. Ensuite, les impulsions de lumie`re
constitutives de l’interfe´rome`tre sont en parties re´fle´chies par la pyramide avant la
transition. Cette architecture de gravime`tre ne ne´cessite qu’un seul faiseau, ce qui
permettra a` terme de fabriquer des gravime`tres atomiques compacts.
Le prototype de gravime`tre n’a pas e´te´ conc¸u pour atteindre l’exactitude requise
de 1 µGal. Nous avons donc mis au point pendant ma the`se une nouvelle enceinte a`
vide pre´vue pour rendre possible l’e´valuation des effets syste´matiques en question.
Ces travaux ont e´te´ re´alise´s en paralle`le de l’e´tude de la double diffraction et du
gravime`tre pyramidal.
Le chapitre suivant de´crit en de´tail la nouvelle enceinte a` vide et pre´sente les
derniers re´sultats obtenus.
Enfin une dernie`re partie reprend les re´sultats des diffe´rentes comparaisons aux-






d’ondes et mesure de
l’acce´le´ration de pesanteur.
Ce chapitre de´crit comment en utilisant l’interaction entre des lasers et des
atomes, on peut manipuler les paquets d’ondes atomiques de fac¸on cohe´rente et
re´aliser pour les ondes de matie`re l’analogue des fonctions de lames se´paratrices et
de miroirs en optique. Il pre´cise ensuite le principe de l’interfe´rome´trie atomique,
graˆce auquel nous de´duisons la valeur de l’acce´le´ration de pesanteur g.
2.1 Transition Raman stimule´e
2.1.1 Absorption et e´mission induites
D’apre`s les travaux d’Einstein sur le rayonnement de corps noir, publie´s en 1917
dans l’article ”the´orie Quantique du Rayonnement” [21], un photon peut eˆtre ab-
sorbe´ par un atome lorsque son e´nergie est suffisamment proche de l’e´nergie entre
l’e´tat initial de l’atome et un e´tat d’e´nergie supe´rieur. Si l’atome est excite´ et soumis
a` un champ similaire, il peut re´aliser une e´mission stimule´e et e´mettre un photon
ayant la meˆme direction et la meˆme fre´quence que les photons du faisceau incident.
L’association d’une absorption depuis un niveau e´lectronique et d’une e´mission in-
duite vers un second niveau constitue une transition Raman stimule´e.
Pour les expe´riences de´crites ici, l’espe`ce atomique est l’atome alcalin de 87Rb.
Cet atome posse`de deux niveaux hyperfins dans l’e´tat fondamental, qui peuvent eˆtre
couple´s par une transition Raman stimule´e a` l’aide de deux faisceaux lasers dont la
diffe´rence de fre´quence correspond a` l’e´cart d’e´nergie hyperfin. Ces e´tats hyperfins
sont me´tastables. De plus, la cohe´rence du processus ne sera jamais limite´e par la
dure´e de vie de l’e´tat excite´, de dure´e de vie 26,24 (4) ns et de largeur naturelle
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38,11 (6) 106 s−1 [22]. Ces transitions Raman, en plus de changer l’e´tat hyperfin,
communiquent a` l’atome l’impulsion d’une paire de photons.
Un avantage important de ces transitions Raman stimule´es est de permettre
d’e´tablir un ”e´tiquetage”, une bijection entre e´tat d’impulsion et e´tat d’e´nergie
e´lectronique [23]. Graˆce a` cette bijection, on peut e´valuer la re´partition entre les
e´tats d’impulsion du nuage d’atomes par simple mesure de population dans les
e´tats e´lectroniques, qui s’obtient simplement par fluorescence, en e´clairant le pa-
quet d’onde avec un faisceau accorde´ sur la transition atomique.
2.1.2 Atome a` trois niveaux
Nous soumettons l’atome simultane´ment a` deux faisceaux lasers contra-
propageants de fre´quences et d’impulsions respectives ω1, ω2 et k1, k2. Leur
diffe´rence de fre´quence correspond a` la fre´quence qui se´pare les deux e´tats hyper-
fins (fig. 2.1). Les lasers sont accorde´s sur une transition optique avec un niveau
d’e´nergie |i〉. On de´finit ainsi le de´saccord Raman ∆ entre les pulsations des lasers
et leur transition e´lectronique respective |f〉 → |c〉 et |e〉 → |c〉 :
∆ = ω1 − (ωc − ωf ) (2.1)
Fig. 2.1 – Gauche : diagramme e´nerge´tique simplifie´ d’un atome alcalin. Droite :
sche´ma de la se´paration cohe´rente effectue´e par une transition Raman stimule´e.
L’atome est initialement dans l’e´tat |f〉. La premie`re transition consiste a` ab-
sorber un photon du champ E1(r, t) ∝ ei(ω1t−k1.r+φ1). L’atome re´cupe`re l’impulsion
du photon. Instantane´ment, l’atome re´alise une e´mission stimule´e dans le champ
E2(r, t) ∝ ei(ω2t−k2.r+φ2). Il gagne l’impulsion oppose´e a` celle du photon e´mis. Ce
phe´nome`ne peut eˆtre vu comme une diffusion par l’atome du photon du champ E1
vers le champ E2. Comme les lasers sont contra-propageants, les deux impulsions
sont dirige´es dans le meˆme sens. Ce tranfert d’impulsion ~keff = ~k1 − ~k2 en-
traˆıne un changement de vitesse e´gal a` deux fois la vitesse de recul vr, soit 1,2 cm/s
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pour le 87Rb [22]. On trouve la fre´quence de re´sonance en e´crivant la conservation
de l’e´nergie entre l’e´tat initial et l’e´tat final. Soient m la masse de l’atome, p son
impulsion, ω01 et ω
0
2 les fre´quences des transitions optiques pures du
87Rb :
~ω01 + ~ωf +
p2
2m





Soient ωHFS la pulsation de l’e´cart de structure hyperfine, ωD celle du de´saccord
Doppler et ωrec celle du de´placement de recul :







= ωHFS + ωD + ωrec (2.3)
On peut aussi re´aliser des transitions a` partir du second e´tat hyperfin en in-
versant le roˆle des deux faisceaux Raman. L’impulsion keff est alors transmise dans
le sens oppose´ par rapport au cas pre´ce´dent. On parle soit de vecteur kup soit de
vecteur kdown selon son orientation
2.1.3 Approximation de l’atome a` deux niveaux et oscillation de
Rabi
Le phe´nome`ne d’e´mission spontane´e depuis le niveau excite´ rame`ne l’atome sur
l’un ou l’autre des deux e´tats hyperfins et e´met le photon dans n’importe quelle
direction. Il brise la cohe´rence du syste`me. Il apparaˆıt lors des transitions Raman
quand le de´saccord ∆ s’approche en fre´quence de la largeur naturelle Γ des tran-
sitions optiques et que la probabilite´ de se trouver sur l’e´tat excite´ augmente. A
grand de´saccord, il devient cependant ne´gligeable [24, 25]. Dans ce cas, on peut alors
re´aliser une e´limination adiabatique de l’e´tat excite´ dans les e´quations d’e´volution
faisant intervenir les trois niveaux e´lectroniques [26]. Le syste`me des e´quations de
Schro¨dinger se rame`ne a` celui d’un atome a` deux niveaux, et le vecteur |Ψ(t)〉
de´crivant l’e´tat du syste`me a` un instant t s’e´crit en fonction des amplitudes de
probabilite´ Cf et Ce dans chaque e´tat propre :
|Ψ(t)〉 = Cf (t)|f〉+ Ce(t)|e〉
Soient δωf et δωe les de´placements lumineux induits par les deux champs
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Apre`s le changement de variable Ck = cke
−iωkt, pour k = e, f , les e´quations














e−i(δω t+φ) cf + δωe ce
) (2.5)
Le syste`me 2.5 introduit la diffe´rence de phase φ = φ1−φ2 entre les lasers Raman
dans la fonction d’onde atomique lors de l’interaction. Nous verrons l’importance de
ce point plus tard dans ce chapitre.
Oscillation de Rabi Soient ²k (k = 1 ou 2) les polarisations des champs la-
sers Raman et d le dipoˆle qui couple les e´tats avec le champ e´lectromagne´tique.
Nous de´finissons la fre´quence de Rabi comme le couplage par interaction dipolaire
e´lectrique entre les niveaux |j〉 (avec j = f ou e) et |c〉 par l’interme´diaire du champ
e´lectrique k d’amplitude E0k . On appelle Ωeff la fre´quence de Rabi effective lorsque










On de´finit alors les de´placements lumineux diffe´rentiel δωLS1 et moyen µLS1
(pour ”Light Shift a` 1 photon”), et la pulsation de Rabi ge´ne´ralise´e comme :
δωLS1 = δωe − δωf
µLS1 = δωe + δωf
ΩR =
√
Ω2eff + (δω − δωLS1)2
(2.8)
Le calcul de l’e´volution du syste`me est re´alise´ dans la the`se de P.Cheinet [25].
Si on conside`re qu’un atome est initialement dans l’e´tat |f,p〉, soit Cf (t0) = 1 et
Ce(t0) = 0 : 




















Nous obtenons des oscillations de Rabi entre les populations des deux e´tats
hyperfins |f,p〉 et |e,p+~keff〉, de la meˆme fac¸on que pour un atome a` deux niveaux.
Nous appelons ”probabilite´ de transition” la probabilite´ pour un atome de passer
de l’e´tat initial |f〉 a` l’e´tat |e〉 apre`s une ou plusieurs impulsions Raman. On appelle
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’pi/2’, une impulsion de dure´e τpi/2 telle que ΩRτ = pi/2, ou` la re´partition finale des
populations est e´quiprobable :
|ψ〉 = 1√
2
(|f,p〉+ |e,p + ~keff)
Dans le cas ou` les lasers sont contra-propageants, les deux paquets d’onde s’e´loignent
l’un de l’autre apre`s la transition. Une transition deux fois plus longue, dite ’pi’,
transfe`re comple`tement les atomes dans l’e´tat |e,p + ~keff〉. Une transition Raman
’pi/2’ correspond en optique a` la se´paration 50/50 d’une lame se´paratrice tandis
qu’une transition ’pi’ est l’e´quivalent d’un miroir. Ce sont ces transitions que nous
utilisons pour re´aliser l’interfe´rome`tre.
De´placement lumineux a` 1 et 2 photons Au de´placement lumineux a` 1 photon
de´ja pre´sente´ e´quation 2.4 s’ajoute dans nos expe´riences un de´placement dit ”a` deux
photons” lie´ a` la pre´sence de faisceaux lasers supple´mentaires non re´sonants. On
trouvera plus loin dans le chapitre suivant 3.1.3 une description de´taille´e de notre
ge´ome´trie expe´rimentale. Le calcul de ce de´placement lumineux a` deux photons
est quant a` lui de´veloppe´ en de´tail dans [27, 28]. Les expressions des de´placements











ou` v est la vitesse d’un atome.
Se´lectivite´ en vitesse En pratique, la fre´quence de Rabi est limite´e par la puis-
sance laser disponible et les transitions Raman ont une dure´e typique de l’ordre de
10 µs. Pour des transitions contra-propageantes, la condition de re´sonance 2.3 fait
intervenir l’effet Doppler, si bien que la transition Raman n’est efficace que pour les
atomes dont le de´calage Doppler est infe´rieur a` la fre´quence de Rabi. La se´lectivite´
en vitesse diminue lorsque l’intensite´ des faisceaux Raman augmente.
Conside´rons le cas d’une impulsion pi de dure´e τpi = 30 µs qui e´claire un nuage
dont la tempe´rature vaut Tat = 2, 5 µK, c’est-a`-dire dont la demi-largeur en vitesse
σv =
√
kBTat/m est d’environ 2, 6 vr = 1, 6 cm/s. La demi-largeur a` mi-hauteur de
la distribution en vitesse se´lectionne´e est alors de 0, 6 cm/s ' vr, ce qui correspond
a` une tempe´rature effective sur l’axe des Raman de 0, 8 µK.
De´phasage de la fonction d’onde Le syste`me d’e´quations 2.5 indique que la
diffe´rence de phase φ = φ1 − φ2 entre les deux faisceaux Raman s’imprime sur la
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fonction d’onde diffracte´e a` chaque impulsion. Les phases acquises pour des impul-
sions ’pi/2’ et ’pi’ sont pre´sente´es dans la the`se de P. Cheinet [25]. Comme nous
le verrons plus loin dans ce manuscrit, les lasers Raman contra-propageants sont
asservis en phase. Dans le cas ou` les faisceaux Raman sont verticaux, les surfaces
d’e´gales diffe´rences de phase sont des plans horizontaux. Lorsque les atomes sont
en chute libre, ils se de´placent par rapport a` ces plans e´quiphases et encaissent des
de´phasages qui de´pendent de leur position par rapport au plan e´quiphase. C’est
cette information sur la position du paquet d’onde que nous utilisons pour re´aliser
une mesure de l’acce´le´ration de pesanteur.
2.2 Interfe´rome`tre atomique
2.2.1 Ge´ome´trie d’interfe´rome`tre
L’interfe´rome`tre que nous mettons en oeuvre avec notre gravime`tre atomique
est analogue a` un interfe´rome`tre de ”Mach-Zehnder” en optique. Il est constitue´
d’une succession de trois impulsions Raman contra-propageantes ’pi/2 − pi − pi/2’.
La premie`re impulsion pi/2 se´pare chaque atome en une superposition cohe´rente de
deux sous-paquets d’ondes atomique. On laisse ensuite les deux ondes s’e´loigner spa-
tialement pendant un temps T. Une impulsion pi redirige alors l’un vers l’autre les
deux bras de l’interfe´rome`tre et e´change les e´tats d’e´nergie des deux ondes. Apre`s un
autre intervalle de temps T, une troisie`me et dernie`re impulsion, de dure´e pi/2, re-
combine les deux bras de l’interfe´rome`tre. La figure 2.2 repre´sente la se´quence de l’in-
terfe´rome`tre. Les phases accumule´es sur deux bras de l’interfe´rome`tre de´pendent de
la position des deux paquets d’ondes aux trois impulsions par rapport au re´fe´rentiel
de´fini par les plans e´quiphases des faisceaux Raman. Pour assurer un bon contraste
de l’interfe´rome`tre, il est important de disposer d’un e´chantillon atomique dont la
distribution en vitesse est au moins plus e´troite que la largeur se´lectionne´e par les
transitions Raman. En sortie de l’interfe´rome`tre, on e´value la re´partition des atomes
entre les deux bras de sortie par simple fluorescence, comme pre´sente´ au paragraphe
2.1.1.
L’e´volution libre de la fonction d’onde et les interactions entre les atomes et les
lasers Raman peuvent eˆtre mode´lise´es par des matrices. On suppose que le de´saccord
compense le de´pacement lumineux. Soient V (t0) et V (t0 + τ) les vecteurs de´signant
respectivement la fonction d’onde initiale et la fonction d’onde apre`s une impulsion
Raman de dure´e τ .
V (t0 + τ) =

Cf (t0 + τ)
Ce(t0 + τ)

 = M(t0, φ, τ).V (t0) (2.11)
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Fig. 2.2 – Sche´ma d’un interfe´rome`tre atomique ou` les ondes de matie`res sont se´pare´es puis
redirige´es et recombine´es par des transitions Raman stimule´es. Ces se´paratrices lumineuses
sont se´lectives en vitesse. Une se´lection en vitesse pre´ce´dant l’interfe´rome`tre et l’emploi des
impulsions Raman e´tablissent une relation univoque entre les e´tats d’impulsion qui forment
l’interfe´rome`tre et les e´tats d’e´nergie interne.





















On fixe au centre de la transition pi l’origine des temps. La matrice Mtot de´crit
l’ensemble de l’interfe´rome`tre, comprenant les impulsions et l’e´volution libre des
paquets d’ondes. φ(0) est la diffe´rence de phase entre les lasers au centre de l’in-
terfe´rome`tre au moment de l’impulsion centrale.
Mtot = M(T + τ, φ(T ), τ).M(T ).M(−τ, φ(0), 2τ).M(T ).M(−T − 2τ, φ(−T ), τ)
(2.14)
On tire ensuite de ce calcul la probabilite´ de transition de l’e´tat initial |f,p〉
vers l’e´tat |e,p + ~keff〉 :
P =
|Ce(T + 2τ)|2





Dans des conditions de de´saccord nul, si on ne prend pas en compte la
de´cohe´rence due a` l’e´mission spontane´e, le contraste de l’interfe´rome`tre est de 100%.
Cette expression est semblable au re´sultat de tout interfe´rome`tre a` deux ondes avec :
∆Φ = φ(−T )− 2φ(0) + φ(T )
Le de´phasage interfe´rome`trique re´sulte ainsi d’une combinaison line´aire de la position
moyenne aux moments des trois impulsions de l’interfe´rome`tre. Il s’agit d’une mesure
d’acce´le´ration.
2.2.2 Sensibilite´ a` l’acce´le´ration de pesanteur
Dans le cas ou` les atomes sont en chute libre dans le re´fe´rentiel de´fini par les
plans e´quiphases, la trajectoire atomique suit la de´pendance bien connue en −1
2
gt2.
Si les deux lasers Raman sont aligne´s verticalement, leur diffe´rence de phase s’e´crit :
φ(t) = φ1(t)− φ2(t) = (ω1 − ω2)t− (k1 − k2)z(t)uz + δφ(t)
= ωefft− keffz(t)uz + δφ(t) (2.16)
La diffe´rence de phase entre les deux faisceaux Raman vue par les atomes au
cours de la chute de´pend de la position des atomes, de la diffe´rence de fre´quence
entre les deux faisceaux Raman, et d’e´ventuels sauts de phases. Si on conside`re
que la diffe´rence de phase entre les faisceaux Raman ne fluctue pas au cours d’un
laˆcher, la combinaison line´aire du de´phasage interfe´rome´trique fait disparaˆıtre ce
terme. Lorsqu’on remplace z(t) par la de´pendance temporelle dans l’expression du
de´phasage interfe´rome´trique, on trouve :
∆Φ = φ(−T )− 2φ(0) + φ(T ) = −keff.gT 2 (2.17)
Le de´phasage de l’interfe´rome`tre de´pend de l’acce´le´ration de pesanteur. Le fac-
teur d’e´chelle de l’interfe´rome`tre croˆıt line´airement avec l’impulsion transmise aux
atomes par une transition Raman et de fac¸on quadratique avec le temps d’interac-
tion. Un des facteurs limitant la sensibilite´ de la mesure est l’instabilite´ de ces plans
e´quiphases.
2.2.3 Bruit de vibration
Il faut garantir la stabilite´ de la diffe´rence de phase des deux faisceaux Raman.
Pour des faisceaux arrivant sur les atomes de fac¸on inde´pendante, il faudrait stabili-
ser la diffe´rence des longueurs de deux trajets optiques se´pare´s. Pour atteindre une
stabilite´ de phase de l’ordre du mrad, il faut assurer la stabilite´ de cette diffe´rence
de longueur a` une fraction de nm !
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Nous de´crivons dans la suite 3.1.2 une ge´ome´trie qui permet d’alle´ger cette
contrainte. Dans cette ge´ome´trie, les faisceaux lasers se propagent suivant le meˆme
chemin jusqu’aux atomes avant d’eˆtre re´tro-re´fle´chis par le miroir situe´ en dessous
de l’enceinte a` vide. La diffe´rence de phase entre les deux faisceaux Raman est
alors de´finie par la position du miroir de re´tro-re´flexion : une vibration de celui-ci
entraˆıne un de´placement des plans e´quiphases des faisceaux Raman auxquel notre
interfe´rome`tre est sensible.
2.2.4 Rampe de fre´quence
Si on laisse la diffe´rence de fre´quence des faisceaux Raman fixe pendant la chute
libre, les atomes verront par effet Doppler cette diffe´rence de fre´quence se de´placer
et s’e´loigner de la condition de re´sonance Raman. Une rampe de fre´quence note´e a
est donc applique´e a` l’un des deux lasers pour compenser le plus exactement possible
le de´saccord croissant lie´ a` la chute des atomes. Cette rampe de fre´quence annule
le de´phasage duˆ a` la chute sur l’interfe´rogramme. Dans le re´fe´rentiel atomique, les
atomes ne doivent plus percevoir de de´placement sur les plans e´quiphases autres que
ceux induits par le transfert d’impulsion des transitions Raman. La probabilite´ de
transition en sortie de l’interfe´rome`tre se retrouve au minimum de la frange centrale
de l’interfe´rogramme.


































Fig. 2.3 – Franges d’interfe´rences atomique pour diffe´rent temps d’interaction T.
La frange centrale est la seule dont la position ne se de´place pas avec T.
Nous avons besoin d’identifier la frange centrale avec certitude. Nous pouvons
heureusement nous appuyer sur la de´pendance de l’espacement entre les franges
avec le temps d’interaction T. Comme on peut le voir figure 2.3, seule la frange
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centrale ne se de´place pas quand on modifie le temps d’interaction et on l’identifie
aise´ment de`s que la rampe de fre´quence s’approche de la bonne valeur. La boucle
d’asservissement usuelle, la plus simple et la plus sensible, consiste a` alterner a`
chaque cycle une mesure sur le flanc de la frange de gauche et une mesure sur le
flanc de la frange de droite. En effet c’est sur les flancs de frange que la pente est la
plus e´leve´e, et donc que la sensibilite´ a` une variation infime de la rampe est la plus
grande.
2.2.5 Sensibilite´ aux sauts de phase des lasers
Ce the`me est aborde´ abondamment dans l’article [29] et dans la the`se de P. Chei-
net [25]. Pour caracte´riser la sensibilite´ de l’interfe´rome`tre aux diffe´rentes sources
de bruits (bruit de phase des lasers, vibrations...), nous faisons appel a` un outil ap-
pele´ ”fonction de sensibilite´”, de´rive´ du formalisme mathe´matique de´veloppe´ pour
les horloges atomiques. La fonction de sensibilite´ gs(t) de l’interfe´rome`tre quan-
tifie la re´ponse du de´phasage interfe´rome´trique a` une variation e´le´mentaire de la
diffe´rence de phase a` un instant donne´ de notre interfe´rome`tre. Notons simplement
que cette fonction, pre´sente´e figure 2.4, est impaire, et qu’ainsi une de´rive line´aire
de la diffe´rence de phase entre les faisceaux (c’est a` dire un de´calage en fre´quence)
n’a pas d’impact sur la phase de l’interfe´rome`tre.
Fig. 2.4 – Fonction de sensibilite´ de la phase de l’interfe´rome`tre a` un saut de phase infi-





Ce chapitre rappelle les caracte´ristiques principales du premier dispositif
expe´rimental du gravime`tre. J’y recense les principaux effets limitant, la sensibi-
lite´ et l’exactitude de l’instrument, dont on trouvera une e´tude plus de´taille´e dans
[27]. C’est sur ce dispositif expe´rimental que nous avons re´alise´ les expe´riences de
double diffraction et d’interfe´rome`tre pyramidal de´crit dans les chapitres 4 et 5.
3.1 Enceinte et Polarisation
3.1.1 Ge´ome´trie
Le gravime`tre atomique est constitue´ d’une enceinte a` vide, d’un banc optique
qui ge´ne`re les fre´quences optiques aux fre´quences utiles, et de l’e´lectronique qui
controˆle les asservissement des lasers. L’enceinte a` vide est constitue´e d’une cavite´
supe´rieure, dans laquelle les atomes sont refroidis, et d’une zone de chute qui s’e´tend
sur 10 cm, en bas de laquelle les atomes sont de´tecte´s. Le taux de cycle de l’expe´rience
est de 4 Hz.
Les faisceaux lasers sont injecte´s dans des fibres optiques a` l’inte´rieur du banc,
qui les guident jusqu’a` des coupleurs de fibres. La puissance y est re´partie entre les
diffe´rents collimateurs fixe´s aux hublots de l’enceinte a` vide. Le prototype d’enceinte
a` vide posse`de peu d’acce`s optiques (4 acce`s horizontaux dans la zone de refroidis-
sement, 4 acce`s horizontaux dans la zone de de´tection et les deux acce`s verticaux).
Il a donc fallu utiliser un collimateur commun pour les faisceaux de refroidissement
verticaux et les faisceaux Raman.
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R1 : repompeur / Raman 1
R2 : refroidissement / Raman 2
MOT-2D
MOT-3D













Fig. 3.1 – Ge´ome´trie du prototype de gravime`tre
3.1.2 Polarisation pour le refroidissement
Dans le prototype de gravime`tre, le pie´geage et le refroidissement des atomes
de 87Rb sont re´alise´s au moyen de faisceaux repompeur et refroidisseur polarise´s en
configuration σ+σ−. Les faisceaux du PMO 3D et du PMO 2D traversent en sortie
de leur collimateur une lame λ/4 qui tourne les polarisations line´aires perpendicu-
laires en polarisations circulaires oppose´es, et ce dans les dimensions horizontales et
verticales. En dessous de la zone de chute sont dispose´s une lame λ/4 et un miroir de
re´tro-re´flexion. Le miroir re´fle´chit les faisceaux refroidisseur et repompeur et la lame
λ/4 permet de retourner leur polarisation [30]. La configuration contra-propageante
du faisceau refroidisseur est aussi σ+σ− sur l’axe vertical.
3.1.3 Polarisation pour les Raman
Pour satisfaire au besoin de compacite´ de l’expe´rience, mais aussi dans le but
d’eˆtre moins vulne´rable vis a` vis des de´faillances des sources lasers et de leurs am-
plificateurs, les sources lasers repompeur et refroidisseur constituent aussi la paire
de faisceaux Raman, apre`s un saut en fre´quence de l’ordre du GHz. La figure 3.2
illustre les configurations de la polarisation entraˆınant des transitions contra- ou
co-propageante. Nous appellons R1 le faisceau a` la fre´quence Raman issu du laser
repompeur et R2 le faisceau a` la seconde fre´quence Raman issu du laser refroidis-
seur. Deux re´seaux de diffraction contra-propageants combinant les lasers R1 et R2
sont pre´sents sur l’axe vertical. L’effet Doppler duˆ a` la chute des atomes le`ve la
de´ge´ne´rescence entre ces deux paires de faisceaux. Le vecteur d’onde keff est soit
oriente´ vers le haut, dans ce cas, la paire faisceau R1 montant - faisceau R2 des-
cendant re´alise les transitions Raman, soit oriente´ vers le bas, c’est alors la paire
faisceau R1 descendant - faisceau R2 montant qui cette fois-ci re´alise les transitions
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Raman. Le balayage en fre´quence de la rampe sur R2 doit se faire dans le sens oppose´
quand on change la direction de keff . Il est aussi possible d’injecter la fibre Raman
avec la meˆme polarisation line´aire pour les lasers R1 et R2 : les transitions Raman
entre sous-niveaux hyperfins mf = 0 se font alors dans le sens co-propageant.
/4
k1, + k2, -
-k1, - -k2, +
R2
R1
k1, - k2, -








Fig. 3.2 – Polarisation des faisceaux Raman pour obtenir des transitions Raman
contra ou co-propageantes, respectivement a et b, entre les e´tats |F = 1,mf = 0〉 et
|F = 2,mf = 0〉.
3.2 Se´quence de l’expe´rience
3.2.1 Refroidissement du nuage de 87Rb
Nous chargeons les atomes dans un le pie`ge magne´to-optique a` trois dimensions
(PMO 3D) au centre de l’enceinte principale a` l’aide du flux d’atomes lents d’un
pie`ge magne´to-optique a` deux dimensions (PMO 2D) [31]. Le PMO 2D est re´alise´
dans une petite enceinte en titane dans laquelle re`gne une vapeur de 87Rb. Cette
enceinte comprend 4 hublots rectangulaires a` proximite´ desquels on a place´ 4 bobines
permettant de ge´ne´rer un champ magne´tique quadrupolaire. Des faisceaux lasers
late´raux refroidissent les atomes transversalement tandis qu’un troisie`me faisceau,
aligne´ le long de l’axe du pie`ge pousse les atomes lents du PMO 2D vers l’enceinte
principale a` travers un petit trou d’1 mm. Cette configuration permet de charger
efficacement le PMO 3D et de minimiser la pression de vapeur re`gnant dans l’enceinte
principale. Apre`s une phase capture de 80 ms, les atomes sont refroidis dans une
me´lasse tre`s de´saccorde´e de 2, 5 µK avant d’eˆtre laˆche´s.
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3.2.2 Pre´paration de l’e´tat quantique
A la fin du refroidissement, les atomes du nuage se trouvent sur les 5 sous-niveaux
mf = −2,−1, 0, 1, 2 de l’e´tat
∣∣5S1/2, F = 2〉. Un champ magne´tique vertical de quan-
tification est a` ce moment applique´ sur toute la zone de chute des atomes graˆce a` des
bobines dispose´es en configuration Helmholtz. Celui-ci discrimine les diffe´rents sous-
niveaux hyperfins du 87Rb. Nous appliquons alors une impulsion micro-onde se´lective
qui transfe`re les atomes du niveau |F = 2,mf = 0〉 au niveau |F = 1,mf = 0〉. Tous
les atomes restant dans les diffe´rents sous-niveaux de |F = 2〉 sont alors pousse´s.
Cette se´lection du niveau |mf = 0〉 permet de se de´partir du biais Zeeman du pre-
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Fig. 3.3 – Pre´paration du nuage. 1, 2 : La premie`re phase consiste a` se´lectionner
le sous-niveau mf = 0. Le faisceau pousseur s’adresse uniquement aux atomes∣∣5S1/2, F = 2〉, une seconde impulsion micro-onde retranfert les atomes avant la
se´lection. 3, 4, 5 : Ensuite la classe de vitesse centrale est transfe´re´e par les Raman
et les atomes chauds restant sont pousse´s.
3.2.3 Se´lection en vitesse
Les atomes pour lesquels le de´saccord Doppler est supe´rieur a` la fre´quence de
Rabi ne re´alisent pas efficacement le transfert Raman. Cela signifie que les atomes
les plus chauds ne participent pas a` l’interfe´rome`tre et re´duisent le contraste des
franges d’interfe´rences. Pour limiter cet effet, nous re´alisons une se´lection en vi-
tesse. Cette se´lection est re´alise´e en plusieurs e´tapes. Nous retransfe´rons d’abord les
atomes vers le niveau |F = 2,mf = 0〉 avec une seconde impulsion micro-onde, dont
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l’efficacite´ est finie (95%), puis nous re´alisons une impulsion Raman qui transfe`re
uniquement la classe de vitesse que nous se´lectionnerons avec notre interfe´rome`tre.
Enfin, une dernie`re impulsion du faisceau pousseur nettoye les atomes chauds reste´s
en |F = 2,mf = 0〉. Les parties 3) 4) 5) de la figure 3.3 pre´sentent ces diffe´rentes
e´tapes de la se´lection en vitesse des atomes.
3.2.4 Interfe´rome`tre
Les trois impulsions de l’interfe´rome`tre pi/2 − pi − pi/2 posse`dent une fre´quence
de Rabi de l’ordre de 30 kHz, ce qui permet de re´aliser une transition pi en 16
µs. On peut re´aliser l’interfe´rome`tre avec des temps d’interrogation de T pouvant
aller de 100 µs a` 120 ms. Afin de compenser la chute des atomes, un Synthe´tiseur
Digital Direct (Digital Direct Synthetizer DDS) effectue un balayage line´aire α de la
diffe´rence de fre´quence sur le laser refroidisseur de 25, 1442 MHz/s a` raison de pas
de 251, 442 Hz toutes les 10 µs. Cet asservissement est explique´ dans le paragraphe
3.3.1.
3.2.5 De´tection
Dans le prototype de gravime`tre, on re´alise une mesure de fluorescence a` l’aide de
deux photodiodes qui sont dispose´es l’une au-dessus de l’autre, 10 cm en-dessous de
la position initiale du PMO 3D, comptant les atomes juste apre`s la dernie`re impulsion
de l’interfe´rome`tre. Chaque photodiode de´tecte en fait une des deux populations en
sortie de l’interfe´rome`tre. Deux modes de de´tection sont possibles, qui sont de´crites
en de´tail un peu plus loin au paragraphe 3.4 : la de´tection par nappes horizontales
et la de´tection verticale.
3.3 Banc optique et asservissement des lasers
3.3.1 Description rapide des asservissements
Le gravime`tre atomique ne´cessite cinq fre´quences optiques pour l’ensemble du
cycle de mesure. Deux sont ne´cessaires pour refroidir et repomper les atomes pen-
dant la phase de refroidissement du PMO, deux le sont pour re´aliser les impulsions
Raman contra-propageantes et une sert a` de´tecter les atomes. La figure 3.4 de´taille la
structure atomique du 87Rb et les fre´quences lasers utiles. Les sources lasers du banc
optique sont des lasers a` cavite´ e´tendue (LCE) de´veloppe´s au Syrte [32], de finesse
15 kHz. Un modulateur acousto-optique (MAO), dans lequel passent les faisceaux
me´lange´s de repompeur et de refroidisseur, est utilise´ pour aiguiller une partie ou
toute la puissance de ces faisceaux vers la fibre qui assure le refroidissement dans la


























Fig. 3.4 – Structure atomique de l’atome de 87Rb et fre´quences optiques choisies
pour le refroidissement et les Raman.
Le laser de de´tection est asservi par absorption sature´e [33] sur la transition∣∣5S1/2, F = 2〉 → ∣∣5P3/2, F ′ = 3〉 d’une vapeur de 87Rb dans une cellule chauffe´e sur
le banc optique. Il joue le roˆle de re´fe´rence optique.
Le laser repompeur est initialement asservi en fre´quence sur celui de de´tection sur
la transition
∣∣5S1/2, F = 1〉 → ∣∣5P3/2, F ′ = 2〉. A chaque cycle, le laser repompeur
est de´cale´ en fre´quence de 1 GHz afin de re´aliser des transitions Raman contra-
propageantes. Un de´saccord de 1 GHz permet de garantir un taux d’e´mission spon-
tane´e suffisamment faible pour ne pas limiter le contraste de l’interfe´rome`tre. L’as-
servissement du laser repompeur est de´crit plus en de´tail dans le paragraphe suivant.
Le laser refroidisseur est asservi sur le laser repompeur en fre´quence uniquement
pendant la phase de pie´geage et en phase pendant la phase d’interfe´rome`tre [34]. Sa
fre´quence pendant la phase de pie´geage est de´saccorde´e d’environ −2Γ par rapport
a` la transition
∣∣5S1/2, F = 2〉 → ∣∣5P3/2, F ′ = 3〉. Une phase de me´lasse optique lui
succe`de pendant laquelle le faisceau refroidisseur est de´saccorde´ cette fois-ci d’en-
viron −23Γ par rapport a` cette transition. Elle permet d’abaisser la tempe´rature
atomique en-dessous de la limite Doppler. Durant tout le cycle de mesure, un bat-
tement entre les faisceaux repompeur et refroidisseur est re´alise´ sur le banc optique.
Le photoconducteur qui de´tecte le battement pour l’asservissement de phase est
place´ juste apre`s la superposition des deux faisceaux Raman afin de minimiser les
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e´ventuelles fluctuations de la diffe´rence de phase des faisceaux me´lange´s entre le
photoconducteur et la fibre. Une chaˆıne micro-onde ge´ne`re a` partir d’un quartz a`
tre`s bas bruit de phase a` 5 MHz les signaux de fre´quence micro-onde qui sont com-
pare´s a` ce battement. Dans le cas de l’asservissement de fre´quence, le re´sultat de ce
battement est converti en tension, elle-meˆme compare´e a` une tension de consigne. La
diffe´rence de tension constitue le signal d’erreur pour l’asservissement sur le courant
et le pie´zo-e´lectrique du laser refroidisseur. Dans le cas de l’asservissement de phase,
ce battement est compare´ a` une DDS a` l’aide d’un comparateur Phase-Fre´quence.
La rampe a est induite par le balayage de cette DDS. Cette rampe de fre´quence
constitue la ve´ritable variable observable de notre gravime`tre [27]. Le banc optique,
les asservissements et la ge´ne´ration des fre´quences micro-onde de grande stabilite´ de
phase sont de´crits en de´tail dans [35] et dans les the`ses pre´ce´dentes [25, 27].
3.3.2 Asservissement de phase du laser repompeur
Au cours de ma the`se, nous avons modifie´ l’asservissement du laser repompeur
afin d’ame´liorer sa stabilite´ en fre´quence.
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Fig. 3.5 – Sche´ma de l’asservissement de phase du laser repompeur. On pre´le`ve
et on superpose une partie des faisceaux de de´tection et de repompeur jusqu’a` un
photoconducteur (PhC). Le battement qui en re´sulte est compare´ a` la re´fe´rence
YIG. Le signal obtenu est lui-meˆme compare´ a` une DDS. Le signal d’erreur corrige
la fre´quence d’e´mission du laser repompeur.
Le battement qui re´sulte du me´lange entre laser de´tection et laser repompeur
est compare´ a` un oscillateur accordable YIG (Yttrium Iron Garnet) a` 6, 75 GHz. Le
YIG est asservi en phase sur une harmonique du peigne issue de la multiplication
d’une re´fe´rence a` 100 MHz, qui est commune aux deux asservissements de phase. La
diffe´rence entre ces deux signaux est ensuite divise´e par 2 pour se trouver au voisinage
de 91, 6 MHz. Un autre signal a` 91, 6 MHz provenant d’une DDS assure le roˆle de
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re´fe´rence du comparateur Phase-Fre´quence. Le signal d’erreur issu de cette boucle
re´agit sur la fre´quence du repompeur a` la fois en changeant le courant de la diode
laser et en corrigeant la longueur de la cavite´ du laser avec la cale pie´zo-e´lectrique.
Le laser repompeur est asservi sur le laser de de´tection pendant tout le cycle de
mesure. Apre`s chaque phase de me´lasse optique, la fre´quence du YIG est de´saccorde´e
de 1 GHz et le point de fonctionnement des lasers est de´cale´. L’asservissement
est suffisamment robuste pour maintenir l’asservissement de phase pendant le saut
en fre´quence. Le saut du YIG e´loigne donc d’1 GHz de la re´sonance a` la fois le
laser repompeur et le laser refroidisseur afin de re´aliser les transitions Raman. Il
est maintenant possible de controˆler sa fre´quence absolue par des fre´quences RF
et micro-onde bien de´finies sans eˆtre de´pendant des variations de la re´ponse du
convertisseur fre´quence-tension comme c’e´tait le cas avec un simple asservissement









Atome F = 2 
poussés
Fig. 3.6 – Sche´ma de la de´tection horizontale. Les nappes de faisceau de de´tection et
repompeur traversent l’enceinte suivant un axe horizontal perpendiculaire a` l’axe du syste`me
optique de collection de la fluorescence. En sortie de l’interfe´rome`tre, les atomes en chute
libre traversent d’abord une nappe de faisceau de de´tection a` re´sonance au niveau de la
premie`re photodiode. Cette nappe de lumie`re est re´tro-re´fle´chie sur un miroir afin de cre´er
une onde stationnaire, ce qui permet de faire fluorescer efficacement les atomes dans l’e´tat
|F = 2〉. On cache la partie basse du faisceau de de´tection au niveau du miroir de re´tro-
re´flexion afin de chasser les atomes par pression de radiation. Les atomes dans l’e´tat |F = 1〉
continuent leur chute et traversent une nappe de repompeur qui les transfe`rent en |F = 2〉.
Enfin ils traversent une deuxie`me nappe de de´tection qui les fait fluorescer a` leur tour.
36
3.4 Faisceaux sondes de de´tection verticale et horizon-
tale
3.4.1 Sonde horizontale
La de´tection par nappes consiste en trois e´tapes. Elle est illustre´e sur le sche´ma
3.6. Les atomes traversent une nappe de faisceau de de´tection accorde´e sur la transi-
tion
∣∣5S1/2, F = 2〉 → ∣∣5P3/2, F ′ = 3〉 en face de la premie`re photodiode. Un miroir
re´tro-re´fle´chit le faisceau de de´tection afin d’e´clairer les atomes des deux coˆte´s. Seuls
les atomes en |F = 2〉 fluorescent. Un cache est introduit sur la partie basse du mi-
roir pour empeˆcher la re´tro-re´flexion. A cette hauteur, les atomes en |F = 2〉 sont
pousse´s par le faisceau incident loin de la zone de de´tection. Les atomes restants issus
de l’autre port de sortie de l’interfe´rome`tre traversent une nappe de faisceau repom-
peur, qui les transfe`re de
∣∣5S1/2, F = 1〉 → ∣∣5S1/2, F = 2〉. Une troisie`me nappe
du faisceau de de´tection fait fluorescer ces atomes devant la seconde photodiode.
La nappe n’a pas un profil d’intensite´ parfaitement homoge`ne sur toute sa largeur.
Cette me´thode de de´tection ponde`re de fac¸ons diffe´rentes les diffe´rentes classes de
vitesses horizontales du nuage. On ne peut donc l’employer dans le cadre d’e´tudes
des biais sur g dus a` l’acce´le´ration de Coriolis ou aux aberrations du front d’onde,
pour lesquels le biais de´pend de la trajectoire transverse des atomes. Nous de´crirons
ces biais plus tard dans ce manuscrit.
3.4.2 Sonde verticale
La figure 3.7 illustre la de´tection verticale. Les faisceaux refroidisseur et repom-
peur utilisent le trajet des faisceaux Raman jusqu’aux atomes. Lorsque le nuage
d’atomes arrive en face de la premie`re photodiode de de´tection, une premie`re im-
pulsion verticale du faisceau refroidisseur ge`le ceux qui sont en |F = 2〉 en sortie de
l’interfe´rome`tre. Les atomes en |F = 1〉 continuent leur chute jusqu’a` se trouver en
face de la seconde photodiode. A ce moment les faisceaux me´lange´s de repompeur et
de refroidisseur illuminent a` pleine puissance les deux nuages d’atomes et on capte
la fluorescence pour en de´duire les populations. Malgre´ un diame`tre en 1/e2 de 3 cm,
la de´tection verticale sature largement la transition atomique. Dans la ge´ome´trie du
prototype de gravime`tre, on dispose de plus de puissance dans les faisceaux verti-
caux que dans les faisceaux en nappes horizontales. La de´tection verticale est donc










Fig. 3.7 – Sche´ma de la de´tection verticale. Les atomes en |F = 2〉 sont gele´s, par le
faisceau refroidisseur uniquement, au niveau des photodiodes supe´rieures. Lorsque
l’autre paquet d’onde atteint les photodiodes du bas, on allume a` pleine puissance
repompeur et refroidisseur et on de´tecte simultane´ment les fluorescences des deux
nuages.
3.5 Effets syste´matiques inde´pendants du sens du vec-
teur d’onde
Le prototype de gravime`tre a` atomes froids a atteint une sensibilite´ finale typique
de 2, 5.10−8g/
√
Hz en 2006. Celle-ci a permis de recenser et d’e´valuer un grand
nombre de biais sur la mesure de g. La liste et le sens physique des principaux effets
sont brie`vement rappele´s ci-dessous pour indiquer les contraintes de l’expe´rience,
mais une description comple`te en est donne´e dans la the`se de J. Le Goue¨t [27].
3.5.1 Liste des biais inde´pendants du sens de keff
De´placement lumineux a` 1 photon. Le couplage d’un champ e´lectro-
magne´tique avec un dipoˆle e´lectrique induit un de´placement de l’e´nergie interne
des e´tats couple´s. Dans le cas d’une transition Raman stimule´e, les deux faisceaux
Raman ont une influence sur chacun des niveaux d’e´nergie |f〉 et |e〉, de´plac¸ant
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respectivement les transitions a` partir de ces niveaux des fre´quences δωf et δωe.
Leur diffe´rence induit un de´calage de la condition de re´sonance Raman δωLS1. Il
existe un rapport des deux intensite´s qui permet d’annuler ce de´placement lumineux
diffe´rentiel (voisin de 2 pour un de´saccord de l’ordre du GHz). Si ce de´placement
lumineux n’est pas parfaitement compense´, il apparaˆıt un biais sur la mesure de g.
Ce biais est lie´ au de´placement tranverse des atomes dans les faisceaux Raman, dont
le profil d’intensite´ est gaussien.
Gradient de champ magne´tique Le couplage entre le champ magne´tique dans
l’enceinte et les moments dipolaires magne´tiques de l’e´lectron et du noyau entraˆıne
un de´placement de la fre´quence hyperfine : il s’agit de l’effet Zeeman du second
ordre. L’interfe´rome`tre n’e´tant pas sensible au de´placement de fre´quence moyen,
seule une variation du champ magne´tique (spatiale ou temporelle) dans la zone de
l’interfe´rome`tre induit un de´phasage.
En de´pit de deux couches de blindage magne´tique, le champ magne´tique re´siduel
dans l’enceinte du prototype est de l’ordre de 40 mG, avec un gradient de plusieurs
mG/cm. Ce champ parasite, cre´e´ par des impurete´s magne´tiques dans l’acier, nous
a oblige´ a` utiliser un champ magne´tique directeur relativement fort de l’ordre de 200
mG, entraˆınant un biais tre`s important sur la mesure de g de l’ordre d’1 mGal.
Une me´thode de re´jection des effets inde´pendants du sens du vecteur d’onde
est pre´sente´e au paragraphe 3.5.2. Pour ce qui concerne cet effet syste´matique, elle
n’est efficace qu’a` condition que les deux demi-ondes partielles parcourent les meˆmes
trajets, quel que soit le sens du vecteur d’onde pendant l’interfe´rome`tre, alors que
pourtant on change le sens du tranfert de vitesse quand on change le sens de keff .
Pour parvenir a` superposer les trajectoires, on pre´pare les atomes de la meˆme fac¸on,
inde´pendament du sens de keff dans l’interfe´rome`tre, mais on change leur e´tat in-
terne avec une impulsion micro-onde avant l’interfe´rome`tre quand on inverse le sens
de keff . Malge´ cela, nous avions montre´ [27] qu’il subsitait une contribution non
ne´gligeable de l’effet Zeeman quadratique de (4 ± 3) µGal apre`s la re´jection.
De´phasage radiofre´quence L’amplitude et la fre´quence des diffe´rents signaux
radio-fre´quence changent au cours d’un cycle. Cela peut entraˆıner des de´phasages
lie´s aux de´lais dans les composants radio-fre´quence, qui de´pendent en ge´ne´ral de la
fre´quence et de l’amplitude des signaux de l’expe´rience. C’est le cas par exemple du
filtre passe-bas qui suit la DDS de l’asservissement en phase du laser refroidisseur ou
du MAO qui ge´ne`re les impulsions lumineuses. Le biais re´sultant de cet effet pour
le MAO sur l’interfe´rome`tre est cependant re´duit dans une large mesure par le fait
que les deux faisceaux Raman subissent quasiment les meˆmes de´phasages en sortie
de ces e´le´ments, et qu’ils se compensent dans la diffe´rence de phase des faisceaux
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Raman.
3.5.2 Re´jection de ces effets
Tous les biais sur g inde´pendant du sens du vecteur d’onde des faisceaux Raman
sont rejete´s ensemble par une me´thode diffe´rentielle qui ne de´grade pas la stabilite´
court terme du gravime`tre. On alterne tous les 100 coups de mesure le sens du vecteur
d’onde re´sonnant avec les transitions atomiques. Cette e´chelle de temps est petite
devant celle de ces effets, qui varient lentement. Les fre´quences des DDS de l’asser-
vissement en phase du refroidisseur ainsi que le sens de la rampe de fre´quence qui
compense l’effet Doppler sont modifie´s de manie`re a` renverser le sens des transitions
Raman.
keff ↑ : ∆ΦUp = keffgT 2 + ∆Φ(inde´p) + ∆Φ(de´p)
keff ↓ : ∆ΦDown = −keffgT 2 + ∆Φ(inde´p)−∆Φ(de´p) (3.1)
La demi-diffe´rence de ces mesures permet donc de supprimer le terme
∆Φ(inde´p). L’efficacite´ de cette re´jection est de´montre´e dans la the`se de J. Le Goue¨t
[27].
3.6 Effets de´pendants du sens du vecteur d’onde
Ces effets sont sensibles a` l’orientation de keff, comme le de´phasage qui porte
l’information sur g. La demi-diffe´rence des de´phasages avec les deux orientations du
vecteur d’onde effectif contient, en plus de la valeur de l’acce´le´ration de pesanteur, la
somme des biais dus a` l’alignement vertical des faisceaux, au de´placement lumineux
a` deux photons, a` l’effet Coriolis et aux aberrations des faisceaux Raman.
3.6.1 Alignement des faisceaux lasers sur la verticale
Le de´phasage de l’interfe´rome`tre atomique fait intervenir le produit scalaire entre
l’acce´le´ration g et le vecteur d’onde effectif keff, lui-meˆme e´gal a` la diffe´rence k1−k2.
Il faut dans un premier temps s’assurer du paralle´lisme de la re´tro-re´flexion des
faisceaux Raman me´lange´s sur le miroir de re´tro-re´flexion, et ensuite de la verticalite´
de ces faisceaux. Dans le cas du prototype, le miroir de re´tro-re´flexion est place´ a`
l’exte´rieur du gravime`tre. Les faisceaux sont d’abord rendus grossie`rement paralle`les
en montant un interfe´rome`tre de Michelson dont un miroir liquide assure d’abord la
re´fe´rence d’horizontalite´, puis en le remplac¸ant par le vrai miroir de re´tro-re´flexion.
Cette proce´dure est pre´sente´e dans la figure 3.8. Ensuite on affine le re´glage en
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mesurant la de´pendance de la phase de l’interfe´rome`tre pour diffe´rentes orientations
des faisceaux.
Fig. 3.8 – Me´thode applique´e pour l’alignement vertical ab initio des faisceaux lasers. Le
vecteur k1 est aligne´ en le superposant a` grande distance avec son image sur une surface
parfaitement horizontale. Les vecteurs k1 et k2 sont ensuite aligne´s en cherchant la teinte
plate de leur interfe´rence.
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Fig. 3.9 – Gauche : mesure du biais de l’interfe´rome`tre en fonction de l’angle α du miroir,
pour diffe´rentes inclinaisons θ de la plate-forme. Le sommet d’une parabole correspond au
re´glage de l’inclinaison du miroir pour laquelle le faisceau montant est vertical. Droite : Les
sommets des paraboles de la courbes gauche sont reporte´s en carre´s noirs. De fac¸on analogue,
en faisant varier l’inclinaison de la plate-forme pour des positions fixes du miroir, on obtient
les points en carre´s gris. Le point d’intersection des deux droites correspond a` un re´glage ou`
le vecteur d’onde total keff et le vecteur d’onde du faisceau montant k2 sont tous les deux
verticaux, et donc k1 aussi.
La figure 3.9gauche pre´sente les variations de la mesure de g sous forme de pa-
rabole lorqu’on modifie la direction des vecteurs d’ondes k1 et k2. Maximiser g,
c’est a` dire la projection du vecteur d’onde keff sur la verticale, permet de dessiner
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successivement sur la figure 3.9droite deux relations line´aires entre l’orientation du
miroir, qui permet de re´gler la verticalite´ du faisceau montant et l’inclinaison de la
plate-forme qui de´termine la verticalite´ de keff . Chaque point de mesure correspond
au sommet d’une parabole et est obtenu en fixant soit le miroir soit la plate-forme.
Naturellement ce re´glage est re´alise´ dans les deux directions horizontales. Au croi-
sement des droites de la figure 3.9droite, vecteur d’onde effectif et faisceau Raman
montant sont tous les deux verticaux et donc le faisceau Raman descendant aussi.
3.6.2 De´placement lumineux a` 2 photons
La re´sonance Raman n’est satisfaite que pour une seule paire de faisceaux
contra-propageants. Toutefois la deuxie`me paire a une influence sur la dynamique
du syste`me, malgre´ le de´saccord Doppler. Elle induit un couplage non re´sonant entre
les e´tats |g,p〉 et |e,p − ~keff〉 et |e,p + ~keff〉 et |g,p + 2~keff〉. Le de´phasage duˆ
au de´placement lumineux a` 2 photons (Light Shift LS2) croˆıt line´airement avec la
fre´quence de Rabi effective des faisceaux Raman [28]. En plus de retourner tous les
100 coups le vecteur d’onde pour rejeter les effets inde´pendants du sens de keff , on
alterne tous les 200 coups de mesure de g pleine puissance et moitie´ de puissance




(ΦUp − ΦDown)Ω = keffgT 2 + δΦLS2 + δΦ(autres biais)
1
2
(ΦUp − ΦDown)Ω/2 = keffgT 2 +
δΦLS2
2
+ δΦ(autres biais) (3.2)
d’ou` on extrait le de´phasage δΦLS2 par combinaison line´aire.
Cette arithme´tique de mesure de de´placement lumineux a` 2 photons et donc
de mesure de g corrige´e de cet effet entraˆıne une de´gradation de la stabilite´ court
terme sur la mesure de g d’un facteur
√
10. Nous verrons cependant a` la fin de ce
manuscrit qu’elle repousse admirablement les limites de la stabilite´ long terme.
3.6.3 Acce´le´ration de Coriolis
Les impulsions Raman se´parent et recombinent le nuage de 87Rb sur l’axe verti-
cal. Chaque atome posse`de cependant une vitesse transverse. Celle-ci provient d’un
de´se´quilibre e´ventuel d’intensite´ entre les faisceaux de refroidissement pendant la
phase de me´lasse optique et de la distribution en vitesse gaussienne du nuage, ca-
racte´ristique du refroidissement sub-Doppler σ+σ−. La se´paration verticale se com-
bine a` cette vitesse transverse initiale pour ouvrir une aire physique late´rale entre
les trajectoires des deux paquets d’ondes, comme l’illustre la figure 3.10.
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Fig. 3.10 – Principe de l’alte´ration de la mesure de g par l’acce´le´ration de Coriolis subie
par un atome de vitesse transverse non nulle sur l’axe Est - Ouest.
Une rotation du re´fe´rentiel spatial, c’est-a`-dire dans notre cas des plans




A ou` A est la projection de l’aire sur le plan xOy (figure 3.10) et ΩT
est la vitesse de rotation du re´fe´rentiel terrestre par rapport au re´fe´rentiel Galile´en.
C’est l’effet Sagnac [36]. Lorsqu’un atome posse`de une vitesse transverse v non nulle
selon l’axe Est - Ouest, la rotation de la terre autour de l’axe Nord - Sud induit un
de´phasage qui s’e´crit :
∆ΦCoriolis = keffT
2. (2ΩT ∧ v) (3.3)
Un atome qui posse`de une vitesse transverse de seulement 100 µm/s sur l’axe Est
- Ouest, accumule un de´phasage de 1 µGal. Or, la tempe´rature la plus basse (2 µK)
que l’on atteint avec la me´lasse correspond a` une dispersion en vitesse moyenne de
l’ordre de 1 cm/s. Cependant, comme cet effet de´pend du signe de la vitesse, il se
moyenne avec un re´sidu infe´rieur au µGal si :
1) la distribution en vitesse est syme´trique a` mieux qu’1%
2) la de´tection apre`s temps de vol est homoge`ne au niveau du % sur la taille du
nuage.
3) le centre de la distribution en vitesse correspond a` une vitesse infe´rieure a`
100 µm/s.
Cet effet est une des sources les plus importantes d’inexactitude de notre gra-
vime`tre.
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Par ailleurs, il existe aussi un biais pour des atomes laˆche´s sans aucune vitesse
initiale, mais il est d’ordre 2 en Ω et entraˆıne une erreur sur g ne´gligeable, infe´rieure
a` 0,1 µGal.
3.6.4 Aberrations du front d’onde
Fig. 3.11 – Illustration de la variation du de´phasage atomique en fonction de la vitesse
transverse. Pour un atome tombant strictement le long de la verticale, les aberrations du
front d’onde sont identiques pour les trois impulsions. Dans ce cas, la contribution ∆Φ =
δϕ1 − 2δϕ2 + δϕ3 au de´phasage atomique total est nulle. Ce n’est pas le cas pour un atome
de vitesse horizontale non nulle.
Les plans e´quiphases Raman forment une re`gle gradue´e dans l’espace le long de
la chute des atomes. A chaque impulsion Raman, la diffe´rence de phase entre les
deux champs e´lectromagne´tiques, et de cette fac¸on la position des atomes le long
de cette re`gle gradue´e, s’imprime comme un de´phasage sur la fonction d’onde du
paquet d’onde diffracte´. Lorsque les deux lasers Raman sont contra-propageants,
cette diffe´rence de phase est sensible au chemin supple´mentaire parcouru par les
faisceaux re´tro-re´fle´chi. Dans la configuration du prototype, les faisceaux traversent
deux fois le hublot infe´rieur de l’enceinte a` vide. En dessous de ce hublot, une lame
λ/4 traverse´e deux fois et le miroir de re´tro-re´flexion constituent les optiques de
re´tro-re´flexion. Les imperfections de plane´ite´ de ces e´le´ments optiques entraˆınent
une variation de la diffe´rence de phase entre les faisceaux Raman qui de´pend de la
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position des atomes dans le profil des faisceaux Raman, comme l’illustre la figure
3.11. Les atomes qui rencontrent des aberrations du front d’onde diffe´rentes entre
les trois impulsions de l’interfe´rome`tre, comme illustre´ dans la figure 3.11, encaissent
un biais d’aberration.













Fig. 3.12 – Mesures diffe´rentielles de l’e´volution du biais sur g duˆ aux aberrations
du front d’onde du laser Raman R2 a` diffe´rentes tempe´ratures.
Protocole de mesure Pour quantifier ce biais d’aberration, nous re´alisons des
mesures de la phase de l’interfe´rome`tre en fonction de la tempe´rature des atomes et
donc de leur expansion transverse. Nous varions de fac¸on controˆle´e la tempe´rature du
nuage atomique en modifiant la tension de consigne de l’asservissement de fre´quence
du laser de refroidissement (qui de´finit le de´saccord par rapport a` la re´sonance)
pendant la phase de me´lasse optique qui pre´ce`de le laˆcher du nuage. Nous re´alisons
en fait des mesures diffe´rentielles en alternant tous les 200 coups une mesure de g a`
tempe´rature plus e´leve´e de quelques µK et une mesure g a` la tempe´rature la plus
basse. Ces mesures diffe´rentielles sondent le front d’onde du prototype de gravime`tre
inde´pendamment des autres variations de g.
Ve´locime´trie Raman La tempe´rature du nuage est de´termine´e
expe´rimentalement avant chaque mesure par ve´locime´trie Raman. Cette tech-
nique consiste a` mesurer l’efficacite´ de transfert d’une impulsion Raman en fonction
de la diffe´rence de fre´quence des faisceaux Raman. On utilise alors des dure´es
d’impulsion Raman relativement longues (de l’ordre de 150 µs) afin de limiter les
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effets de convolution entre la distribution en vitesse et le profil d’excitation d’une
impulsion Raman.
Re´sultat de la mesure La figure 3.12 pre´sente les mesures de biais de g en fonc-
tion de la tempe´rature re´alise´es dans le cadre de la the`se de J. Le Goue¨t [27] et
montre que le prototype de gravime`tre est affecte´ d’un biais d’aberration tre`s im-
portant. On trouve une diffe´rence de 100 µGal entre 0 µK et 8 µK ! Nous attribuons
ces larges perturbations du front d’onde a` la qualite´ optique relativement me´diocre
du hublot du bas de l’enceinte. Dans ces conditions, il est difficile d’extrapoler la
ve´ritable valeur de g a` 0 µK avec une incertitude infe´rieure a` 1 µGal.
3.7 De´passement du bruit de vibration
3.7.1 Isolation du gravime`tre
La sensibilite´ actuelle du gravime`tre est limite´e par les vibrations parasites du
miroir de re´tro-re´flexion. Pour re´duire le bruit de vibration, l’enceinte du gravime`tre
a e´te´ place´e sur une plate-fome anti-vibration passive Minus-K. Une boˆıte en bois
tapisse´e de mousse isolante sur ses parois a e´te´ construite et monte´e tout autour
afin d’isoler l’enceinte des bruits acoustiques et des courants d’air. Ces installations
successives avaient permis d’obtenir une stabilite´ sans correction des vibrations de
5.10−8 g/
√
Hz la nuit avec un temps d’interaction 2T de 100 ms.
3.7.2 Correction des vibrations transmises au signal atomique, effet
d’un de´lai
Le bruit de vibration est en fait mesure´ dans l’expe´rience a` l’aide d’un sis-
mome`tre de grande sensibilite´ (Guralp CMG40T), sur lequel est fixe´ le miroir de
re´tro-re´flexion. Ce bruit est converti en bruit de phase e´quivalent, que l’on soustrait
au signal atomique de l’interfe´rome`tre. L’efficacite´ de cette re´jection est limite´e par
la fonction de re´ponse du sismome`tre, qui n’est pas constante en fre´quence. En par-
ticulier, a` haute fre´quence, elle se comporte comme un filtre passe-bas de fre´quence
de coupure 50 Hz. L’utilisation de techniques de filtrage nume´rique nous a permis
de compenser partiellement l’atte´nuation en amplitude et le de´phasage de la fonc-
tion de transfert, et d’atteindre une sensibilite´ record (de nuit sans climatisation) de
1, 4.10−8g/
√
Hz [37]. Sans se remettre dans les conditions du record, une sensibilite´
similaire a` la sensibilite´ typique de l’ordre de 2.10−8g/
√
Hz a e´te´ retrouve´e graˆce
au simple ajustement du de´lai entre la re´alisation de l’interfe´rome`tre et l’acquisition
du signal du sismome`tre.
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3.8 Limites du prototype
Les e´tudes mene´es avant le de´but de ma the`se avaient permis d’identifier les
limites des performances du premier dispositif expe´rimental du gravime`tre, dont j’ai
pre´sente´ les caracte´ristiques principales dans ce chapitre. En particulier, une sensi-
blite´ typique de 2.10−8g/
√
Hz avait e´te´ obtenue. En ce qui concerne l’exactitude,
l’interfe´rome`tre souffrait de plusieurs biais relativement importants, lie´s aux de´fauts
de l’enceinte a` vide (fort gradient de champ magne´tique, qualite´ des optiques in-
suffisante, pas d’acce`s optiques pour le controˆle des trajectoires...). En particulier,
une comparaison avec un gravime`tre atomique absolu a` coin de cube A10 [38] avait
montre´ une diffe´rence de +16 µGal.
Il e´tait donc ne´cessaire de concevoir une nouvelle enceinte a` vide afin de de´passer
les limites identifie´es. Cette modification a fait l’objet d’une partie importante de
mon travail de the`se, que je de´taille dans les chapitres 6 et 7. En paralle`le de ces
de´veloppements, nous avons utilise´ le prototype du gravime`tre pour re´aliser deux
se´ries d’expe´riences originales. Dans la premie`re, nous avons de´montre´ une nou-
velle ge´ome´trie d’interfe´rome`tre (la double diffraction). Dans la seconde, nous avons
de´montre´ les capacite´s d’une architecture simplifie´e du gravime`tre, qui s’appuie sur






4.1 Principe de la double diffraction
Introduction Plusieurs me´thodes permettent de manipuler les paquets d’ondes
atomiques. Cependant, chaque type de se´paratrice engendre des contraintes
expe´rimentales qui lui sont propres. Dans l’ordre de leurs de´monstrations
expe´rimentales, on peut citer : les re´seaux mate´riels (1991)[39, 40], les transitions
Raman stimule´es (1991)[18], les transitions a` 1 photon (1991)[36], les se´paratrices
magne´to-optiques (1993)[41], la diffraction de Bragg (1995) [42, 43], les impulsions
dans le re´gime de Kapitza-Dirac (1997)[44, 45], les oscillations de Bloch (2009)[46, 47]
et enfin la double diffraction Raman insensible a` l’effet Doppler (2009)[48]. Le prin-
cipe physique de certaines est brie`vement rappele´ dans la section 4.2, et plus en
de´tail pour la dernie`re se´paratrice. L’interfe´rome`tre qui re´sulte d’une succession de
ces se´paratrices ame´liore largement la mesure conside´re´e. [46]
Principe La sensibilite´ intrinse`que de l’interfe´rome`tre atomique est proportion-
nelle a` l’aire totale qui se´pare les deux bras pendant l’interfe´rome`tre. Nous propo-
sons dans ce chapitre de remplacer la configuration classique ”Mach-Zehnder” par
une nouvelle ge´ome´trie d’interfe´rome`tre, dont l’aire sera deux fois plus large [49].
L’astuce de la me´thode de double diffraction consiste a` faire diffracter les atomes en
meˆme temps dans les deux re´seaux de diffraction Raman contra-propageants pre´sents
dans l’enceinte. Chaque paire de faisceaux contra-propageants transfe`re l’impulsion
de deux photons 2~k, ou` k est l’impulsion d’un photon, mais dans des sens oppose´s.
La figure 4.1 de´crit les de´phasages accumule´s par les bras supe´rieurs et infe´rieurs de
l’interfe´rome`tre, note´s respectivement Φ1 et Φ2, lors des diffractions successives des
paquets d’ondes.
Soit ∆φ le de´phasage total de l’interfe´rome`tre, φX et φ
′
X les phases imprime´es













Fig. 4.1 – Sche´ma de principe de l’interfe´rome`tre de double diffraction. En pointille´ :
Le paquet d’onde est dans l’e´tat hyperfin excite´ |e〉. En ligne noire : le paquet
d’onde est dans l’e´tat hyperfin fondamental |f〉. Le signe du de´phasage imprime´ sur
la fonction d’onde s’inverse lorsque change le sens de la diffraction. Les transitions
(fle`ches noires et grises) sont re´alise´es simultane´ment par les deux paires de faisceaux
Raman.
ou l’autre des paires de faisceaux Raman. Pour tout X = A, B, C, D :
φX = keff.zX
φ′X = −keff.zX
φ′X = −φX (4.1)
Φ1 = φA − φB + φ′B − φ′C
Φ2 = φ
′
A − φ′D + φD − φC (4.2)
∆φ = Φ1 − Φ2 = 2φA − 2φB − 2φD + 2φC
= 2(φA − 2φE + φC) (4.3)
∆φ = 2keff.gT
2 (4.4)
Les trois e´tats d’impulsion 0, keff ,−keff que nous conside´rons sont tous
connecte´s entre eux de`s l’instant ou` l’on allume les deux paires de faisceaux Ra-
man. Soit il est possible de transfe´rer tous les atomes d’un e´tat hyperfin vers l’autre
en transfe´rant ±keff (transitions A et C sur le sche´ma 4.1), soit on peut faire de
cette impulsion un ”miroir” a` atome et transfe´rer ∓2keff aux impulsions ±keff des












Fig. 4.2 – Sche´ma de l’interfe´rome`tre : Il est compose´ d’une se´quence de trois impul-
sions de double diffraction τi, se´pare´es entre elles d’une dure´e T . Les petites fle`ches
verticales repre´sentent les faisceaux lasers Raman re´tro-re´fle´chis. Les lignes sombrent
de´crivent les deux bras constitutifs de l’interfe´rome`tre de double diffraction. Les
lignes ou pointille´s fins gris repre´sentent les ondes non transfe´re´es par une impulsion
de double diffraction, qui interfe`rent e´ventuellement dans des interfe´rome`tres para-
sites. Les impulsions du faisceau pousseur, repre´sente´es par des croix, les suppriment
et ame´liorent le contraste. Les paquets d’ondes dans l’e´tat |f〉 sont dessine´s en lignes
solides tandis que ceux dans l’e´tat |e〉 le sont en lignes pointille´es.
transfert le plus complet d’un e´tat hyperfin vers l’autre intervient apre`s une impul-
sion de dure´e τs = pi/
√
2Ωeff , tandis qu’il faut attendre un temps deux fois plus long
τm =
√
2pi/Ωeff pour obtenir l’impulsion ”miroir” la plus efficace. La diffraction par
les 4 faisceaux pre´sents dans l’enceinte raccourcit les impulsions ”τs” et ”τm” d’un
facteur
√
2 par rapport aux impulsions analogues ”pi/2” et ”pi” avec une configura-
tion Raman classique. Il est the´oriquement possible d’obtenir une impulsion ”miroir”
parfaite pour chaque atome. Seulement ces transferts sur trois niveaux d’impulsion
sont tre`s se´lectifs en vitesse. Puisque la classe de vitesse se´lectionne´e n’est pas parfai-
tement monocine´tique, et qu’il existe de plus un gradient d’intensite´ non nul entre les
positions des diffe´rents atomes du nuage, les fre´quences de Rabi effectives vues par
ceux-ci ne sont pas toutes identiques. Ces effets conjugue´s re´duisent l’efficacite´ des
impulsions de double diffraction par rapport a` des transitions Raman classiques. Un
laser pousseur supprime les paquets d’ondes non transfe´re´s de |e〉 a` |f〉, susceptibles
de re´aliser des interfe´rome`tres de ge´ome´trie Mach-Zehnder parasites.
Les figures 4.2 et 4.3 pre´sentent respectivement les e´tats d’impulsion et d’e´nergie
parcourus par les deux paquets d’ondes durant l’interfe´rome`tre. La premie`re impul-



































































Fig. 4.3 – Etats quantiques ”traverse´s” au cours de l’interfe´rome`tre de double dif-
fraction. L’atome est d’abord envoye´ depuis l’e´tat hyperfin |F = 2〉 vers l’e´tat hy-
perfin |F = 1〉. Sa fonction d’onde est un me´lange des e´tats d’impulsions ±keff .
Ensuite les e´tats d’e´nergie des deux ondes sont e´change´s, puis on les recombine
dans l’e´tat |F = 2〉. Les fle`ches continues re´pre´sentent une paire de faisceau contra-
propageantes et les fle`ches discontinues repre´sentent l’autre paire. Le faisceau pous-
seur est repre´sente´ par une croix rouge.
|f〉 et se´pare le nuage en deux paquets d’ondes e´quiprobables se´pare´s de 2~keff dans
l’espace des impulsions. Une impulsion pousseur nettoie alors ceux reste´s en |e〉.
Un temps T apre`s la premie`re diffraction, une impulsion deux fois plus longue τm
transfe`re ∓2keff a` l’onde d’impulsion ±keff en re´alisant un aller-retour de l’e´tat
interne de |f〉 a` |f〉 en passant par |e〉. Les deux paquets d’onde sont ainsi redirige´s
l’un vers autre par cette impulsion. Une impulsion du pousseur nettoye de nouveau
les atomes qui se trouvent dans |e〉. Il faut un temps T aux deux bras pour se retrou-
ver au meˆme endroit. Une troisie`me impulsion τs les recombine sur les trois e´tats
d’impulsion 0,keff ,−keff A cette dernie`re impulsion, les deux amplitudes de transi-
tion correspondant a` |f,p − ~keff〉 → |e,p〉 et |f,p + ~keff〉 → |e,p〉 interfe`rent. La
population dans |e,p〉 est module´e en fonction de la diffe´rence de phase accumule´e.
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Fonction de transfert La sensibilite´ de la mesure au bruit d’acce´le´ration aux
basses fre´quences de´pend line´airement de la se´paration en impulsion keff. Le bruit de
vibration croˆıt donc lui aussi avec l’aire de l’interfe´rome`tre. Lorsqu’il domine, aucun
gain significatif de sensibilite´ a` l’acce´le´ration de pesanteur ne peut eˆtre espe´re´.
Inte´reˆt En plus de doubler l’aire de l’interfe´rome`tre et donc sa sensibilite´ in-
trinse`que, la double diffraction pre´sente plusieurs avantages.
La syme´trie de la double diffraction implique que lorsqu’un saut sur la phase
du laser R2 apparaˆıt, la position des paquets d’onde par rapport aux deux plans
e´quiphases des deux re´seaux de diffraction Raman va se de´placer d’un meˆme pas
dans un sens oppose´ pour chaque bras. La position moyenne des atomes dans les
plans e´quiphases, et donc la mesure de g, sont insensibles au bruit de phase. En
conse´quence, un avantage de la double diffraction en terme de stabilite´ est d’assouplir
les contraintes sur le bruit de phase de la re´fe´rence micro-onde.
Les deux bras de l’interfe´rome`tre voyagent dans le meˆme e´tat hyperfin pendant
toute la chute. Donc les de´calages de la re´sonance sont les meˆmes pour les deux
paquets d’ondes d’impulsions diffe´rentes. Ainsi les phases accumule´es dans chaque
bras de l’interfe´rome`tre sont les meˆmes quels que soient les de´calages en fre´quence des
niveaux hyperfins. Ceci est cense´ supprimer les biais duˆs a` l’effet Zeeman quadratique
et au de´placement lumineux, ante´rieurement e´value´s sur le prototype de gravime`tre
avec la configuration ”Mach-Zehnder”. Le gradient de champ magne´tique pre´sent
dans l’enceinte a` vide peut donc eˆtre plus important sans de´grader la mesure de g.
L’e´tiquetage des e´tats d’impulsion par l’e´nergie interne des atomes pre´sente´e
au chapitre 2.1.1 est toujours valable pour un interfe´rome`tre de double diffraction.
La me´thode de de´tection n’a pas besoin d’eˆtre modifie´e par rapport a` la ge´ome´trie
verticale classique.
Enfin, contrairement aux autres me´thodes de se´paration plus large des paquets
d’onde, la double diffraction ne requiert pas de source laser supple´mentaire.
4.2 Historique de la manipulation des paquets d’ondes
atomiques
4.2.1 Se´paration des paquets d’ondes atomiques
Re´seaux physiques Afin d’e´tudier la polarisabilite´ d’atomes, notamment de so-
dium, des re´seaux mate´riels, dont les fentes sont espace´es de quelques centaines de
nanome`tres, ont e´te´ place´es sur le trajet d’un jet d’atomes pour le diffracter. Trois
diffractions successives ont re´alise´ un interfe´rome`tre de ge´ome´trie Mach-Zehnder.
Dans cette expe´rience [39, 40], les deux bras de l’interfe´rome`tre furent isole´s l’un de
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l’autre et l’un d’eux fut soumis a` un champ e´lectrique. La phase de l’interfe´rome`tre
a permis d’estimer l’effet Stark quadratique. Cependant, a` cause des forces a` courte
distance de Van Der Waals, il est impossible de controˆler la diffraction d’atomes par
un re´seau mate´riel aussi bien qu’avec des impulsions de lumie`re.
Transitions a` 1 photon Un gyrome`tre a` jet d’atomes de calcium 40Ca a e´te´
de´veloppe´ en 1991 [36]. Un jeu de miroir, de lentilles et d’oeil-de-chat adresse, per-
pendiculairement au jet d’atomes, une succession d’impulsions accorde´es sur la tran-
sition (a` λ = 657,46 nm) entre l’e´tat fondamental 1S0 et l’e´tat excite´ me´tastable
3P1.
4 impulsions a` 1 photon se´parent, redirigent puis recombinent les paquets d’ondes.
Elles cre´ent une aire interfe´rome´trique entre les paquets d’onde, sensibles par effet
Sagnac a` la rotation terrestre.
Se´parateurs magne´to-optiques Cette technique consiste a` faire traverser per-
pendiculairement a` un jet d’atomes des faisceaux laser contra-propageants σ+σ−
[41]. Un champ magne´tique de biais est applique´ dans la zone d’interaction, ce qui
le`ve la de´ge´ne´rescence des sous-niveaux mf . A la traverse´e du faisceau, les atomes
initialement dans l’e´tat |mf = 0〉 du niveau fondamental sont diffracte´s a` la fois dans
les e´tats excite´s |mf = ±1〉 par l’un ou l’autre des faisceaux contra-propageant. Les
deux paquets d’ondes d’impulsions oppose´es se se´parent spatialement. Ils posse`dent
des sous-niveaux mf diffe´rents, ce qui induit sur la phase de l’interfe´rome`tre un biais
Zeeman e´leve´ du 1er ordre.
Diffraction dans le re´gime de Bragg La diffraction de Bragg consiste a`
transfe´rer l’impulsion de paires de photons contra-propageants a` des atomes lors de
cycles d’absorption et d’e´mission induite [42, 43]. Les faisceaux contra-propageants
proviennent d’un meˆme laser, re´tro-re´fle´chi sur un miroir, qui cre´e une onde sta-
tionnaire. Les fre´quences des faisceaux sont identiques, et ils ne s’adressent qu’a`
un unique e´tat quantique fondamental. Puisque les fre´quences sont les meˆmes, la
conservation de l’impulsion lors d’une transition de Bragg implique que la tran-
sition ne s’effectue que si l’atome posse`de la meˆme impulsion que le photon qu’il
absorbe selon l’axe des faisceaux de Bragg. L’e´mission induite donne a` l’atome l’im-
pulsion oppose´e a` son impulsion initiale sur l’axe des faisceaux de Bragg. Si on
e´claire l’atome assez longtemps, la probabilite´ de re´aliser la transition de Bragg
devient quasi comple`te. Il est aussi possible de de´saccorder le faisceau laser afin de
coupler des e´tats d’impulsions et donc d’e´nergie cine´tique supe´rieurs [50]. Ce proce´de´
permet de transfe´rer l’impulsion d’un grand nombre de photons aux atomes de fac¸on
parfaitement controˆle´e et avec une grande efficacite´. Il est cependant impossible de
controˆler l’e´tat de sortie en impulsion d’un interfe´rome`tre de Bragg par la bijection
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e´nergie impulsion. Les deux ondes voyagent sur le meˆme e´tat d’e´nergie hyperfin. Les
biais duˆ a` l’effet Zeeman et au de´placement lumineux de´calent d’une meˆme quan-
tite´ les niveaux d’e´nergie des deux ondes et l’interfe´rome`tre y est donc insensible.
Pour la meˆme raison il n’est pas possible de discriminer les e´tats d’impulsion avec
la technique d’e´tiquetage de´veloppe´e pre´cedemment. Une source d’atomes tre`s bien
collimate´e (par exemple un condensat de Bose Einstein) est alors ne´cessaire pour
de´tecter les deux e´tats d’impulsions sur les ports de sortie de l’interfe´rome`tre.
Re´seau de phase mince et e´chos de photons Une expe´rience de gravime`tre
atomique, re´alise´e a` l’universite´ de York, mesure les interfe´rences multiples entre les
paquets d’onde diffracte´s par un re´seau de phase mince. Des ondes stationnaires,
produites par un laser re´tro-re´fle´chi, jouent le roˆle de se´paratrices. Dans le re´gime de
Kapitza-Dirac, une impulsion de haute puissance se´pare chaque atome en une mul-
titude d’e´tats d’impulsion. La dure´e des impulsions est choisie tre`s courte (100 ns),
et leur distribution en fre´quence est donc tre`s large. Ainsi, la condition de re´sonance
du couplage du paquet d’onde incident est satisfaite pour N ordres de diffraction.
La mesure est base´e sur le principe des e´chos de photons [44, 45]. Une fois que le
nuage d’atomes froids est en chute libre, deux transitions de Bragg sont applique´es,
se´pare´es d’un intervalle de temps T . Chaque transition forme un re´seau e´pais d’onde
stationnaire. Apre`s la seconde impulsion, les paquets d’onde diffracte´s reforment la
fonction d’onde initiale a` intervalles de temps re´guliers N×T : c’est l’“e´cho” des e´tats
d’impulsion. L’acce´le´ration de la pesanteur de´phase l’onde re´sultante d’une quan-
tite´ keffgT
2N2/2. Les interfe´rences des multiples paquets d’ondes qui se recoupent a`
intervalles re´guliers sont cependant difficiles a` mode´liser, et donc a` interpre´ter [51].
Double diffraction Raman sans effet Doppler La ge´ome´trie d’interfe´rome`tre
en double diffraction a e´galement e´te´ re´alise´e avec le gyrome`tre a` atomes froids
du SYRTE [48]. Le gyrome`tre atomique permet de mesurer, graˆce a` diffe´rentes
orientations des faisceaux Raman et a` diffe´rentes se´quences d’interfe´rome`tre, les
acce´le´rations et les rotations des atomes de ce´sium dans les trois dimensions de
l’espace. L’une de ces configurations consiste a` manipuler le nuage lance´ en fon-
taine au moyen de faisceaux Raman dispose´s horizontalement pour une dure´e totale
d’interfe´rome`tre de 2T = 60 ms. Les deux paires de faisceaux Raman contra-
propageant et le plan perpendiculaire a` la trajectoire des atomes de ce´sium for-
maient un angle de 6˚ , ce qui permettait justement de discriminer les re´sonances des
deux paires de faisceaux Raman et ainsi d’e´viter des transitions de double diffrac-
tion incontroˆle´es. En re´tablissant cette perpendicularite´, avec les faisceaux Raman
toujours horizontaux, la double condition de re´sonance Raman pour les deux paires
contra-propageantes est ainsi naturellement assure´e. La diffe´rence de fre´quence entre
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les deux faisceaux Raman de´pend de la fre´quence hyperfine et du recul duˆ au trans-
fert d’impulsion des photons. Un interfe´rome`tre de double diffraction a ainsi e´te´
mis en oeuvre par l’e´quipe du gyrome`tre a` atomes froids du SYRTE. Le contraste
a atteint expe´rimentalement 20% pour une se´paration des paquets d’ondes de 4~k.
Le sche´ma de la double diffraction a e´te´ e´tendu a` des se´parations plus large dans
l’espace des impulsions. Quatre impulsions de double diffraction ont e´te´ ajoute´es
pendant un temps 2t = 40 ms pour se´parer les impulsions jusqu’a` 8~k et ont ainsi
permis d’e´largir encore l’aire de l’interfe´rome`tre.
Dans les paragraphes suivants, je de´cris comment nous avons mis en place cette
technique de double diffraction sur le gravime`tre atomique, ou` contrairement au cas
du gyrome`tre atomique, les deux re´seaux de diffraction ne sont a priori pas re´sonants
simultane´ment a` cause de l’effet Doppler.
4.3 Ge´ome´trie de la double diffraction
Dans notre expe´rience, les atomes, laˆche´s dans l’e´tat |F = 2〉, subissent avant leur
entre´e dans l’interfe´rome`tre une phase de pre´paration ”classique” [27]. La se´lection
en vitesse se fait comme d’habitude avec une impulsion Raman n’utilisant, a` cause
de l’effet Doppler, qu’une paire de faisceaux R1 R2 (voir chapitre 3.1.3).
Lors de la premie`re impulsion de l’interfe´rome`tre, la condition de re´sonance pour
le couplage entre les e´tats |f,p〉 et |e+〉 = |e,p+~keff〉 par la premie`re paire de lasers,
avec keff = k1 − k2, s’e´crit :
ω1 − ω2 = ωHFS + p.keff
m
+ ωrec + δωLS1 + δωLS2 (4.5)
ou` δωLS1 de´signe le de´placement lumineux a` 1 photon et δωLS2 celui a` 2 photons.
La seconde paire, de´finie par le vecteur d’onde −keff, peut quant a` elle coupler
l’e´tat initial |f,p〉 a` l’e´tat |e−〉 = |e,p− ~keff〉, via l’e´tat |i,p− ~k1〉 :
ω1 − ω2 = ωHFS − p.keff
m
+ ωrec + δωLS1 − δωLS2 (4.6)
Afin que les transitions Raman puissent se faire dans les deux directions, on
applique une modulation sur les lasers Raman afin de cre´er des bandes late´rales qui
garantissent le respect des deux conditions de re´sonance simultane´ment.
Cette configuration des Raman cre´e aussi des couplages vers les e´tats d’impul-
sions d’ordre supe´rieur. Comme on souhaite minimiser les transferts vers ces e´tats
late´raux, qui ne sont pas parfaitement re´sonants, on re´duit a` dessein la puissance





























Fig. 4.4 – Sche´ma global de l’asservissement de phase de R2 (LCE2) sur R1 (LCE1).
Dans le cas n˚ 1, la modulation est exerce´e sur l’oscillateur local (LO) de la boucle
d’asservissement de phase. Dans le second cas, elle est directement applique´e sur
le courant du laser a` cavite´ e´tendue (LCE2). DRO : Oscillateur a` Re´sonateur
Die´lectrique, PhC : Photoconducteur.
4.4 Ge´ne´ration de bandes late´rales optiques
4.4.1 Deux re´sonances de paires Raman simultane´es
Dans le cas du gravime`tre atomique, ou` les atomes sont en chute libre, la
diffe´rence de fre´quence des faisceaux Raman verticaux contra-propageants doit eˆtre
balaye´e pour compenser l’effet Doppler. Cette contrainte complique sa mise en
place puisque chaque paire contra-propageante doit satisfaire sa propre condition
de re´sonance, de´place´e dans un sens diffe´rent suivant que l’onde soit oriente´e selon
+keff ou −keff . Pour ve´rifier cette condition, on applique une modulation du signal
de correction du laser R2 afin de ge´ne´rer dans son spectre d’e´mission deux bandes
late´rales. Lorsque la fre´quence du signal de modulation est balaye´e, les deux bandes
late´rales sont balaye´es simultane´ment dans les deux sens oppose´s, ce qui permet de
compenser la gravite´ respectivement pour kup et kdown.
Nous de´crivons dans le prochain paragraphe et sur les figures 4.4 et 4.5 deux
montages diffe´rents que nous avons utilise´s pour produire ces bandes late´rales et que
nous avons compare´s entre eux. Dans les deux cas, nous appliquons une modulation
sur le courant du laser. Cette modulation induit une variation de la densite´ de
porteurs de charges et du gain et donc de l’indice optique dans la cavite´ du laser et
ainsi de la fre´quence du champ e´lectromagne´tique e´mis. Le spectre du laser contient








































Fig. 4.5 – A gauche : Modulation du laser LCE2 via l’oscillateur local. Le signal
de re´fe´rence a` 190 MHz y est module´ par la DDS1. La puissance de la modulation
est fixe au cours de l’interfe´rome`tre. A droite : Modulation directe du courant de la
diode. Un atte´nuateur variable adapte la puissance de modulation afin de minimiser
la porteuse dans le spectre d’e´mission du laser LCE2 aux cours des trois impulsions
de l’interfe´rome`tre.
4.4.2 Modulation de l’asservissement du laser R2
Les sche´mas e´lectroniques de´taille´s des deux modulations que nous avons teste´es
sont pre´sente´s figure 4.5. Le battement entre les lasers R1 et R2 est compare´ a` une
re´fe´rence de fre´quence micro-onde qui le porte au voisinage de 190 MHz.
Cas 1 : Modulation de l’oscillateur local Les signaux d’un ge´ne´rateur de fonc-
tion a` 190 MHz et de la DDS sont me´lange´s pou rproduire un oscillateur local (LO)
module´, qui pre´sente deux pics principaux a` 190 MHz±340 kHz. L’asservissement
de phase recopie ces deux fre´quences sur le spectre du laser LCE2.
Cas 2 : Modulation du courant de la diode Dans le cas de la modulation
directe du courant de la diode, l’asservissement de phase compare le battement a`
l’oscillateur local (LO) a` exactement 190 MHz. On ajoute au signal de correction de
l’asservissement de phase le signal d’une DDS pour moduler directement la fre´quence
d’e´mission du laser LCE2. Ici, l’asservissement de phase du laser LCE2 s’oppose a`






Fig. 4.6 – Battement entre R1 et R2 pendant la phase d’interfe´rome`tre. On illustre
le de´placement des bandes late´rales : une fre´quence plus e´leve´e de la DDS1 e´carte






Fig. 4.7 – En vert : tension de´livre´e a` l’atte´nuateur pendant les trois impulsions de
l’interfe´rome`tre de double diffraction. En rouge : e´volution de concert de la fre´quence
de la DDS1.
4.4.3 Re´gulation de l’amplitude pour la modulation directe du cou-
rant (cas 2)
La figure 4.6 indique que la DDS1 modifie l’e´cartement des deux bandes late´rales
tandis que la DDS2 de la re´fe´rence de fre´quence micro-onde translate ces deux
fre´quences. Comme l’e´cartement entre les bandes late´rales doit suivre l’effet Doppler,
leurs fre´quences s’e´cartent progressivement au cours de l’interfe´rome`tre. La modu-
lation du laser n’est efficace que si le gain de la boucle d’asservissement de phase et
l’amplitude de modulation sont bien ajuste´es par rapport a` la fonction de transfert
de modulation de la diode. A chaque fre´quence de modulation correspond donc une
amplitude de modulation optimale pour laquelle les bandes late´rales apparaissent et
la porteuse disparaˆıt.
Sur le sche´ma de la modulation du courant, nous plac¸ons un atte´nuateur variable
qui modifie de fac¸on controˆle´e l’amplitude de la DDS1 pendant l’interfe´rome`tre, afin
d’obtenir une amplitude de modulation optimale tout au long des trois impulsions,
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comme le repre´sente la figure 4.7. Des bandes late´rales supple´mentaires apparaissent
cependant aux multiples de la fre´quence de la DDS1.































Fig. 4.8 – Spectroscopie de la re´sonance Raman avec une modulation du courant,
obtenue en balayant la DDS2, pour trois diffe´rentes fre´quences de modulation : 350
kHz (pointille´s), 370 kHz (ligne fine) and 375 kHz (ligne e´paisse). A 375 kHz, un
pic unique e´merge. Ceci indique que les deux conditions de re´sonance entraˆınant des
diffractions vers le haut et vers le bas sont satisfaites simultane´ment.
4.5 Spectroscopie et oscillations de Rabi
Nous nous plac¸ons dans la situation d’une ge´ne´ration des bandes late´rales par
modulation directe du courant applique´ a` la diode du laser R2. La dure´e de l’im-
pulsion de se´lection est de 120 µs. La premie`re e´tape est de re´aliser la spectroscopie
d’une transition Raman de double diffraction. 17 ms apre`s le laˆcher du nuage et la
se´lection qui s’ensuit, nous adressons aux atomes une impulsion unique de double
diffraction. Nous montrons dans la figure 4.8 que, pour des fre´quences de modula-
tion de la DDS1 de 350 kHz et 370 kHz, deux pics e´mergent, correspondant a` la
diffraction dans les e´tats d’impulsions respectifs ±keff . On observe des amplitudes
diffe´rentes, qu’on attribue au fait que les bandes late´rales ont des amplitudes et
ainsi des fre´quences de Rabi correspondantes diffe´rentes. Les deux pics se super-
posent pour une fre´quence DDS1 de 375 kHz. Ils sont alors capable de diffracter
simultane´ment les atomes dans les deux e´tats d’impulsion ± keff .
Une fois trouve´e la fre´quence de la DDS1 qui assure cette double condition de
re´sonance, nous avons mesure´ l’e´volution de la probabilite´ de transition en fonction
de la dure´e de l’impulsion qui traduit l’e´quivalent des oscillations de Rabi pour ce
syste`me a` trois niveaux. La figure 4.9 pre´sente cette e´volution dans les cas correspon-
dant a` la premie`re (figure de gauche) et la deuxie`me (figure de droite) impulsion de
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l’interfe´rome`tre. A gauche, les mesures ont e´te´ re´alise´es pour deux dure´es diffe´rentes
des impulsions de se´lection, de 23 µs et 60 µs, respectivement carre´s gris et carre´s
noirs.
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Fig. 4.9 – Efficacite´ de transfert d’une impulsion de double diffraction. Les mesures
sont repre´sente´es avec des carre´s et les calculs par des lignes continues. Gauche :
efficacite´ de la premie`re impulsion avec une se´lection pre´alable de 23 µs (carre´s gris)
et 60 µs (carre´s noirs). Droite : efficacite´ de la seconde impulsion Raman apre`s une
premie`re impulsion de dure´e 18 µs et une impulsion pousseur. La fle`che rouge indique
la transition miroir effectivement re´alise´e pendant l’interfe´rome`tre.
Les oscillations obtenues ne sont pas de simples sinuso¨ıdes amorties comme dans
le cas d’une diffraction Raman classique. Nous observons qu’une se´lection plus fine
ame´liore le´ge`rement l’efficacite´ de la premie`re oscillation de double diffraction, et
accroˆıt tre`s nettement l’amplitude des oscillations qui suivent.
Dans un second temps, nous faisons succe´der a` la premie`re impulsion τs de
double diffraction de dure´e 18 µs une impulsion du pousseur puis une seconde im-
pulsion de double diffraction, dont la dure´e sera fixe´e a` τm pendant l’interfe´rome`tre.
La figure 4.9droite montre l’e´volution de la probabilite´ de transition en fonction de
la dure´e de l’impulsion. On observe ici que la probabilite´ de transition augmente
jusqu’a` P = 0, 45, avant de redescendre a` P = 0, 26, alors que dans le cas ide´al
(rigoureusement monochromatique), cette probabilite´ de transition monte jusqu’a`
P = 1, c’est-a`-dire dans l’e´tat |F = 2〉, avant de redescendre a` P = 0. La faible
efficacite´ de cette seconde transition re´duit conside´rablement le contraste final de
l’interfe´rome`tre.
Plusieurs facteurs expliquent le comportement non sinuso¨ıdal de l’oscillation
de Rabi effective de double diffraction avant la seconde impulsion. Une partie de
l’atte´nuation provient simplement de l’e´mission spontane´e. Ensuite l’efficacite´ des
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impulsions de double diffraction est tre`s sensible a` la classe de vitesse conside´re´e.
T. Le´ve`que a re´alise´ pour le gyrome`tre atomique une simulation nume´rique des
impulsions de double diffraction, de´crite dans sa the`se [52] qu’il a ensuite adapte´e au
cas du gravime`tre. Les re´sultats de ce calcul nume´rique sont pre´sente´s sous forme de
ligne dans la figure 4.9 et compare´s aux mesures. Les calculs rendent bien compte des
observations expe´rimentales. Nous retrouvons dans ceux-ci l’influence de la largeur
de la classe de vitesse verticale se´lectionne´e sur l’imperfection de l’impulsion de
double diffraction.
4.6 Interfe´rome`tre
4.6.1 Importance du faiseau pousseur
La figure 4.10 pre´sente les franges d’interfe´rences mesure´es pour des in-
terfe´rome`tres re´alise´s a` l’aide d’une se´quence de trois impulsions de double diffrac-
tion. La phase en sortie de l’interfe´rome`tre est balaye´e en modifiant la rampe de
fre´quence de la DDS1. Pour ces mesures, l’oscillateur local est module´ (cas 1) et
la dure´e de l’interfe´rome`tre est de 2T = 2ms. Les donne´es repre´sente´es en lignes
continues correspondent a` des dure´es d’impulsion de 18− 36− 18 µs. Pour celle en
trait noire (resp. rouge), on utilise (resp. pas) le faisceau pousseur apre`s la premie`re
impulsion. Nous avons repre´sente´ en pointille´s bleus les franges obtenues avec des
dure´es d’impulsions deux fois moindre (9− 18− 9 µs) et sans faisceau pousseur.
Le facteur d’e´chelle des interfe´rome`tres en double diffraction (avec pousseur)
espace les franges selon 2aT 2. Par ailleurs nous avons ve´rifie´ avec succe`s une autre
caracte´ristique de l’interfe´rome`tre de double diffraction, qui veut qu’un saut dans la
diffe´rence de phase entre les lasers R1 et R2 de´phase syme´triquement chaque bras
de l’interfe´rome`tre, et ne change pas la phase de l’interfe´rome`tre. Par contre, en ob-
servant la figure d’interfe´rence de double diffraction (18−36−18 µs) sans pousseur,
nous notons la pre´sence d’un battement de la probabilite´ de transition entre une
de´pendance selon 2aT 2 et une selon aT 2 de la rampe de fre´quence. Cette dernie`re
provient des interfe´rome`tres parasites de ge´ome´trie Mach-Zehnder. Le troisie`me in-
terfe´rome`tre, dont les impulsions de double diffraction ont e´te´ raccourcies de moitie´,
rend cet effet largement dominant et pre´sente plus nettement une de´pendance selon
aT 2.
4.6.2 Allongement du temps d’interaction
La figure 4.11gauche pre´sente des franges obtenues avec une modulation directe
du courant de la diode laser pour un temps d’interfe´rome`tre de 2T = 100 ms. Graˆce
a` cette me´thode le contraste reste e´leve´ au temps longs comme nous le verrons dans
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Fig. 4.10 – Franges d’interfe´rences obtenues en modulant l’oscillateur local pour
2T = 2 ms : Sont pre´sente´es les franges d’interfe´rences obtenues avec une se´quence
18-36-18 µs avec et sans pousseurs (respectivement lignes noire et rouge). En poin-
tille´s bleus, on repre´sente les franges obtenues sans pousseur avec une dure´e deux
fois plus courte.
le prochain paragraphe. Le faisceau pousseur pousse ici les atomes apre`s la premie`re
et la seconde impulsion de double diffraction.

































































Fig. 4.11 – A gauche : diagramme de franges d’interfe´rences de double diffraction
obtenues avec une unique modulation sur le courant, pour une dure´e totale d’in-
terfe´rome`tre de 2T = 100 ms. A droite : re´sidu en aT 2 de frange d’interfe´rome`tre
parasite en ge´ome´trie Mach Zehnder apre`s une heure de moyennage. La composante
en 2aT 2 de l’interfe´rome`tre de double diffraction a e´te´ supprime´e. L’amplitude de
ces interfe´rences est de 50 a` 100 fois plus petite que celle de double diffraction.
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On moyenne pendant une heure la frange d’interfe´rence de contraste 19% afin
de l’obtenir avec meilleure re´solution, en balayant la rampe de fre´quence. Nous
pouvons rechercher les fines de´viations du comportement sinuso¨ıdal des franges. En
supprimant nume´riquement la de´pendance en 2aT 2 de l’oscillation, la figure 4.11droite
re´ve`le une contribution des franges d’interfe´rences en aT 2 d’environ 1% du contraste
total.
Cette contribution parasite re´siduel ne de´grade pas la sensibilite´ de l’in-
terfe´rome`tre de double diffraction, mais est susceptible d’affecter la mesure d’un
biais.
4.6.3 Comparaison des me´thodes de modulation du signal d’erreur
Dans la figure 4.12, nous comparons l’e´volution du contraste interfe´rome´trique
pour les deux me´thodes de ge´ne´ration des bandes late´rales de´crites pre´ce´demment
avec diffe´rentes dure´es d’interfe´rome`tre. Lorsque l’on module la re´fe´rence de
fre´quence, nous observons un contraste de l’ordre de 20 % aux temps courts et
une rapide diminution de celui-ci au-dela` de 2T = 20 ms. Cette de´croissance s’ex-
plique par la bande passante finie de l’asservissement de phase du laser R2. Le gain
de la boucle d’asservissement est insuffisant aux fre´quences e´leve´es pour efficace-
ment copier le spectre de fre´quence de l’oscillateur local module´ sur la diffe´rence de
fre´quence des lasers. La puissance des bandes late´rales diminue alors, ce qui entraˆıne
une fre´quence de Rabi plus faible et des transitions de plus en plus imparfaites a`
mesure que les bandes late´rales s’e´loignent.













Fig. 4.12 – Contraste de l’interfe´rome`tre en fonction de la dure´e totale de celui-ci
2T pour deux diffe´rentes techniques : modulation de l’oscillateur local (carre´ ouvert)
et modulation sur le courant applique´ a` la diode laser (cercles pleins).
Par contre, pour la modulation directe du courant, le contraste reste a` peu pre`s
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constant a` 20 %, des temps courts au temps le plus long possible 2T = 100 ms. Nous
avons cependant note´ que dans ce dernier cas le contraste de´pend sensiblement du
point de fonctionnement, parce que le gain de la boucle d’asservissement est sensible
a` la proximite´ des sauts de modes.
4.6.4 Limitation du contraste
La principale limitation au contraste provient de la faible efficacite´ du retransfert
de l’impulsion τm de l’interfe´rome`tre, due a` l’extreˆme sensibilite´ de la transition a` la
classe de vitesse verticale se´lectionne´e. Ensuite une partie de la baisse du contraste
est due a` l’e´mission spontane´e, a` la pre´sence d’interfe´rome`tres parasites ainsi qu’aux
couplages vers les e´tats d’impulsions ±4~k, situe´s en fre´quence d’une trentaine de
kHz des re´sonances principales. Nous avons ici volontairement utilise´ une fre´quence
de Rabi relativement faible pour les expre´riences afin de limiter l’excitation des
ordres de diffraction supe´rieurs.
4.6.5 Performances optimales
Nous nous plac¸ons dans les conditions de mesures optimales, avec un in-
terfe´rome`tre le plus long possible de dure´e 2T = 100 ms, des dure´es d’impulsion
de 18− 36− 18 µs et 2.105 atomes se´lectionne´s pour l’interfe´rome`tre. La sensibilite´
atteinte est de 1, 2.10−7g sur un coup, ce qui correspond a` un rapport signal sur
bruit a` mi-frange de 1/σφ = 10. Comme toujours, une grande partie du bruit
de vibration est rejete´e par le tandem plate-forme d’isolation passive - re´jection du
sismome`tre.
4.7 Influence sur l’e´valuation des effets syste´matiques
Puisque les deux paquets d’ondes voyagent a` chaque instant dans le meˆme e´tat
d’e´nergie, l’interfe´rome`tre en mode double diffraction est en principe insensible aux
biais lie´s a` l’effet Zeeman quadratique et au de´placement lumineux a` 1 photon.
La figure 4.13 pre´sente la se´rie des mesures diffe´rentielles re´alise´es en abaissant la
puissance des lasers R1 et R2. Naturellement nous avons modifie´ en conse´quence
la dure´e des impulsions. Nous trouvons une forte de´pendance de g avec la varia-
tion du rapport entre les intensite´ des faisceaux Raman sans retrouver la line´arite´
caracte´ristique du LS2. L’e´volution du biais avec ce rapport est inde´pendant de la
largeur de la classe de vitesse se´lectionne´e.
Nous suspectons que ce biais est lie´ a` la pre´sence des multiples bandes late´rales
d’ordre supe´rieures qui apparaissent a` intervalles re´guliers lorsque l’on module le
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Fig. 4.13 – De´phasage interfe´rome´trique en fonction de l’intensite´ des faisceaux
Raman. Celle-ci est normalise´e par rapport a` l’intensite´ maximale disponible, pour
laquelle l’efficacite´ de transfert maximale correspond a` une dure´e de 18 µs. Chaque
symbole repre´sente une dure´e de l’impulsion de se´lection diffe´rente.
laser et qui engendrent des couplages non re´sonants et des de´placements lumineux
parasites.
4.8 Conclusion
Nous avons de´crit dans ce chapitre comment doubler l’aire de notre in-
terfe´rome`tre atomique, et ainsi sa sensibilite´ intrinse`que, en respectant la re´sonance
atomique avec les quatre faisceaux verticaux pre´sent dans l’enceinte, malgre´ l’effet
Doppler duˆ a` la chute des atomes.
Cette nouvelle ge´ome´trie de gravime`tre atte´nue la de´gradation de la stabilite´
due au bruit de phase des lasers, ce qui rend l’interfe´rome`tre inde´pendant de la
qualite´ du signal de re´fe´rence de phase. De plus elle est cense´e faire disparaˆıtre un
certain nombre d’effets syste´matiques lie´s aux de´placements des niveaux atomiques.
Nous avons pourtant encore mesure´ l’existence d’un de´placement lumineux a` 1 pho-
ton. Ensuite des ame´liorations sensibles peuvent eˆtre envisage´es. Une source laser
supple´mentaire permettrait de re´aliser cette ge´ome´trie d’interfe´rome`tre sans modu-
ler le laser R2. Il n’y aurait alors plus de bandes late´rales re´siduelles aux fre´quences
multiples de celle du battement. La question de la de´pendance de la mesure de g
aux effets syste´matiques mesure´s du de´placement lumineux reste encore ouverte.
En ce qui concerne le gravime`tre atomique absolu me´trologique, la double dif-
fraction n’est clairement pas de nature a` ame´liorer sa sensibilite´ puisque le bruit
de vibration domine les autres. Mais il est permis d’envisager l’utilisation de cette
me´thode dans le cadre d’un gravime`tre spatial ou` les vibrations sont absentes, et
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ou` l’absence d’acce´le´ration intense assure naturellement la re´sonance simultane´e des






Pour pie´ger les atomes dans le gravime`tre, nous chargeons le PMO 3D a` partir
d’un PMO 2D situe´ dans une enceinte se´pare´e de l’enceinte principale par un petit
trou, ce qui permet d’e´tablir un vide diffe´rentiel et de limiter la pression de vapeur
de 87Rb dans la zone de l’interfe´rome`tre. Ce type de refroidissement requiert donc
un bras de l’enceinte a` vide de´die´ au PMO 2D. Il augmente ainsi le volume global de
l’expe´rience, multiplie le nombre de fibres optiques (3 pour le PMO 2D et 6 pour le
PMO 3D provenant de coupleurs de fibres Scha¨fter-Kirschoff) et entraˆıne une plus
grande complexite´ du banc optique. Nous proposons ici de remplacer ce dispositif
de refroidissement par un chargement a` partir d’une vapeur dans une pyramide
creuse (figure 5.1), dans laquelle nous envoyons un unique et large faisceau montant
vertical [53]. Nous montrerons comment cette pyramide permet de re´aliser de fac¸on
tre`s simple l’interfe´rome`tre Raman.
5.1.1 Ge´ome´trie de l’expe´rience
Le faisceau est issu d’une fibre optique unique. Les lasers repompeur et refroi-
disseur y sont injecte´s en polarisation circulaire croise´e. Les re´flexions successives du
faisceau refroidisseur sur les faces internes de la pyramide pre´servent les bonnes confi-
gurations de polarisation pour le PMO 3D et l’interfe´rome`tre, comme je le de´taillerai
par la suite. Les faisceaux repompeur et refroidisseur pre´sentent sur l’axe vertical
des polarisations soit σ+σ+ soit σ−σ− selon la paire contra-propageante conside´re´e.
On utilise toujours le meˆme banc optique qui permet de facilement de´saccorder les
fre´quences. Ce gravime`tre dit ”gravime`tre pyramidal” n’utilise qu’un seul faisceau
pour refroidir, repomper, re´aliser les transitions Raman et de´tecter les atomes. Les
tre`s bonnes performances en sensibilite´ et en exactitude que nous obtenons avec ce
gravime`tre simplifie´ ouvrent la voie vers une production industrielle de gravime`tres
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Fig. 5.1 – Pyramide creuse avec et sans son support
atomiques absolus de taille re´duite, transportables, plus robustes et plus endurants
que les gravime`tres optiques couramment employe´s.
5.1.2 Historique de l’utilisation des pyramides
Le premier refroidissement d’atomes dans une pyramide eut lieu dans le groupe
de W. Jhe a` Se´oul en 1996 [54]. Des faisceaux refroidisseurs et repompeurs pola-
rise´s circulairement furent envoye´s a` l’inte´rieur d’une pyramide creuse en pre´sence
d’une vapeur de 85Rb. Le PMO 3D re´sultant du refroidissement par re´tro-re´flexion
fut image´ graˆce a` une came´ra CCD et estime´ a` 1, 2.107 atomes. L’anne´e suivante, le
meˆme groupe refroidit environ 107 atomes dans un coˆne de re´volution [55] avec la
meˆme polarisation incidente. L’e´tape suivante fut re´alise´e en 1998 avec des atomes de
potassium dans le groupe de T.Walker [56] dans le Wisconsin et quasi simultane´ment
avec des atomes de ce´sium dans celui de C.J.Foot [57] a` Oxford. Elle consista a`
de´couper le sommet de pyramides creuses. Les atomes e´taient alors pousse´s dans le
trou pour former un jet d’atomes lents, soit de manie`re continue pour le potassium,
soit de manie`re pulse´e pour le ce´sium, via l’extinction d’un second faisceau refroidis-
seur situe´ derrie`re le trou qui s’opposait a` celui qui y pousse les atomes. L’expe´rience
d’Oxford caracte´risa un jet de 1, 1.109at/s issu de la pyramide tandis que celle du
Wisconsin chargea graˆce au jet d’atomes un PMO 3D classique situe´ a` 35 cm du
sommet ouvert de la pyramide, avec une efficacite´ de capture de 6%. Une expe´rience
similaire [58] a` celle d’Oxford fut re´alise´e dans le groupe de E. Arimondo a` Pise. Ils
obtinrent un flux d’atomes de 4.109at/s, tout en maintenant l’expansion transverse
a` un e´cart-type de 1,5 m/s. Le JPL [59] choisit quant a` lui une large pyramide de
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20 cm de base de fac¸on a` pie´ger le plus d’atomes possible, mais en plac¸ant derrie`re
le trou au sommet de sa pyramide une lame λ/4 et un miroir pour refroidir sur
quasiment toute la surface. Un second trou d’1 mm fut creuse´ a` travers ces optiques
de re´tro-re´flexion, de fac¸on a` laisser sortir un flux continu de 2, 2.109 atomes a` une
vitesse longitudinale moyenne de 15 m/s et une divergence angulaire re´duite d’en-
viron 15 mrad. Plus re´cemment, des expe´riences de refroidissement sur des puces
atomiques pyramidales ont e´te´ re´alise´es [60] [61]. Ces pyramides sont creuse´es par
gravure chimique d’une vapeur d’hydroxyde de potassium sur un substrat de sili-
cium. Ces micro-pyramides peuvent mesurer de quelques dizaines de microme`tres a`
quelques millime`tres en fonction du temps que l’on laisse la re´action avoir lieu. Un
PMO de 2000 atomes a de´ja` e´te´ charge´ lors d’une expe´rience pre´liminaire dans une
pyramide de 2, 5 mm de profondeur [60]. Ces pie`ges pourraient eˆtre utilise´s dans des
expe´riences de capture d’atome ou de mole´cule unique. Par ailleurs, des ge´ome´tries
originales de pyramides sont a` l’e´tude, comme un pie`ge te´trahe´dral [62]. L’angle
entre les faces re´fle´chissantes place le PMO en-dehors de la pyramide, facilitant son
usage comme source d’atomes lents.
5.2 De´tails expe´rimentaux
5.2.1 Orientation du dispositif
Nous utilisons pour cette expe´rience le banc optique du gravime`tre et le pro-
totype de l’enceinte a` vide, avant son remplacement par la nouvelle enceinte. La
pyramide creuse a e´te´ dispose´e sommet vers le haut, a` l’inte´rieur de l’enceinte du
gravime`tre, comme pre´sente´ figure 5.2droite. La pyramide creuse repose a` l’inte´rieur
d’un support cylindrique en aluminium, que nous avons visse´ sur un tube en titane
plongeant du haut de l’enceinte. Les faisceaux me´lange´s du repompeur et du re-
froidisseur sortant d’une fibre optique sont agrandis par une succession d’optiques
monte´es sur un support horizontal, au bout duquel un miroir oriente´ a` 45˚ dirige le
faisceau vers le haut. Le faisceau pe´ne`tre ensuite dans l’enceinte a` vide par le hublot
infe´rieur puis se re´fle´chit sur la pyramide creuse. Nous disposons a` la hauteur de la
pyramide deux bobines de PMO horizontales en configuration anti-Helmholtz, ainsi
que deux paires de bobines verticales en configuration Helmholtz servant a` de´placer
la position du PMO. Un second faisceau, utilise´ comme pousseur, frappe le nuage

























Fig. 5.2 – Gauche : Configuration de la polarisation de la lumie`re du refroidisseur
dans la pyramide. Droite : Ge´ome´trie de l’expe´rience
5.2.2 Elaboration de la pyramide creuse
La figure 5.3 illustre la fabrication de la pyramide creuse. Elle est constitue´e
d’une paire de coins de cube (des cubes de verres se´pare´s en deux au niveau de leurs
sommets), de deux prismes isoce`les-rectangles en verre BK7 et d’un socle a` base
carre´e de 2 cm de coˆte´. Les deux prismes sont place´s coˆte a` coˆte sur le socle. Les
deux coins de cube sont glisse´s dans la tranche´e des prismes et l’ensemble est colle´
au niveau des areˆtes. Les faces internes oppose´es de la pyramide creuse doivent eˆtre
perpendiculaires deux a` deux. De plus, les quatre faces de la pyramide ont e´te´ recou-
vertes de traitement die´lectrique assurant un de´phasage e´gal des deux polarisations
orthogonales sur chaque face pour une longueur d’onde de 780 nm. La fabrication
de la pyramide a e´te´ confie´e a` la socie´te´ Optique-Fichou [63].
5.2.3 Caracte´risation de la pyramide
Re´flexion sur les quatre faces Le montage 5.4 pre´sente le sche´ma d’e´tude
pre´liminaire de la pyramide creuse. Le faisceau sonde polarise´ line´airement par une
lame λ/2 et un premier cube passe dans un second cube, puis a` travers une lame
λ/4 qui le circularise et enfin dans la pyramide, qui inverse sa polarisation circu-
laire. Le second passage dans la λ/4 le line´arise de nouveau. Dans le cas ou` la lame
λ/4 circularise les polarisations dans la pyramide, et si les diffe´rentes optiques du
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Fig. 5.3 – Assemblage de la pyramide
montage n’ont aucun de´faut de polarisation, le second cube ne de´fle´chit rien au
retour de la pyramide. Par contre, lorsque la polarisation est de´libe´re´ment ou non
de´grade´e, l’image de la re´tro-re´flexion apparaˆıt sur la de´flexion du second cube. Elle
rece`le des indications sur la qualite´ de la pyramide. Nous observons que le faisceau
est re´tro-re´fle´chi sous la forme de quatre quarts individuels d’un faisceau gaussien.
Nous n’avons malheureusement pas garde´ d’image de la re´tro-re´flexion du faisceau
sonde par la pyramide, mais elle est dessine´e sur l’image 5.5. Les areˆtes entre les
diffe´rentes faces de la pyramide ne peuvent eˆtre parfaitement jointes. On peut attri-
buer ces lignes sombres a` l’absorption ou la diffusion d’une mince bande de lumie`re
aux niveaux des areˆtes. Nous n’avons pas caracte´rise´ en de´tail ces areˆtes, mais nous
observons (plus loin dans ce chapitre figure 5.10) l’apparition de franges sombres au
niveau du pie`ge et le long de la chute des atomes. Ces franges sombres induisent
des variations de phase assez importantes dans le profil transverse des faisceaux Ra-
man, susceptibles d’affecter le contraste de l’inetrfe´rome`tre et de donner lieu a` des
effets syte´matiques importants. Elles vont constituer le biais limitant sur g de ce
gravime`tre pyramidal.
Ve´rification de la perpendicularite´ Nous avons controˆle´ la perpendicularite´
des faces oppose´es de la pyramide. Pour cela, nous avons de´grade´ la polarisation
incidente afin de re´fle´chir une partie importante du faisceau retour dans le cube. Nous
avons cherche´ a` ve´rifier que les quatre re´flexions sur la pyramide ne se superposent
entre elles ni se de´tachent sur plusieurs me`tres. Lorsque nous avons rec¸u la pyramide





Fig. 5.4 – Montage pour l’e´tude de la perpendicularite´ et de la polarisation de la
pyramide.
incident. Nous avons donc renvoye´ la pyramide au fabricant, qui a de´tache´ puis
recolle´ un des coins de cubes. Cette fois-ci, la perpendicularite´ des faces s’est re`ve`le´e
exacte a` mieux qu’une minute d’arc. On observe cependant deux rainures sombres
au niveau des areˆtes des coins de cube.
Ve´rification de la polarisation La pyramide a fait l’objet d’un traitement
die´lectrique spe´cifique afin d’assurer des de´phasages e´gaux a` la re´flexion pour les
deux polarisations s et p a` 45˚ . Ce traitement (dit 0-shift) pre´serve le caracte`re
circulaire de la polarisation. Dans notre cas, des de´fauts de polarisation lors de
la re´flexion dans la pyramide creuse entraˆınent des transitions parasites dans l’in-
terfe´rome`tre. Nous avons controˆle´ ce de´faut de polarisation en reprenant le meˆme
sche´ma 5.4 que pour l’e´tude de la perpendicularite´ des faces oppose´es. Cette fois-ci,
on ajuste l’orientation de la lame λ/4 de fac¸on a` obtenir une polarisation circu-
laire, pour laquelle la puissance de´fle´chie par le second cube apre`s la re´tro-re´flexion
est minimale. On mesure une puissance minimale de´fle´chie par le second cube de
Ppyr+cube+lame = 1, 3 µW , qui correspond aux de´fauts de polarisation cumule´s de
la pyramide, de la lame λ/4, et du cube. La puissance totale du faisceau laser sonde
polarise´ line´airement par le premier cube e´tait de Ptot = 120 µW . Nous avons
ensuite cherche´ a` e´valuer quelle proportion de ce de´faut provenait non pas de la
pyramide mais de la lame et du cube. En premier lieu, nous avons e´value´ le de´faut
de polarisation du second cube en remplac¸ant la lame λ/4 et la pyramide par un mi-
roir. Le second cube de´fle´chit au retour du faisceau Pcube = 600nW . Les de´fauts de
polarisation du cube et du miroir supple´mentaire sont donc de 0, 5%. Les de´fauts de




Fig. 5.5 – Dessin du profil du faisceau sonde re´tro-re´fle´chi par la pyramide creuse.
en remplac¸ant a` partir du montage initial la pyramide par une autre lame λ/4 et un
miroir. On obtient alors une puissance minimale de´fle´chie de Plame+cube = 550 nW ,
sensiblement e´gale a` celle du cube et du miroir seuls, aux fluctuations de la lumie`re
de fond pre`s. En ce qui concerne ces deux dernie`res mesures, il n’est pas possible de
discriminer la contribution des de´fauts de la lame λ/4 et du cube du montage initial
des contributions du miroir ou de la λ/4 ajoute´s. Cependant les tre`s faibles puis-
sances de´fle´chies lorsqu’on n’utilise pas la pyramide indiquent un tre`s faible de´faut
de polarisation, suffisament faible pour e´tablir un PMO 3D et diriger des transitions
Raman.
La de´gradation de la polarisation de la lumie`re incidente dans la pyramide est
notable mais correspond tout de meˆme a` une qualite´ de polarisation suffisante pour
notre expe´rience 1,3−0,6120 = 0, 6%.
Par ailleurs, suivant les couples de faces dont on veut e´teindre la re´flexion, l’orien-
tation de la lame λ/4 optimale est diffe´rente d’un angle de 4˚ . L’angle de la λ/4 choisi
pour l’expe´rience se situe entre ces deux positions. Il suffit de chercher a` maximiser
le nombre d’atomes charge´ dans la pyramide.
5.2.4 Configuration du faisceau laser
La premie`re e´tape consiste a` optimiser le taux de chargement du pie`ge pyra-
midal. Pour cette expe´rience, la puissance laser des faisceaux me´lange´s repompeur
et refroidisseur sortant de la fibre n’exce`de pas 50 mW . Nous e´largissons au moyen
d’une lentille le faisceau gaussien issu de la fibre a` maintien de polarisation. La
lentille est choisie pour maximiser l’intensite´ au bord de la pyramide, ce qui cor-
respond a` un rayon a` 1/e2 de 14 mm. La re´flexion d’une onde e´lectromagne´tique
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polarise´e circulairement sur un miroir change le sens de l’he´licite´ σgauche en σdroite et
inversement. La nomenclature de la polarisation σ+ ou σ− de´pend aussi du sens de
propagation du faisceau par rapport a` l’orientation du re´fe´rentiel orthonorme´ choisi.
Polarisation pour le PMO La figure 5.2gauche de´crit l’e´volution de la polarisa-
tion du faisceau incident dans la pyramide sur un axe horizontal. Le repe`re choisi
est fixe´ dans le re´fe´rentiel de la pyramide. La premie`re re´flexion sur les quatre faces
se´pare le faisceau refroidisseur σ− en quatre faisceaux de polarisations σ+ et σ−
oppose´es deux a` deux. Cela assure une juste polarisation dans les deux dimensions
horizontales pour le refroidissement. La seconde re´flexion renverse la polarisation du
quart de faisceau qui est toujours a` la polarisation σ− et laisse inchange´e celle du
quart oppose´ de´ja` renverse´ en σ+.
On retrouve aussi dans la dimension verticale entre le faisceau incident et le
faisceau re´fle´chi la configuration σ+σ−. Les re´flexions a` 45˚ sur deux faces oppose´es
de la pyramide agissent comme des re´flexions sur un ensemble ”λ/4 - miroir”. Le
faisceau refroidisseur circulaire σ− incident ge´ne`re ainsi bien dans les 3 dimensions
spatiales la configuration contra-propageante σ+σ− requise pour le pie`geage et le
refroidissement sub-Doppler. Les atomes voient les meˆmes polarisations qu’avec la
ge´ome´trie classique de refroidissement 3D.
Polarisation pour les Raman Tout au long de leur chute, et de`s lors qu’ils ont
quitte´ la hauteur de la pyramide, les atomes ne sont plus sensibles qu’aux deux
re´seaux de diffraction dont la composante descendante est re´tro-re´fle´chie par la
pyramide. Les polarisations permettent les cycles σ+σ+ ou σ−σ−, associant des
transitions dans le champ du repompeur et dans celui du refroidisseur. Pour cette
expe´rience, les faisceaux Raman sont de´saccorde´s de 151 MHz par rapport a` la
re´sonance du niveau
∣∣5P3/2, F ′ = 1〉 pendant la phase de l’interfe´rome`tre. La figure
5.6 illustre un balayage Raman au voisinage de la re´sonance.
5.2.5 Se´quence de l’interfe´rome`tre
Nous injectons les faisceaux repompeur et refroidisseur dans la meˆme fibre du
banc optique du gravime`tre pendant les phases de pie`geage et d’interfe´rome`tre. Le
MAO la pre´ce´dant sur le banc optique n’est plus utilise´ que comme obturateur
optique rapide. La figure 5.7 montre la dynamique du chargement des atomes a`
diffe´rentes puissances de refroidisseur et pour un temps de chargement de 360 ms.
Le PMO pyramidal pie`ge 4.106 atomes de la vapeur a` pleine puissance. Les bobines
anti-Helmholtz sont alimente´es par un courant de 5 A chacune, donnant un gradient
de champ magne´tique maximal dans la pyramide de 10 G/cm. Paralle`lement les
bobines verticales supple´mentaires sont alimente´es en configuration Helmholtz. Les
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Fig. 5.6 – Evolution de la probabilite´ de transition d’une impulsion pi lorsqu’on
balaye le de´saccord de la DDS2 au voisinage de la re´sonance (en rouge : courbe de
meilleur ajustement et ses coefficients). 79 kHz correspond a` une tempe´rature de
2,5µK dans l’espace des fre´quences.
faces re´fle´chissantes de la pyramide ont e´te´ pre´alablement oriente´es sur les axes Est-
Ouest et Nord-Sud afin de pouvoir e´loigner le pie`ge des areˆtes les plus proches avec
une seule paire de bobines. Nous avons de´place´ la position horizontale de laˆcher du
PMO inde´pendamment dans les directions Est-Ouest et Nord-Sud. Cette e´tude est
pre´sente´e figure 5.10 au coˆte´ de celle sur l’efficacite´ des faisceaux Raman.
Apre`s une phase de me´lasse de 20 ms, la lumie`re est coupe´e adiabatiquement
et les atomes tombent. Nous mesurons par ve´locime´trie Raman une tempe´rature de
2, 5 µK, la meˆme qu’avec le prototype de gravime`tre. Cela signifie que les franges
sombres issues des areˆtes et du sommet de la pyramide creuse ont peu d’influence
sur la tempe´rature atteinte par le refroidissement. De la meˆme manie`re qu’avec
la configuration classique, nous se´lectionnons les atomes de l’e´tat |F = 1,mf = 0〉
au de´but de leur chute, graˆce a` une antenne micro-onde dispose´e a` une extre´mite´
de l’enceinte. La seconde impulsion micro-onde retransfe`re les atomes dans l’e´tat∣∣5S1/2, F = 2〉 et intervient lorsqu’ils sont toujours a` l’inte´rieur de la pyramide. Dans
un premier temps, le transfert s’est re´ve´le´ tre`s inefficace, seuls 15% des atomes en
mf = 0 e´taient retransfe´re´s par la seconde impulsion micro-onde, alors que dans
les meˆmes conditions on observait un transfert de 95% avant l’introduction de la
pyramide. En optimisant la puissance micro-onde, nous avons obtenu un retransfert
optimal de seulement 66%.
Nous attribuons cette perte d’efficacite´ a` une forte inhomoge´ne´ite´ de l’ampli-
tude du champ micro-onde a` l’e´chelle du nuage, probablement lie´e a` la pre´sence du
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Fig. 5.7 – Nombre d’atomes charge´s dans la pyramide au bout de 360 ms en fonction
de la puissance du laser refroidisseur.
support en aluminium dans lequel est dispose´ la pyramide. Nous avons par ailleurs
observe´ au fil des caracte´risations de la pyramide une grande sensibilite´ de ce trans-
































Fig. 5.8 – Franges d’interfe´rences obtenues en balayant la phase de l’interfe´rome`tre
pour 2T = 80ms.
Nous re´alisons ensuite une se´lection verticale en vitesse de 2.105 atomes. Un
re´sidu de 105 atomes chauds dans
∣∣5S1/2, F = 1〉 s’ajoute aux atomes se´lectionne´s en
vitesse pour l’interfe´rome`tre et re´duit son contraste. Nous laissons un certain de´lai
par rapport a` la se´quence habituelle, le temps que le nuage ait quitte´ la hauteur
de la pyramide. Nous voulons en effet e´viter que les faisceaux Raman horizontaux
induisent un de´placement lumineux a` deux photons supple´mentaire sur la phase
de l’interfe´rome`tre. Nous pouvons alors re´aliser les 3 impulsions Raman verticales
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pi/2 − pi − pi/2. La dure´e totale de l’interfe´rome`tre est de 2T = 80 ms, un peu
plus courte donc que pre´demment. La de´tection verticale, re´alise´e avec les faisceaux
Raman, comme pre´sente´ figure 3.7, utilise les photodiodes de´ja` en place. Un cycle
de mesure complet dure 560 ms. Le gravime`tre est toujours pose´ sur la plate-forme
anti-vibration et nous rejetons les vibrations transmises a` la pyramide graˆce au
signal du sismome`tre. Les performances en sensibilite´ et en exactitude du gravime`tre
pyramidal peuvent eˆtre compare´es au prototype de gravime`tre puisqu’e´tudie´es dans
un environnement vibrationnel et de bruit de phase des lasers a` priori identique.
5.3 Re´sultats expe´rimentaux



















Fig. 5.9 – Evolution du contraste de l’interfe´rome`tre avec le temps d’interaction. On
observe une diminution nette que nous attribuons a` l’expansion du nuage dans les
fronts d’ondes inhomoge`nes des faisceaux Raman (faisceau gaussien et aberrations).
5.3.1 Contraste de l’interfe´rome`tre
La figure 5.8 montre les franges d’interfe´rences obtenues pour un interfe´rome`tre
de dure´e 80 ms. Nous obtenons un contraste de 19% et un rapport signal a` bruit coup
a` coup a` mi-frange de 23. Nous observons figure 5.9 une de´croissance line´aire de ce
contraste avec le temps d’interaction jusqu’a` cette valeur de 19%. Nous attribuons
cette perte de contraste aux inhomoge´ne´¨ıte´s d’intensite´ et de phase dans les fais-
ceaux Raman qui augmentent avec l’expansion transverse du nuage. La de´cohe´rence
par e´mission spontane´e entraˆıne quant a` elle une re´duction significative mais non
dominante du contraste, de 3, 6% pour un de´saccord de 151 MHz au-dessous du
niveau
∣∣5P3/2, F ′ = 1〉.
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Fig. 5.10 – A gauche : Cartographie du contraste de l’interfe´rome`tre pour diffe´rentes
positions de laˆcher du PMO 3D sur l’axe Nord - Sud avec des temps d’interactions
2T = 2 ms (triangles et losanges) et 2T = 80 ms (ronds et carre´s). A droite :
Cartographie du nombre d’atomes pie´ge´s dans le PMO 3D pour diffe´rentes positions
du PMO sur l’axe Nord - Sud. Si nous observons une syme´trie du nombre d’atomes
charge´s dans le PMO autour des areˆtes, le contraste de l’interfe´rome`tre est nettement
plus e´leve´ coˆte´ banc optique.
Dans les conditions initiales, aucun champ magne´tique supple´mentaire n’e´tait
applique´ et le dernier miroir, qui de´fle´chit le faisceau vers la pyramide, e´tait oriente´ de
fac¸on a` maximiser le nombre d’atomes dans la pyramide apre`s un ajustement visuel
des quarts de faisceau. Le contraste initial de l’interfe´rome`tre pour 2T = 80 ms
e´tait alors initialement de 5%. Il a d’abord e´te´ possible d’atteindre 10% en reprenant
l’orientation de ce miroir, sans se soucier de la verticalite´ du faisceau dans un premier
temps. Ensuite nous avons teste´ de nouveau les diffe´rentes positions horizontales de
laˆcher du PMO dans les directions Est-Ouest et Nord-Sud de fac¸on inde´pendante.
Nous avons repe´re´ les franges sombres sur les deux axes horizontaux. Les re´sultats
d’un axe sont pre´sente´s figure 5.10gauche. En l’absence de champ supple´mentaire, le
centre du PMO seul est situe´ de´ja` suffisamment loin des franges sombres.
Par la meˆme me´thode, nous avons ainsi cartographie´ l’efficacite´ des faisceaux
Raman selon les positions de laˆcher du nuage. La figure 5.10droite montre qu’il faut
comme attendu s’e´loigner des franges sombres issues de la diffusion du faisceau sur les
areˆtes ou` sont colle´s prismes et coins de cube. Nous observons comme attendu mais
avec satisfaction la co¨ıncidence d’un meilleur contraste de 21% pour 2T = 80 ms


















































Fig. 5.11 – Point ronds : Mesure de g sur 2 jours avec le gravime`tre pyramidal avec
un e´chantillonnage d’un point toutes les 22 minutes. Ligne continue : Mode`le de
mare´e sur le site de l’Observatoire.
5.3.2 Stabilite´
Mesures continues Dans le but d’e´tudier la stabilite´ long terme, fondamentale
pour les possibles applications en ge´ophysique, nous avons mesure´ l’acce´le´ration de
pesanteur continuˆment durant une cinquantaine d’heures. Il a fallu soustraire le biais
duˆ a` l’inclinaison progressive de la plateforme, qui e´loignait les faisceaux Raman de
la verticale, et qui supplantait les fluctuations de gravite´ dans les donne´es brutes,
pour re´soudre proprement les mare´es luni-solaires. Cet effet est habituellement di-
rectement supprime´ par un re´glage optimal de la verticalite´ des faisceaux Raman.
Les re´sultats de cette mesure de g sont en bon accord avec le mode`le de mare´e,
comme pre´sente´ figure 5.11.
Ecart-type Nous soustrayons la mare´e de la mesure de g. Nous obtenons une sta-
bilite´ de 1, 7.10−6 m.s−2 a` 1 seconde, qui de´croˆıt ensuite en 1√
τ
jusqu’a` 1000 secondes
(figure 5.12). A partir de 1000 secondes, la stabilite´ long terme corrige´e connaˆıt un
palier a` 5.10−9g. Le bruit de mesure court terme provient, lui, essentiellement des
vibrations re´siduelles transmises a` la plate-forme. De plus, apre`s les mesures, nous
nous sommes rendus compte que le bruit de phase de nos lasers Raman avait aug-
mente´, suite a` une de´gradation du bruit de phase de la re´fe´rence de fre´quence a` 100
MHz. Par ailleurs, le bruit de de´tection de´pend du nombre d’atomes charge´s dans


























Fig. 5.12 – Ecart-type de g corrige´ des variations d’inclinaison de la plateforme et
de l’effet des mare´es.
5.3.3 Etude de quelques effets syste´matiques
Aberrations
Nous n’avons pas refait l’e´tude exhaustive des effets syste´matiques, mais nous
nous sommes concentre´s sur ceux qui sont plus spe´cifiques a` la pyramide. Une e´tude
de l’effet du biais duˆ aux aberrations du front d’onde de la pyramide a e´te´ re´alise´e,
en mesurant le biais sur la mesure de g en fonction de la tempe´rature. La figure
5.13 pre´sente des mesures diffe´rentielles ou` l’on alterne des mesures a` 2, 5 µK et des
mesures a` des tempe´ratures plus e´leve´es, en plus des renversements de sens du vec-
teur d’onde tous les 100 coups de mesure pour s’affranchir des effets inde´pendants de
keff . Nous obtenons une de´pendance line´aire du biais sur g de 5.10
−7m.s−2/µK. Seul
l’ordre de grandeur de cette mesure est significatif. Cette de´pendance de 50 µGal/µK
est supe´rieure a` celle, de´ja` tre`s importante, que nous avions avec le prototype de
gravime`tre (20 µGal/µK). Comme nous le verrons en de´tail dans le chapitre 6.6.2,
on ne peut pas extrapoler de fac¸on suˆre l’effet des aberrations dans la pyramide
a` tempe´rature nulle tant que nous n’avons pas sonde´ en de´tail le front d’onde des
faisceaux Raman.
Par ailleurs, une des caracte´ristiques de la pyramide est que la stabilite´ des rap-
ports d’intensite´ entre les diffe´rentes re´flexions du faisceau unique de refroidissement
est meilleure qu’avec des faisceaux inde´pendants. Il faut prendre cela en compte si
l’on veut quantifier les fluctuations plus long terme de la trajectoire moyenne du
nuage d’atomes. Cette meilleure stabilite´ conduit a` une meilleure stabilite´ de la po-
sition moyenne du nuage et donc de ce biais d’aberration qui de´pend a` priori de la
position initiale.
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Fig. 5.13 – Diffe´rence des de´phasages entre des tempe´ratures du nuage atomique
diffe´rentes. Ces mesures diffe´rentielles re´ve`lent le biais sur g duˆ aux aberrations du
front d’onde pour diffe´rentes extensions du nuage.
Effet d’indice
Un autre biais important spe´cifique a` cette se´rie d’expe´rience est inhe´rent a`
la pression de vapeur e´leve´e dans l’enceinte lors du chargement du PMO dans la
pyramide. Il est lie´ a` un effet d’indice qui modifie le vecteur d’onde des faisceaux
Raman : l’impulsion communique´e par un photon vaut n~k [64], ou` n est l’indice du
milieu. Il faut donc tenir compte de l’indice de la vapeur (n = 1 + δn) lorsqu’on
conside`re l’impulsion communique´e au paquet d’onde diffracte´ n~keff . Nous avons
quantifie´ ce biais par deux me´thodes diffe´rentes successives.
Me´thode n˚ 1 : mesure de la pression de vapeur Dans un premier temps,
on mesure la pression de vapeur dans l’enceinte a` vide par rapport a` la pression
de vapeur saturante a` la tempe´rature ambiante dans une petite cellule en verre. La
figure 5.14 de´crit le montage pour deux mesures d’absorption du faisceau refroidis-
seur module´ au voisinage de la raie D2 du 87Rb, re´alise´es en paralle`le, l’une a` travers
l’enceinte a` vide et l’autre a` travers la cellule de 87Rb place´e sur le banc optique. En
utilisant la loi de de Beer-Lambert, on obtient le rapport entre les densite´s de 87Rb
dans l’enceinte a` vide et dans la cellule :







avec ni l’indice du milieu, li la distance de propagation, Iabsi les intensite´s
absorbe´es et Ii l’intensite´ totale du faisceau sonde. La densite´ dans la cellule est












Fig. 5.14 – Sche´ma de la mesure simultane´e de la pression de 87Rb a` travers l’enceinte
a` vide et a` travers une cellule.
Pour la vapeur de Rubidium dans l’enceinte a` vide, l’exce`s d’indice δn est pro-
portionnel a` la densite´ de´duite pre´ce´demment ρ et a` la section efficace σ :





Il faut prendre en compte la structure du 87Rb dans le calcul de la section efficace
de l’interaction dipolaire e´lectrique :
1) le nombre d’atomes e´qui-re´partis sur les niveaux du fondamental, puis sur
tous les sous-niveaux Zeeman.
2) les forces de raies des transitions entre chacun de ces niveaux.
3) les coefficients de Clebch-Gordan approprie´s.
Me´thode n˚ 2 : Mesure a` diffe´rents de´saccords L’ide´e la plus simple serait
d’alterner des mesures de g pour diffe´rents indices dans l’enceinte. Puisqu’il faut
un certain temps pour changer l’indice du rubidium dans l’enceinte, il ne serait pas
possible de discerner dans les variations de g la contribution de l’effet d’indice et
celle de la variation de la gravite´ elle-meˆme, cause´e par les mare´es luni-solaire.
Cependant nous avons un parfait controˆle de la fre´quence des faisceaux lasers. La
seconde me´thode consiste a` assimiler une variation du de´saccord des faisceaux Ra-
man a` une variation de l’indice du milieu. On re´alise ainsi des mesures diffe´rentielles
a` 4 configurations, ou` se succe`dent comme d’habitude des orientations oppose´es du
vecteur d’onde ±keff , mais ou` on modifie tous les 200 coups de mesures. le de´saccord
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des faisceaux Raman de l’interfe´rome`tre. La diffe´rence entre les valeurs de g mesure´es
par les deux paires de configurations se rapporte a` une mesure de l’effet d’indice.
Re´sultat Finalement, nous de´duisons de la premie`re me´thode qu’il re`gne dans
l’enceinte a` vide une pression de vapeur de 3.10−9 mbar. Les re´sultats de deux
me´thodes de mesure sont en accord, et donnent un effet de l’indice du milieu sur g
de 6.10−8m.s−2, par rapport a` un vide parfait dans l’enceinte.
5.4 Conclusions
Nous avons montre´ que l’utilisation d’une pyramide creuse permet de re´aliser
simplement l’ensemble des fonctions de l’interfe´rome`tre avec un faisceau laser unique.
Nous avons obtenu des performances comparables a` celles du prototype, malgre´
un contraste relativement faible. Les limites en sensibilite´ et en exactitude sont en
grande majorite´ techniques et non pas fondamentales. Augmenter la puissance du
laser refroidisseur permettrait d’accroˆıtre le nombre d’atomes et donc de re´duire
l’impact du bruit de de´tection et/ou de re´aliser une se´lection en vitesse plus dras-
tique, afin d’ame´liorer le contraste de l’interfe´rome`tre et/ou d’agrandir le de´saccord
pour diminuer l’e´mission spontane´e.
La sensibilite´ et l’exactitude de la mesure de g sont clairement limite´es par l’im-
perfection des re´flexions des Raman sur la pyramide. Ces imperfections proviennent
soit des franges sombres issues de la diffusion des faisceaux par les areˆtes de la
pyramide, soit des aberrations spatiales de la phase des faisceaux Raman. Il est im-
portant de souligner qu’il serait cependant possible d’ame´liorer ces performances en
se dotant d’une pyramide creuse plus grande ou avec moins d’aberrations.
5.5 Perspectives
Cette de´monstration expe´rimentale ouvre des perspectives pour le
de´veloppement de gravime`tres pyramidaux portatifs. Les faibles puissances
lasers dont nous disposons pour les mesures se re´ve`lent instructives. En effet les
puissances lasers limite´es (50 mW ) suffisent a` obtenir d’excellentes performances,
compe´titives avec celles des gravime`tres optiques transportables, de type A10 [38].
Le gravime`tre pyramidal est capable de mesurer g de fac¸on continue, avec un
taux d’e´chantillonage e´leve´ et sans souffrir d’usure me´canique, contrairement aux
gravime`tres optiques dont la me´canique doit eˆtre re´vise´e re´gulie`rement. Tout cela
pre´sente un fort inte´reˆt pour les mesures de ge´ophysique de terrain.
Les aberrations de la phase des faisceaux Raman limitent clairement les perfor-
mances du gravime`tre pyramidal. L’ide´al serait de de´dier une zone du front d’onde
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plus propre a` la re´alisation des transitions Raman stimule´es. Une solution consiste-
rait a` disposer au fond de la pyramide creuse un petit miroir de re´tro-re´flexion sur
lequel serait colle´ une lame λ/4, qui assurerait la re´flexion du faisceau Raman. Leur
plane´¨ıte´ pourrait eˆtre de l’ordre de celles du miroir de re´tro-re´flexion et de la lame
de la nouvelle enceinte a` vide, et nous le dimensionnerons de fac¸on a` ce que le nuage
d’atomes froids reste dans cette partie du faisceau en tenant compte de l’expansion
thermique horizontale pendant la chute. Cette e´tude est developpe´e dans le cadre
d’une ANR auquel collabore notamment le Syrte et l’Institut d’Optique a` travers le
projet ”Mini-Atom”.
Par ailleurs, nous avons de´veloppe´ pendant ma premie`re anne´e de the`se une
nouvelle mesure de g non plus base´ sur des mesures successives a` flanc de frange
mais sur un nouvel algorithme a` trois coups, qui rejette le bruit de vibration a` l’aide
du signal du sismome`tre [65]. J’ai choisi de ne pas la de´crire dans ce manuscrit
mais de la faire figurer dans l’article en annexe. Les performances du gravime`tre
atomique muni de cet algorithme sans que la plate-forme le´vite sont assez proches
de la sensibilite´ usuelle de notre instrument. Puisque la pyramide a pour vocation
de rendre le gravime`tre transportable, il serait pertinent de se servir en plus de
cet algorithme a` trois coups pour se dispenser de transporter une plate-forme anti-
vibration.
Enfin il est the´oriquement possible de controˆler les transitions Raman horizon-
tales qui peuvent avoir lieu avant que le nuage ne quitte la hauteur de la pyramide.
Avec une petite pyramide comme l’actuelle, il serait possible de re´aliser une se´lection
selon les deux axes horizontaux de`s lors que l’effet Doppler duˆ a` la chute discrimine
ces re´sonances de la re´sonance verticale. Les transitions horizontales prendraient
naturellement tout le long de la chute la forme d’impulsions de double diffraction.
Avec une pyramide plus grande, on peut meˆme imaginer se´parer puis recombiner
sur les deux axes horizontaux les paquets d’ondes afin de mesurer des rotations et
d’autres acce´le´rations. Cet interfe´rome`tre ferait intervenir de multiples ondes ato-
miques voyageant a` travers des dimensions spatiales diffe´rentes pour les faire se
recombiner sur les deux ports de sortie en e´nergie usuels si l’on conserve la de´tection
usuelle par e´tiquetage. Si on souhaitait distinguer les contributions des diffe´rentes
acce´le´rations et rotations au de´phasage de l’interfe´rome`tre, on devrait alors envisa-
ger une de´tection directe de la re´partition entre les multiples e´tats d’impulsion de
sortie. Cet interfe´rome`tre prendrait la forme d’une pieuvre atomique.
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Chapitre 6
La nouvelle re´fe´rence nationale
Contexte L’exactitude de la mesure de l’acce´le´ration de pesanteur requise pour
le projet de balance du watt est de 10−9g. Le prototype de gravime`tre avait e´te´
conc¸u pour re´aliser les premie`res expe´riences et pour e´prouver la sensibilite´ de la
mesure, mais pas pour permettre d’atteindre ce niveau d’exactitude. En particulier,
il e´tait difficile d’e´valuer de fac¸on aussi exacte les biais duˆ a` l’acce´le´ration de Coriolis
et aux aberrations du front d’onde. Nous avons donc de´veloppe´ durant ma the`se
une nouvelle enceinte a` vide, pre´vue a` cet effet. L’image 6.1 pre´sente le dispositif
expe´rimental que nous avons construit. A coˆte´ de l’enceinte a` vide au centre, on
aperc¸oit a` droite le PMO 2D et en bas de l’enceinte ressortent en noir les deux
syste`mes de collection de la fluorescence. Une plate-forme passive anti-vibrations
isole l’enceinte a` vide du bruit environnant. Entre la plate-forme et l’enceinte est
place´ une plaque rigide sur laquelle sont dispose´s les coupleurs de fibres des PMO
2D et 3D, et dans un premier temps l’inclinome`tre. Ce montage a e´te´ re´alise´ en
paralle`le des de´monstrations expe´rimentales de double diffraction et de gravime`tre
pyramidal de´crits dans les chapitres pre´ce´dents. Nous continuons a` utiliser le banc
optique et l’e´lectronique de controˆle des asservissements des lasers du prototype, qui
n’ont e´te´ que le´ge`rement modifie´s.
6.1 Ame´liorations apporte´es a` la nouvelle enceinte
– L’ensemble des e´le´ments constitutifs de la nouvelle enceinte a` vide est
parfaitement amagne´tique. Nous avons cherche´ a` re´duire le gradient de
champ magne´tique pre´sent sur la zone de l’interfe´rome`tre, afin de rendre
comple`tement ne´gligeable l’incertitude re´siduelle sur l’effet Zeeman quadra-
tique, qui e´tait de 3 µGal dans le prototype (voir paragraphe 3.5.1).
– Le biais d’aberration de´pend du niveau de plane´ite´ des optiques place´es au
niveau de la re´tro-re´flexion des faisceaux Raman, soit au minimum d’une lame
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Fig. 6.1 – Vue d’ensemble du nouveau gravime`tre atomique assis sur sa plate-forme
anti-vibration
λ/4 et d’un miroir, et e´ventuellement d’un hublot traverse´ par les faisceaux
Raman situe´ apre`s leur passage au niveau des atomes mais avant leur re´tro-
re´flexion. Dans le prototype de gravime`tre, ces optiques e´taient de qualite´
optique standard et place´es a` l’exte´rieur de l’enceinte, sous le hublot du bas
dont la qualite´ optique e´tait me´diocre. Le biais pre´sente´ figure 3.12 e´tait tre`s
important. Dans la nouvelle enceinte, la lame λ/4 et le miroir, de bien meilleure
plane´ite´, sont dispose´s sous vide a` l’inte´rieur de l’enceinte a` vide.
– Comme le signe du biais de Coriolis de´pend du signe de la vitesse le long
de la direction Est - Ouest, il est possible d’e´liminer cet effet en re´alisant la
moyenne de mesures effectue´es avant et apre`s avoir tourne´ l’enceinte de 180˚ .
Le gravime`tre muni de la nouvelle enceinte a` vide est conc¸u pour pouvoir se
retourner entie`rement en peu de temps.
– Pour assurer la stabilite´ de la vitesse de de´rive le long de l’axe Est - Ouest,
et donc du biais de Coriolis, nous avons installe´ un polariseur dans les col-
limateurs des faisceaux de me´lasse Est - Ouest. Cela permet de s’affranchir
des fluctuations de polarisation qui en ge´ne´ral sont susceptible d’introduire
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des fluctuations de la vitesse transverse de la me´lasse. Les fluctuations d’in-
tensite´ re´siduelles, e´ventuellement lie´es aux fluctuations de la polarisation,
sont quant a` elles mesure´es a` l’aide de photodiodes dispose´es a` l’inte´rieur des
collimateurs.
– Les biais dus a` l’acce´le´ration de Corolis et aux aberrations du front
d’onde de´pendent tous les deux des trajectoires transverses des atomes.
Nous disposons sur la nouvelle enceinte de nombreux (huit) acce`s optiques
supple´mentaires, qui vont permettre de mieux controˆler la trajectoire du
nuage.
– Enfin les photodiodes de de´tection des deux e´tats quantiques de sortie de
l’interfe´rome`tre sont double´es et dispose´es de fac¸on syme´triques de part et
d’autres de la nouvelle enceinte afin d’homoge´ne´¨ıser la re´ponse de la de´tection.
Dans le prototype, le syste`me de de´tection, place´ d’un seul coˆte´, privile´giait
la contribution des atomes situe´s dans la zone de de´tection la plus proche de
lui au de´triment des plus e´loigne´s.
6.2 Description de la nouvelle enceinte
6.2.1 Allure ge´ne´rale
Le corps de la nouvelle enceinte, illustre´ par le sche´ma 6.2, est re´alise´ entie`rement
en titane, mate´riau amagne´tique. Le gravime`tre est suspendu par la ”teˆte” a` une
structure en aluminium a` trois pieds qui repose sur la plate-forme anti-vibration.
Deux blindages magne´tiques entourent l’enceinte et isolent les atomes de 87Rb du
champ magne´tique terrestre. Les vis qui permettent de les assembler sont elles
aussi en titane, et tous les e´le´ments a` l’inte´rieur des blindages sont rigoureusement
amagne´tiques. Quatre bobines de champ en configuration Helmholtz sont re´parties a`
l’inte´rieur des blindages. Elles ge´ne`rent l’axe de quantification magne´tique vertical,
ne´cessaire a` la re´alisation de transitions singulie`res σ± entre sous-niveaux d’e´nergie
Zeeman bien de´finis. La zone de l’interfe´rome`tre entre le pie`ge et la de´tection s’e´tend
sur 20 cm en dessous du PMO 3D contre 10 cm dans le prototype. La dure´e maxi-
male de l’interfe´rome`tre passe ainsi de 120 ms dans le prototype de gravime`tre a`
180 ms dans la nouvelle enceinte et permet une se´paration plus large des paquets
d’ondes.
6.2.2 Ultra-vide
L’e´tanche´¨ıte´ au niveau des hublots est assure´e par des joints en indium. Nous
avons e´tuve´ l’enceinte a` 120˚ C pendant trois mois. Diffe´rents types de pompage sont







Fig. 6.2 – Dessin de la nouvelle enceinte. Elle est entie`rement re´alise´e en titane afin de mi-
nimiser les champs magne´tiques parasites. Elle pre´sente de plus de nombreux acce`s optiques
supple´mentaires, qui permettent d’installer une came´ra, un faisceau de se´lection transverse,
et un pie`ge dipolaire. Les fle`ches symbolisent les faisceaux du PMO 3D
2 L.s−1 et deux pompes getter de 50 L.s−1 dispose´es au niveau du PMO 2D et de
l’enceinte principale. Par ailleurs, 4 petites pastilles getters ont e´te´ dispose´es dans la
zone de chute. La lecture du courant d’alimentation de la pompe ionique de 2 L.s−1
indique une pression meilleure que 8.10−10 mbar au niveau du bras de pompage.
6.2.3 Disposition des acce`s optiques et des bobines de PMO
Des tranche´es ont e´te´ creuse´es dans la teˆte en titane dans laquelle on re´alise le
PMO 3D, a` l’inte´rieur desquels ont e´te´ dispose´es les bobines de PMO alimente´es
en configuration anti-Helmholtz, isole´es de l’enceinte par une gaine en plastique.
14 acce`s optiques entourent le pie`ge, 4 la zone de chute et 4 la zone de de´tection.
Six d’entre eux sont de´die´s aux faisceaux du pie`ge magne´to-optique, oriente´s selon
les axes (1,0,0), (0,1,1) et (0,-1,1). L’axe de refroidissement (1,0,0), le seul horizon-
tal, correspond a` l’axe Est-Ouest. L’acce`s optique vertical est uniquement utilise´
pour les faisceaux Raman, contrairement au prototype de gravime`tre. Huit acce`s
supple´mentaires sur la teˆte de l’enceinte sont disponibles pour qu’une came´ra en-
registre la position du laˆcher du nuage lors d’e´tudes d’aberrations et/ou bien pour
injecter les deux composantes d’un futur laser dipolaire de´die´ au refroidissement
e´vaporatif. En dessous de la zone de chute, deux acce`s syme´triques dans l’axe du
PMO 2D rec¸oivent les montures des optiques de de´tection des e´tats quantiques de
sortie de l’interfe´rome`tre. Enfin, a` 90˚ de celles-ci, on dispose de deux autres acce`s op-
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tiques, sur lesquels sont fixe´s respectivement le collimateur des faisceaux de de´tection
horizontale des atomes et le miroir qui re´tro-re´fle´chit ces faisceaux.
6.2.4 Disposition de l’antenne micro-onde
Les transitions micro-onde qui re´alisent la se´lection du sous-niveau |mf = 0〉
ont lieu peu de temps apre`s le laˆcher du nuage, et donc a` faible distance du centre
du pie`ge. L’antenne micro-onde est re´alise´e au moyen d’un simple conducteur de
cuivre, fixe´ sur un passage SMA au niveau du bras de pompage. Ce dernier de´bouche
directement sur la teˆte de l’enceinte au niveau du PMO 3D. Le champ e´mis par
l’antenne se couple a` des modes dont nous ne maˆıtrisons pas la ge´ome´trie. Il est
probablement inhomoge`ne au niveau des atomes.
6.2.5 Distribution de la lumie`re
Dans le prototype de gravime`tre, le trajet des faisceaux Raman empruntait
la meˆme fibre optique que la lumie`re assurant le refroidissement dans la direction
verticale. Il nous fallait utiliser deux modulateurs acousto-optiques pour re´partir la
puissance entre les fibres des faisceaux horizontaux et verticaux. L’extinction fournie
par les deux AOM e´tait de 70 dB, ce qui rendait comple`tement ne´gligeable l’influence
du re´sidu de lumie`re non diffracte´e sur l’interfe´rome`tre. Dans la nouvelle enceinte,
pour se´parer axe vertical et axes de refroidissement, nous avons oriente´ les axes de
refroidissement a` 45˚ par rapport aux axes Nord - Sud et vertical. En conse´quence
nous avons modifie´ le banc optique puisqu’un seul MAO suffit a` aiguiller la puissance
laser tantoˆt vers les PMO tantoˆt vers les Raman. En pratique les impulsions Raman
sont obtenues en utilisant des impulsions bre`ves de l’ordre diffracte´ du MAO. Comme
l’extinction est moins bonne que pre´ce´demment, nous disposons un scanner optique
sur le trajet du faisceau Raman qui laisse passer la lumie`re pendant des cre´neaux
de 200 µs autour de chacune des impulsions.
La sortie de la fibre Raman est mise en forme a` l’aide d’un nouveau collimateur.
Le diame`tre a` 1/e2 du faisceau Raman est de 28 mm. Les faisceaux Raman issus
du collimateurs sont dirige´s dans l’enceinte a` l’aide un miroir oriente´ a` 45˚ place´
a` l’aplomb de l’enceinte, puis re´tro-re´fle´chis. Les fibres du PMO 2D et 3D passent
respectivement dans deux coupleurs Scha¨fter-Kirchhoff 1 → 3 et 1 → 6, jusqu’aux
collimateurs dispose´s sur les acce`s optiques de l’enceinte.
6.2.6 De´tection des populations atomiques
Ge´ome´trie des faisceaux de de´tection On reprend pour la sonde horizontale
comme pour la sonde verticale les meˆmes sche´mas de sonde du nuage qu’avec le
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prototype, pre´sente´s sur les figures 3.6 et 3.7. En ce qui concerne la de´tection ho-
rizontale, les 3 nappes de lumie`re provenant des lasers de de´tection et repompeur
entrent par l’un des acce`s Est - Ouest et sont re´tro-re´fle´chies par un miroir loge´ sur
le hublot oppose´.
Collection de la fluorescence Nous avons conc¸u un nouveau dispositif de
de´tection qui garantit l’homoge´ne´¨ıte´ de la fluorescence de´tecte´e sur tout le volume
du nuage d’atomes. Tout d’abord pour s’affranchir d’inhoge´ne´¨ıte´s (en surface) de
re´ponse des photodiodes, le syste`me optique image sur la photodiode non pas le
nuage mais une pupille d’entre´e que les atomes e´clairent de fac¸on uniforme. Par
ailleurs, deux montures de de´tection sont dispose´es syme´triquement des deux coˆte´s
du nuage. Cette syme´trie permet de ne pas favoriser une classe de vitesse horizon-
tale par rapport a` une autre au moment de la de´tection. Les sche´mas 6.3 et 6.4
repre´sentent respectivement le sche´ma de principe des syste`mes de de´tection et le
de´tail de la combinaison des diffe´rentes optiques qui les constituent. Chaque monture
posse`de un jeu complexe de lentilles et deux photodiodes. Les lentilles sont communes
aux fluorescences des deux nuages de´tecte´s. Ce montage et ses performances sont
de´crits de fac¸on plus de´taille´e dans la the`se de S. Merlet [4]. La variation du flux
sur la surface des photodiodes est infe´rieure a` 0,5 % sur les deux axes horizontaux,
sensibles aux effets transverses, pour des de´placements de ±2, 5 mm au niveau du
nuage.
Cette homoge´ne´¨ıte´ garantit notamment le bon moyennage du biais lie´ a`
l’acce´le´ration de Coriolis tant que la distribution en vitesse est syme´trique et centre´e
en 0. Pour les expe´riences de´crites ici, les de´tections sont oriente´es selon l’axe Nord -
Sud et l’utilisation des deux syste`mes de de´tection n’est pas ne´cessaire pour garantir
l’homoge´ne´¨ıte´. Par contre, en s’orientant Est - Ouest, on peut envisager de mesurer
le de´faut d’homoge´ne´ite´ lie´ a` l’utilisation d’un seul dispositif plutoˆt que deux.
Fig. 6.3 – Sche´ma de principe de la capture de la fluorescence des atomes de 87Rb en
sortie de l’interfe´rome`tre. Deux syste`mes de de´tection sont dispose´s syme´triquement
de part et d’autre de l’enceinte. Chacun des syste`mes permet de de´tecter la fluores-
cence des atomes e´mises dans les deux nappes de lumie`re a` l’aide de deux photo-
diodes.
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Fig. 6.4 – Re´sultats d’une simulation des trajets lumineux dans le syste`me optique.
6.2.7 Controˆle des parame`tres de mesures
Photodiodes Nous utilisons pour les controˆles de puissances la partie de la lumie`re
transmise a` travers les miroirs sur lesquels sont re´fle´chis les faisceaux aussi bien du
PMO que des Raman. Pour les faisceaux du PMO 3D, une photodiode est place´e
derrie`re des miroirs oriente´s a` 45˚ dans les collimateurs. La lumie`re envoye´e aux
PMO 2D et 3D est aussi controˆle´e au niveau des coupleurs Scha¨fter Kirchhoff. Pour
les faisceaux Raman, on utilise aussi une photodiode place´e derrie`re le miroir a` 45˚ a`
l’aplomb de l’enceinte. On dispose en plus en dessous de l’enceinte d’un syste`me de
controˆle de la polarisation et de l’intensite´ des deux faisceau Raman. Il est constitue´
d’une lame λ/4 qui rend les deux polarisations line´aires croise´es, suivi d’un cube et
de deux photodiodes permettant de mesurer la puissance dans chacun des deux ports
du cube. En alignant les axes propres de la λ/4 et du cube, l’intensite´ de chacun des
faisceaux Raman est se´pare´e en deux parties e´gales. Les fluctuations de ce rapport
d’intensite´ traduisent les fluctuations de la polarisation.
Parame`tres du gravime`tre De nombreux parame`tres qui influencent la mesure
de l’acce´le´ration de pesanteur sont enregistre´s pendant les mesures de g sur l’ordina-
teur de controˆle. Parmi ceux-ci, les vibrations sont enregistre´es par un sismome`tre
place´ avec la nouvelle enceinte au dessus des blindages du gravime`tre sur l’axe des
faisceaux Raman. Le lien du sismome`tre avec le miroir de re´tro-re´flexion est moins
imme´diat qu’avec la configuration du prototype, lorsque ce miroir e´tait fixe´ sur le sis-
mome`tre. Cependant la structure en aluminium supportant l’enceinte est tre`s rigide
et doit permettre de transmettre au sismome`tre l’ensemble du spectre de vibration
du miroir.
Par ailleurs, nous disposons un inclinome`tre qui enregistre l’inclinaison de la
plate-forme a` coˆte´ du sismome`tre, de´ja` utilise´ auparavant. Il est place´ au-dessus
du gravime`tre, de fac¸on a` garantir une bonne rigidite´ entre le support de l’incli-
nome`tre et le miroir de re´tro-re´flexion. L’incertitude sur l’inclinaison du gravime`tre
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est repousse´e a` 0,1 µGal.



























Fig. 6.5 – A gauche : Torsion de la plaque sur l’axe Est - Ouest pour diffe´rentes
re´partitions de masses : l’inclinome`tre du GYRO, place´ au-dessus du gravime`tre et
lie´ rigidement a` l’axe de l’enceinte, n’est pas concerne´ par cette torsion. A droite : le
graphique montre l’e´volution non line´aire du signal issu de l’inclinome`tre du GYRO
place´ au-dessus du gravime`tre par rapport a` celui provenant de l’inclinome`tre du
GRAVI identique pose´ sur la plaque.
Lors des mesures que nous avions re´alise´es au BIPM, l’inclinome`tre e´tait fixe´
sur la plaque du bas, qui se de´formait de fac¸on non ne´gligeable. Cette de´formation
de´pendait de la distribution des masses sur la plaque et e´loignait l’axe des Raman
de la verticale. Ceci fut la cause d’un effet syste´matique supple´mentaire. La figure
6.5 pre´sente un sche´ma de la de´formation de la plaque par les masses de re´glage de
la plate-forme, et l’impact quantitatif de la re´partition de masse sur le de´faut de
mesure avec l’inclinome`tre pose´ en bas.
Nous avons installe´ un controˆle du point de fonctionnement du laser de re´fe´rence.
Il consiste a` appliquer transitoirement tous les 400 coups de mesures un de´calage au
signal d’erreur de l’asservissement du laser, alternativement ±, de fac¸on a` l’asservir
de part et d’autre du pic d’absorption sature´e. Le de´se´quilibre entre les mesures
du signal d’absorption sature´e correspondant a` ces deux points de fonctionnement
permet d’en de´duire l’e´cart au centre de la raie.
6.2.8 Qualite´ des optiques de re´tro-re´flexion
La lame λ/4 et le miroir de re´tro-re´flexion dispose´s en bas de l’enceinte posse`dent
un diame`tre de 4 cm. La plane´¨ıte´ des fronts d’onde issus de ces optiques a` e´te´
pre´alablement mesure´e avec l’analyseur Shack Hartmann au laboratoire et avec le
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ZYGO de l’Institut d’Optique. On obtient des profils d’aberrations comme pre´sente´
figure 6.6. Pour tenir compte de la de´formation lie´e a` la pesanteur, les optiques
ont e´te´ dispose´es horizontalement pour cette caracte´risation. L’amplitude maximale
du de´phasage transverse lorsqu’on conside`re l’ensemble de leur surface atteint λ/10
pic a` pic et λ/100 en rms. L’expansion transverse du nuage ainsi que le diame`tre
des faisceaux de de´tection verticale s’e´tendent cependant sur une zone du front
d’onde nettement plus re´duite. Calculer un biais d’aberrations sur g a` partir de la
forme du front d’onde et des trajectoires ballistiques est a` priori possible pourvu
que l’on connaisse parfaitement le front d’onde et la distribution en position et
en vitesse initiale des atomes. En pratique, rien ne garantit que les distorsions du
front d’onde sont les meˆmes dans l’enceinte que pendant les tests. Par ailleurs,
nous ne disposons pas pour l’instant d’une mesure de la position initiale des atomes
dans le profil des faisceaux Raman. Ainsi seule une mesure expe´rimentale de ce
de´phasage, qui ne´cessite un parfait controˆle des trajectoires atomiques pourrait nous
permettre d’estimer le biais lie´ aux aberrations. Afin d’empeˆcher la re´flexion parasite
des faisceaux Raman verticaux sur la lame λ/4 seule sur les atomes, le support sur
lequel elle repose l’incline de 6˚ . Les supports et les optiques de re´tro-re´flexion sont
pre´sente´s dans la the`se de S.Merlet [4].
Fig. 6.6 – Front d’onde du miroir de re´tro-re´flexion mesure´ au ZYGO.
6.2.9 Transportabilite´ de l’expe´rience
Qu’il s’agisse des comparaisons avec d’autres gravime`tres, de la balance du watt
elle-meˆme ou bien de l’estimation du biais duˆ a` l’acce´le´ration de Coriolis, il est
ne´cessaire d’eˆtre en mesure de de´placer l’ensemble de l’expe´rience (enceinte, banc
optique et e´lectronique). L’enceinte et ses blindages ont donc e´te´ dispose´s sur une
large plaque en aluminium en dessous de laquelle il est possible d’accrocher quatre
roues en la sure´levant a` l’aide de crics. Nous avons spe´cialement fabrique´ une boˆıte
de transport pour le banc optique (voir les photos de la figure 6.7). Une des fac¸ades
de cette boˆıte permet de de´connecter et de reconnecter aise´ment les alimentations
et caˆbles de controˆle sans modifier l’e´quilibre thermique re`gnant a` l’inte´rieur. L’en-
semble est place´ sur une table roulante. Environ deux heures sont ne´cessaires pour
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Fig. 6.7 – Transport du banc optique et du gravime`tre muni de la nouvelle enceinte
a` vide de l’atelier du SYRTE au BIPM par camion : a` gauche le banc optique et a`
droite la nouvelle enceinte a` vide et ses blindages magne´tiques
retourner ou de´placer l’ensemble de l’expe´rience et relancer une mesure dans de
parfaites conditions.
6.3 Site de Trappes
6.3.1 Caracte´ristiques du site
Parame`tres environnementaux au LNE Le laboratoire de la balance du watt
du LNE, illustre´ a` la figure 7.4 du chapitre suivant, est compose´ de deux salles. Leur
partie centrale est constitue´e d’une dalle assise sur des piliers en be´ton qui reposent
a` 12 me`tres de profondeur sur un sol stable constitue´ de sables de Fontainebleau
[66]. L’une des salles, de´die´e a` l’expe´rience de la balance elle-meˆme, posse`de de plus
un blindage magne´tique. La seconde est entie`rement re´serve´e a` l’exploitation du gra-
vime`tre atomique. Cette salle posse`de plusieurs points de re´fe´rence. Leur diffe´rence
de gravite´ a` hauteur fixe est extreˆmement bien connue puisque ce lien est mesure´ a`
intervalles re´guliers a` l’aide d’un gravime`tre relatif [67]. Un syste`me de climatisation
stabilise de fac¸on homoge`ne la tempe´rature du laboratoire a` 20˚ C ± 0, 1˚ C. Celle-ci
est enregistre´e de fac¸on permanente. Sa variation pourrait modifier les alignements
sur le banc optique et alte´rer l’injection des fibres. La pression atmosphe´rique est lie´e
a` la me´te´orologie du site. A l’instar de la nappe phre´atique, elle influence la mesure
de la gravite´. Un barome`tre mesure donc en permanence la pression atmosphe´rique
et on corrige de cet effet la valeur de g. Enfin comme je l’ai de´crit pre´ce´demment,
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l’acce´le´ration de pesanteur est constitue´e de la gravite´ et de l’acce´le´ration d’en-
traˆınement. Cette dernie`re est modifie´e de fac¸on non ne´gligeable lorsque l’axe de
rotation de la terre fluctue. L’IERS (International Earth Rotation and Reference
Service) [68] fournit re´gulie`rement, notamment via le ”Service de Rotation de la
Terre” de l’Observatoire de Paris, les informations concernant les fluctuations de
l’axe de rotation terrestre.
Isolation des vibrations - Spectre de bruit de vibration a` Trappes Nous
avons fabrique´ une nouvelle boˆıte en bois rectangulaire adapte´e a` la taille de la
nouvelle enceinte a` vide. Nous l’avons tapisse´e de mousse isolante. Elle filtre la
grande majorite´ des vibrations acoustiques et l’effet, re´duit a` Trappes, des cycles de
climatisation. Bien que les conditions soient plus calmes qu’a` l’Observatoire, le bruit
de fond caracte´ristique de la re´gion parisienne est toujours pre´sent sur le spectre
entre 1 Hz et 100 Hz. De plus, le LNE re´side au coeur d’une zone d’activite´ et le
bruit de vibrations transmis a` la dalle diminue la nuit et entre midi et 13 heures.
Re´fe´rence de fre´quence sur le site de Trappes La stabilite´ de l’interfe´rome`tre
est intrinse`quement limite´e par le bruit sur la diffe´rence de phase entre les deux
faisceaux lasers Raman. Le quartz (5 MHz Bluetop Wenzel) qui ge´ne`re le signal de
re´fe´rence de phase de´rive cependant en fre´quence. Cette de´rive, qui est assez line´aire,
induit un biais sur la mesure de g. A Trappes, un simple signal GPS fournit une
re´fe´rence a` 10 MHz qu’on compare au signal du quartz de l’expe´rience.
6.4 De´tails expe´rimentaux
6.4.1 Caracte´ristiques du PMO 3D
Nous mesurons un taux de chargement du PMO 3D de 4.109 atomes par seconde
et un nombre d’atomes a` l’e´tat stationnaire de 2.109 atomes. La figure 6.8 pre´sente
l’e´volution de la fluorescence dans le temps apre`s coupure de la lumie`re du PMO 2D
et qu’on coupe ainsi l’arrive´e des atomes de 87Rb. Il est inte´ressant de noter que le
temps caracte´ristique de de´croissance du nombre d’atomes du PMO 3D est de 60s.
Ce temps caracte´ristique, qui de´pend pour partie du taux de collisions entre atomes
de rubidium et gaz re´siduels dans l’enceinte, indique un niveau de vide excellent,
compatible non seulement avec l’interfe´rome`tre atomique, mais aussi plus largement
avec le niveau de vide requis pour l’obtention d’un condensat de Bose Einstein par
une me´thode de refroidissement e´vaporatif.
A l’issue de la phase de pie´geage, qui dure de l’ordre de 70 ms, le nuage de 87Rb
est refroidi au cours d’une phase de me´lasse optique tre`s de´saccorde´e, d’une dure´e
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Fig. 6.8 – De´croissance de la fluorescence du PMO 3D a` partir de la coupure des
faisceaux du PMO 2D.
20 ms (voir paragraphe 6.4.2), jusqu’a` une tempe´rature de 2 µK, correspondant a`
la limite du refroidissement σ+σ−.
6.4.2 Optimisation du profil de champ magne´tique et courants de
Foucault
Meˆme si notre me´thode de re´jection du biais magne´tique est tre`s efficace [27],
nous souhaitons que le champ magne´tique de quantification applique´ sur le tra-
jet des atomes tout au long de la chute soit le plus constant possible. Les blin-
dages magne´tiques prote`gent l’enceinte des champs magne´tiques exte´rieurs mais
re´fle´chissent aussi les lignes de champs internes. Des fils traversent en permanence
les blindages au cas ou` il faille proce´der a` une nouvelle de´magne´tisation. Nous avons
mesure´ a` l’inte´rieur des blindages graˆce a` une sonde de champ magne´tique l’effet
inde´pendant de chaque bobine de biais dans l’ide´e d’e´quilibrer le champ magne´tique
sur la zone de l’interfe´rome`tre. Il est possible d’alimenter avec un courant diffe´rent
chaque bobine. Nous avons calcule´, a` partir des mesures des champs individuels,
qu’on peut atteindre sur les 20 cm de l’interfe´rome`tre une homoge´ne´¨ıte´ pic a` pic de
480 µG pour un champ de biais de l’ordre de 10 mG, avec un coefficient spe´cifique
pour chaque bobine. Soit une inhomoge´ne´¨ıte´ sur les 20 cm infe´rieure a` 5%.
Malheureusement des courants de Foucault induits par les bobines en anti-
Helmholtz se propagent a` la surface du titane de l’enceinte a` vide et le support
en aluminium. Nous avons essaye´ alors d’isoler le support de l’enceinte des courants
de Foucault. Nous mesurons ensuite l’amplitude du champ magne´tique re´siduel au
niveau du PMO 3D graˆce a` une impulsion micro-onde sensible aux de´placements de
fre´quence Zeeman a` diffe´rents de´lais apre`s l’extinction des bobines anti-Helmholtz.
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On observe [4] qu’un champ magne´tique de plus de 20 mGauss est toujours pre´sent
20 ms apre`s l’extinction des bobines. Celui-ci de´croˆıt rapidement avec le temps et
ne peut eˆtre compense´ par un champ de biais. Il n’est pas ne´cessaire de de´caler
l’impulsion de se´lection puisque l’effet Zeeman n’a pas d’effet sur la classe de vi-
tesse se´lectionne´e. Nous cherchons a` re´duire l’amplitude de ce champ re´siduel sur
les atomes au moment de la premie`re impulsion de l’interfe´rome`tre. D’abord on
abaisse de 4,5 A a` 1,8 A le courant envoye´ dans les bobines anti-Helmholtz. En-
suite on avance de 10 ms la coupure du champ du PMO 3D. La premie`re impulsion
Raman s’effectue de´sormais 35 ms apre`s la coupure du courant dans les bobines
anti-Helmholtz. Nous appliquons tout au long de l’interfe´rome`tre un champ de biais
de 10 mG. La re´jection effectue´e par l’inversion du sens du vecteur d’onde donne un
biais Zeeman de 0, 6 µGal et re´duit l’incertitude sur ce biais a` 0, 1 µGal.
6.4.3 Augmentation du temps d’interaction T
La hauteur de chute passe de 10 cm dans la version du prototype de gravime`tre
a` 20 cm dans la nouvelle enceinte. La dure´e totale 2T de l’interfe´rome`tre passe a`
140 ms pour le moment. Le de´phasage duˆ a` l’acce´le´ration de pesanteur augmente
comme T 2. Le bruit de vibration croˆıt a` peu pre`s comme T 2. La contribution des vi-
brations sur une mesure de l’acce´le´ration de pesanteur de´pend des de´tails du spectre
de vibration et de la fonction de sensibilite´ de l’interfe´rome`tre. La fonction de sen-
sibilite´ (paragraphe 2.2.5) se comporte comme un filtre passe-bas dont la fre´quence
de coupure diminue quand la valeur de T augmente. Le bruit de vibration haute
fre´quence est alors mieux filtre´. Le bruit sur la phase de l’interfe´rome`tre duˆ aux in-
stabilite´s de phase des lasers augmente lui nettement moins vite que T 2. L’influence
du bruit de phase des lasers sur la sensibilite´ de l’interfe´rome`tre est donc plus faible
qu’avec le prototype de gravime`tre. Augmenter le temps d’interaction ame´liore donc
la sensibilite´ sur g.
6.5 Stabilite´
6.5.1 Bruit de de´tection
Le bruit de de´tection se de´finit comme la somme quadratique de trois bruits
inde´pendants : le bruit intrinse`que au circuit e´lectronique de de´tection, le bruit de
projection quantique et le bruit technique.
Rappelons simplement que le bruit de projection quantique repre´sente la
de´gradation intrinse`que de l’incertitude sur la probabilite´ de transition avec un
nombre d’atomes a` projeter sur les sous-niveaux hyperfins limite´. L’e´cart-type d’Al-





































































Fig. 6.9 – Les courbes vertes, oranges et violette repre´sentent respectivement la
caracte´ristique du bruit intrinse`que au circuit e´lectronique, le bruit de projection
quantique et le bruit technique. Chaque figure correspond a` un mode de de´tection.
A gauche : Bruit de de´tection vertical en fonction du nombre d’atomes de´tecte´. A
droite : Bruit de de´tection horizontal en fonction du nombre d’atomes de´tecte´. La
courbe rouge s’ajuste sur les e´carts-type mesure´s.
P=1/2) lorsque le nombre d’atomes grandit, ou` Nat est le nombre d’atomes dans
l’interfe´rome`tre. Le bruit technique de de´tection est lie´ aux fluctuations de puis-
sance et de fre´quence des lasers qui re´alisent la de´tection, mais aussi a` un bruit de
normalisation. Il est proportionnel au nombre de photons diffuse´s et donc au signal
utile. Il est plus e´leve´ avec la de´tection verticale qu’avec la de´tection horizontale.
Le bruit d’origine e´lectronique, quant a` lui, domine lorsque le nombre de photons
capte´s devient suffisament faible.
La figure 6.9 pre´sente les fluctuations de la probabilite´ de transition en fonction
du nombre d’atomes pour les deux deux modes de de´tection. On remarque que l’im-
pact du bruit e´lectronique est plus important avec la de´tection horizontale qu’avec
la de´tection verticale, ce qui s’explique par le fait que le nombre de photons diffuse´s
par atome est beaucoup plus important en de´tection verticale. Par contre, le rapport
signal a` bruit limite a` grand nombre d’atomes est moins bon en de´tection verticale,
ce qui n’e´tait pas le cas avec le prototype. Nous n’avons pas cherche´ a` comprendre
cette diffe´rence qu’on peut attribuer a` du bruit de normalisation et a` un re´glage im-
parfait de la se´quence temporelle de de´tection. Cette limite reste encore largement
infe´rieure aux fluctuations dues au bruit de vibration.
L’allongement de la dure´e de l’interfe´rome`tre repousse toutefois la contribution
globale du bruit de de´tection beaucoup plus bas qu’avec le prototype de gravime`tre.
L’e´cart-type sur la probabilite´ de transition en de´tection verticale correspond pour

















































Fig. 6.10 – Spectre de vibration de jour mesure´ au FFT a` proximite´ du gravime`tre
a` Trappes. Les lignes bleues ont e´te´ prises plate-forme au sol tandis que les courbes
noires et rouges sont prises lorsque la plate-forme le´vite. Les courbes verticales
(bleue fonce´e et noire) sont le´ge`rement en-dessous des spectres horizontaux Est-
Ouest (courbes bleue claire et rouge).
6.5.2 Bruit de vibration
Le sismome`tre que nous utilisons est sensible aux acce´le´rations dans les trois
dimensions de l’espace avec une bande passante de 0,03 Hz a` 50 Hz. A priori, seule
la composante verticale nous inte´resse pour corriger la phase de l’interfe´rome`tre des
fluctuations de phase dues au bruit de vibration vertical. Cependant, il existe des
couplages me´caniques, de l’ordre de quelques %, qui transmettent des vibrations ho-
rizontales aux axes verticaux ou l’inverse. A Paris, les composantes horizontales des
vibrations ne repre´sentaient que 10% du bruit vertical. Il n’e´tait alors pas ne´cessaire
d’en tenir compte dans le calcul de la correction a` appliquer a` la phase de l’in-
terfe´rome`tre. A Trappes, cette fois, les bruits horizontaux sont plus importants que
le bruit vertical sur une grande partie du spectre, comme l’illustre la figure 6.10.
Nous mesurons donc aussi les signaux correspondant aux axes horizontaux et re-
tranchons au signal atomique, en plus de la composante verticale contamine´e par
le couplage, les deux composantes horizontales ponde´re´es de coefficients distincts.
Ceux-ci sont de´termine´s en cherchant a` ajuster une se´rie de mesures conse´cutives
de la probabilite´ de transition, re´alise´es a mi-frange, par une combinaison line´aire
des trois corrections calcule´es a` partir de chacun des trois signaux. Cette recherche
de coefficients optimaux est re´alise´e avant de lancer une mesure de g. Comme le
contraste de l’interfe´rome`tre est stable sur les temps longs, ces coefficients ont une
valeur fixe pour toute la mesure.
La figure 6.11 repre´sente les e´cart-types d’Allan des fluctuations de la mesure de
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Fig. 6.11 – Ecart-type d’Allan de la mesure de g. Les points noirs repre´sentent
l’e´cart-type du signal atomique sans correction du signal du sismome`tre. Les points
bleus sont l’e´cart-type des meˆme mesures corrige´es uniquement du signal vertical
du sismome`tre, tandis que celles en points rouges sont corrige´es des 3 axes du sis-
mome`tre. La stabilite´ court terme s’ame´liore avec les trois axes tandis que la stabilite´
long terme reste la meˆme.
g sans correction, avec correction verticale et avec correction 3 axes. Elle montre que
la correction par les signaux des 3 axes du sismome`tre est ne´cessaire pour optimiser
la stabilite´ court terme. Dans des conditions environnementales qui ne sont pas
optimales, l’e´cart-type d’Allan a` 1 seconde passe de σg = 6, 2.10
−8 a` σg = 2, 5.10−8.
6.5.3 Activite´ sismique
Les premiers mois de l’anne´e 2010 ont e´te´ riches d’une activite´ sismique parti-
culie`rement intense. Un se´¨ısme au Chili de magnitude 8.8 sur l’e´chelle de Richter a e´te´
suivi de nombreuses re´pliques que nous avons pu enregistrer, dont une est pre´sente´e
figure 6.12. L’amplitude des oscillations de la phase de l’interfe´rome`tre de´passaient
largement un interfrange. La fonction de transfert du sismome`tre ne permet pas de
rejeter les vibrations d’environ 17 secondes de pe´riode, caracte´ristiques de l’activite´
sismique. On peut continuer a` mesurer g lorsqu’un se´isme se produit malgre´ une
de´gradation de la sensibilite´. On observe ensuite pendant plusieurs heures un bruit
de vibration e´leve´ a` cause des ondes re´siduelles.
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Fig. 6.12 – Se´isme de magnitude 7.8 survenu au Chili dans la nuit du 6 au 7 avril
2010.
6.5.4 Bruit des faisceaux lasers Raman
Pour tester les contributions du de´placement lumineux et du bruit d’horloge,
on passe en interfe´rome`tre co-propageant. Pour cela, nous inse´rons avant la fibre
Raman une lame λ/2 et un cube, ce qui permet d’obtenir des polarisations line´aires
paralle`les pour les deux faisceaux Raman au prix d’une perte de la moitie´ de la
puissance. Les deux faisceaux Raman sont ensuite injecte´s suivant un meˆme axe
propre de la fibre a` maintien de polarisation, comme illustre´ sur la figure 3.2.
Dans le cas de transitions co-propageantes, les impulsions transmises par les
deux faisceaux Raman se compensent presque entie`rement et les paquets d’ondes ne
se se´parent pas spatialement. Dans ce cas, l’interfe´rome`tre est insensible au bruit
de vibration, mais reste sensible au bruit lie´ aux fluctuations de phase et d’intensite´
des faisceaux Raman.
Bruit duˆ aux fluctuations de puissance Raman Lorsque nous avons effectue´
ces mesures, nous avons remarque´ que la puissance transmise par la fibre Raman
posse´dait de rapides fluctuations plus ou moins prononce´es au cours du temps. Dans
les pires conditions de mesure, les fluctuations sur seulement 1 seconde sont de
10%, ce qui correspond durant la mesure de g a` une fluctuation de puissance de
3%. Des modifications du de´placement lumineux des atomes, proportionnels a` la
puissance optique, entre les trois impulsions engendrent au premier ordre un bruit
sur la phase de l’interfe´rome`tre (voir fonction de sensibilite´ paragraphe 2.2.5). Nous
avons examine´ a` la loupe l’entre´e de la fibre, qui semble abˆıme´e, ce qui peut causer
des fluctuations de la polarisation et de la transmission des faisceaux Raman. Nous
n’avons pour l’instant pas change´ cette fibre parce qu’elle est colle´e a` sa sortie
au collimateur des faisceaux Raman dans les blindages. Un nouveau collimateur
muni d’une nouvelle fibre a e´te´ re´alise´ re´cemment. Il sera installe´ prochainement sur
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l’expe´rience.
Bruit d’horloge Que les transitions soient co- ou contra-propageantes, le retrans-
fert de l’impulsion centrale pi de l’interfe´rome`tre n’est pas parfait. Dans le cas de
transitions co-propageantes, les ondes qui ne re´alisent que les transitions pi/2-pi/2 in-
terfe`rent, et font osciller la probabilite´ de transition a` la fre´quence d’horloge du 87Rb.
Pour quantifier le bruit de phase duˆ aux fluctuations de puissance, il faut d’abord
le discriminer de la contribution de ce bruit d’horloge. Nous avons tente´ de mini-
miser l’impact de cet interfe´rome`tre parasite sur un interfe´rome`tre co-propageant,
en ame´liorant le plus possible l’impulsion pi centrale. Nous avons diminue´ l’inten-
site´ des faisceaux Raman et allonge´ en conse´quence les dure´es d’impulsion. Ainsi les
transitions Raman peuvent s’ajuster plus finement. La figure 6.13gauche montre les
e´cart-types d’Allan de bruit de phase d’interfe´rome`tre a` mi-frange pour des dure´es de
l’impulsion pi voisines de l’optimum (courbes noire, rouge et verte). Si on re´alise un
interfe´rome`tre avec une dure´e d’impulsion pi deux fois plus courte, le bruit d’horloge
est de l’ordre de 4 fois plus important.






















































































































Fig. 6.13 – A gauche : e´cart-type d’Allan de bruit de phase d’interfe´rome`tre a` mi-frange
en mode co-propageant pour diffe´rentes dure´es d’impulsion pi. Les courbes noire, rouge et
verte correspondent a` des impulsions centrales diffe´rentes mais proches d’une impulsion pi
parfaites. La courbe bleue repre´sente une impulsion deux fois trop courte et amplifie le
bruit d’horloge. A droite : e´cart-type d’Allan de bruit de phase d’interfe´rome`tre a` mi-frange
en mode contra-propageant (en rouge) compare´e a` un e´cart-type similaire en mode co-
propageant ou` domine le bruit de fluctuation de puissance des Raman (le bruit d’horloge
y est minimise´). Le bruit de fluctuation de puissance (6 mrad a` 8 coups) ne constitue pas
le bruit principal de l’interfe´rome`tre contra-propageant (10 mrad a` 8 coups) mais de´grade
tout de meˆme significativement la stabilite´.
En supposant que ce re´sidu de bruit d’horloge est comple`tement ne´gligeable
pour une dure´e de l’impulsion pi optimise´e, on peut attribuer les fluctuations de
phase mesure´es a` l’impact des fluctuations de puissance des faisceaux Raman. On
trouve un bruit de 6 mrad a` 8 coups, qu’il faut comparer au bruit de l’interfe´rome`tre
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en mode contra-propageant (10 mrad a` 8 coups). Ce bruit d’intensite´ ne constitue
pas le bruit principal de l’interfe´rome`tre contra-propageant, mais de´grade tout de
meˆme sa stabilite´ de fac¸on significative.
6.5.5 Stabilite´ long terme
Au cours de la comparaison de la 3eme semaine d’avril 2010, dont les re´sultats
seront pre´sente´s plus loin, le nouveau gravime`tre a atteint une stabilite´ long terme
de 3, 7.10−10g apre`s cinq heures de moyennage.
































































Fig. 6.14 – L’e´cart-type d’Allan de la mesure de l’acce´le´ration de pesanteur (courbes noires
figures de gauche et de droite) suit a` partir de 120 secondes d’e´chantillonnage une ca-
racte´ristique de bruit blanc graˆce aux multiples re´jections, notamment du LS2, qui lui sont
applique´es. Sur la figure de gauche sont pre´sente´es les e´carts-types des configurations kup et
kdown a` pleine puissance (courbe rouge) et kup et kdown a` puissance de moitie´ (courbe verte).
Leur sensibilite´ court et moyen terme sont meilleures puisqu’elles ne sont pas de´grade´es par
le facteur
√
10 de re´jection du LS2. Au temps long, l’e´cart-type des configurations a` pleine
puissance se de´grade le premie`r puisque l’effet du LS2 est plus important a` pleine puissance.
Celle des configurations a` puissance de moitie´ se de´grade un peu moins et un peu plus tard
puisque cet effet est re´duit de moitie´. Nous ne percevons pas d’effet du LS2 sur la mesure
de g au temps longs. Cela signifie que l’algorithme de re´jection mis en place rejette cet effet.
La stabilite´ de cette mesure est exceptionnelle. Nous attribuons cette perfor-
mance a` une re´duction du bruit de vibration et a` des conditions atmosphe´riques
stables. Pour obtenir cette stabilite´, il est ne´cessaire de corriger au mieux les mesures
des effets syste´matiques propres a` l’instrument, mais aussi des variations environ-
nementales, et principalement des fluctuations de gravite´ lie´es au mode`le de mare´e
[71, 66]. Nous estimons l’exactitude de notre mode`le de mare´e de l’ordre de 0,5 µGal
(voir the`se [4]), ce qui est comparable a` la stabilite´ long terme du gravime`tre ato-
mique. Il est donc difficile de savoir si cette stabilite´ limite est lie´e de fac¸on non
ambigu¨e a` l’instrument ou a` notre mode`le de mare´e.
La figure 6.14gauche pre´sente en rouge et vert les e´carts-types d’Allan des me-
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sures de g apre`s la re´jection par inversion du sens du vecteur d’onde, et en noir celle
des mesures corrige´e du LS2 par l’algorithme a` quatre configurations de´crit au pa-
ragraphe 3.6.2. Nous observons que la re´jection du LS2 est efficace et indispensable
a` l’e´tablissement de ce record. Nous avons de plus e´tabli sur ce jeu de donne´es l’ab-
sence de corre´lations entre g, la fre´quence de Rabi (une fois les re´jections de´duites)
et les fluctuations de polarisations, toutes deux enregistre´es par le syste`me de col-
lection de la lumie`re transmise a` travers le miroir de re´tro-re´flexion. L’amplitude du
biais duˆ au LS2 est quant a` elle proportionnelle a` la fre´quence de Rabi, qui fluc-
tue avec l’intensite´ des faisceaux Raman. Par rapport aux expe´riences re´alise´es avec
le prototype, ici la fre´quence de Rabi et donc ce biais de de´placement lumineux a`
deux photons, sont plus faible. Par contre, pour conserver un bon contraste, il faut
se´lectionner plus drastiquement dans l’espace des vitesses, ce qui diminue le nombre
d’atomes utiles pour la de´tection. Malgre´ cela, nous disposons encore de suffisament
d’atomes pour ne pas eˆtre limite´s par le bruit de de´tection.
On peut envisager d’asservir la puissance des faisceaux Raman pour stabiliser le
de´placement lumineux a` deux photons et appliquer aux mesures une correction fixe
de´termine´e au pre´alable, ce qui nous dispenserait d’alterner mesure a` pleine et mi-
puissance de fac¸on syste´matique. Cela permettrait de jouir de la pleine sensibilite´
de l’interfe´rome`tre et d’e´viter d’utiliser l’algorithme de re´jection du de´placement
lumineux a` deux photons qui la de´grade d’un facteur
√
10.
6.6 Evaluation de l’exactitude
6.6.1 Acce´le´ration de Coriolis
Puisque le biais d’aberration de Coriolis de´pend line´airement de la vitesse trans-
verse Est - Ouest du nuage, il suffit d’e´loigner de l’e´quilibre dans un sens puis dans
l’autre les faisceaux de refroidissement du PMO 3D oppose´s selon l’axe Est - Ouest
pour exacerber cet effet. On modifie pour cela l’orientation d’une des lames demi-
onde du coupleur fibre´ utilise´e pour re´partir l’intensite´ dans les 2 bras horizontaux
du PMO 3D. Comme les atomes se de´placent transversalement dans le faisceau
gaussien, le de´placement lumineux peut varier d’une impulsion a` l’autre, et nous
alternons toujours le sens du vecteur d’onde. Nous n’utilisons pas la me´thode de
re´jection du de´placement lumineux a` deux photons, qui varie de fac¸on ne´gligeable
avec la vitesse transverse des atomes. Par contre, nous corrigeons les mesures de
tous les autres effets, notament les mare´es.
La figure 6.15 pre´sente les re´sultats de mesures de g en fonction du rapport de
puissances dans les bras Est - Ouest de la me´lasse, pour deux orientations oppose´es
de l’enceinte a` vide. Chaque point de mesure a e´te´ obtenu apre`s 20 minutes de
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Fig. 6.15 – Re´sultats des mesures du biais duˆ a` l’acce´le´ration de Coriolis selon les deux
orientations Nord - Sud. L’axe des abscisses repre´sente le de´se´quilibre de puissance entre les
deux faisceaux Est - Ouest du PMO 3D. L’e´chelle retenue fixe a` 0 l’abscisse pour laquelle
la puissance des faisceaux oppose´s est e´gale. Les points noirs correspondent a` une certaine
orientation Nord - Sud et les points verts a` une orientation inverse´e. Les quatre points rouges
aligne´s sur une droite ont e´te´ mesure´s avec une puissance totale Est - Ouest de PMO de
14,4 mW et tous les autres avec environ 1,6 mW.
moyennage, ce qui garantit une incertitude statistique infe´rieure au µGal. Les points
roses ont e´te´ mesure´s avec une puissance totale Est - Ouest de PMO de 14,4 mW,
et tous les autres avec environ 1,6 mW. On observe comme attendu que les courbes
pre´sentent des pentes de signes oppose´s selon l’orientation de l’enceinte, puisque le
signe de l’acce´le´ration de Coriolis change. Ensuite on voit qu’a` faible puissance de
refroidisseur, la courbe noire et dans une moindre mesure la courbe verte pre´sentent
une de´pendance non line´aire avec le rapport de puissance.
Dans ces mesures, il y a une contribution lie´e aux aberrations des fronts d’ondes
qui de´pendent de fac¸on non triviale du rapport d’intensite´ des faisceaux de la me´lasse
parce que les vitesses et positions initiales du nuage de´pendent du rapport d’in-
tensite´. En effectuant la moyenne (resp. la demi diffe´rence) des mesures re´alise´es
pour des orientations oppose´es, on trouve la contribution des aberrations (resp.
l’acce´le´ration de Coriolis). En particulier, le point ou` les deux courbes verte et noire
se croisent correspond a` un biais de Coriolis nul. On choisit de re´gler le rapport
d’intensite´ pour rester sur ce ze´ro.
Ce type de mesure avait de´ja` e´te´ mene´ sur le prototype de gravime`tre. Il e´tait
cependant impossible, dans cette expe´rience immobile, de trouver le rapport d’in-
tensite´ qui annule le biais de Coriolis. Il e´tait par ailleurs difficile de se´parer la
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composante des aberrations de l’effet de l’acce´le´ration de Coriolis. Ce n’est plus le
cas avec la nouvelle enceinte.
Enfin, il est inte´ressant de noter que les points en roses sont aligne´s sur une
droite dont la pente est plus forte, mais qui ne croise pas les autres courbes au
meˆme point. L’effet duˆ a` l’acce´le´ration de Coriolis y est plus e´leve´ puisque pour
un meˆme rapport de puissance, la vitesse transverse du nuage est plus importante
a` puissance totale plus e´leve´e. Les points de croisement sont distincts parce qu’en
changeant la puissance totale, on change aussi la forme et la position initiale du
nuage et donc le biais d’aberration.















Fig. 6.16 – Comparaison des biais d’aberrations en fonction de la tempe´rature des atomes
avec le prototype de gravime`tre et avec la nouvelle enceinte : en noir le biais du prototype
exclut toute extrapolation a` 0µK avec une incertitude de l’ordre du µGal. En rouge est
presente´e la meˆme mesure avec la nouvelle enceinte.
6.6.2 Aberrations du front d’onde
Evaluation du biais Nous avons re´alise´ des mesures pre´liminaires du biais d’aber-
ration du front d’onde dans la nouvelle enceinte, de la tempe´rature de re´fe´rence
2, 5µK a` 26µK. La figure 6.16 montre que son amplitude est re´duite d’un facteur
8 par rapport au prototype de gravime`tre. Opter pour des optiques de meilleure
qualite´, place´es a` l’inte´rieur de l’enceinte se re´ve`le payant. Nous observons sur une
e´chelle plus petite (figure 6.17) que le biais d’aberration ne croˆıt plus line´airement
avec la tempe´rature. Contrairement au cas du prototype, le front d’onde dans la
nouvelle enceinte doit donc posse´der des aberrations d’ordre e´leve´.
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Fig. 6.17 – Agrandissement du biais d’aberrations de la nouvelle enceinte
Extrapolation a` 0µK des aberrations du front d’onde Pour de´crire les
aberrations du front d’onde, on cherche a` ajuster un mode`le mathe´matique sur
les mesures expe´rimentales du biais d’aberrations a` diffe´rentes tempe´ratures. Les
polynoˆmes de Zernike permettent de de´crire la phase d’un faisceau collimate´. Les
aberrations du front d’onde peuvent eˆtre simule´es par une combinaison line´aire de
coefficients de Zernike. Le calcul du de´phasage de l’interfe´rome`tre, re´alise´ par Anne
Louchet-Chauvet avec le logiciel matlab, ne´cessite de convoluer les aberrations du
front d’onde simule´es et l’expansion du nuage sur la surface du faisceau. Une fois que
le comportement expe´rimental du biais d’aberration aux diffe´rentes tempe´ratures ac-
cessibles du nuage est reproduit, on peut extrapoler avec les meˆmes coefficients la
valeur de g a` 0 µK.
Nous simplifions le calcul en faisant l’hypothe`se que le front d’onde pre´sente une
syme´trie cylindrique de re´volution.






s!(2n− s)!(2.n− s)! r
2(2n−s) (6.1)
Les extrapolations les plus simples ne requie`rent que 5 ordres d’aberrations tandis
que les plus distordues en demandent 8. La phase du faisceau a` la position de la
mesure s’e´crit donc dans le second cas :




Le de´phasage atomique imprime´ sur le nuage est obtenu en inte´grant le de´phasage
mesure´ sur la distribution en vitesse des atomes. Nous conside´rons aussi la distribu-
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et le biais correspondant se calcule comme (d’apre`s le calcul pre´sente´ au paragraphe
2.17) :
∆Φab = ϕ¯mesure(t0)− 2ϕ¯mesure(t0 + T ) + ϕ¯mesure(t0 + 2T ) (6.4)












































Fig. 6.18 – Extrapolations a` 0µK du biais d’aberration. A gauche : les courbes
multicolores extrapolent la valeur de g a` partir des mesures expe´rimentales (points
noirs). Une grande diversite´ de re´sultats est obtenue. A droite : De´phasage au travers
des optiques de re´tro-re´flexion correspondant aux fronts d’ondes de gauche. Les
extrapolations les plus fortes repre´sentent des de´phasages tre`s importants.
La figure 6.18gauche pre´sente les extrapolations calcule´es de la valeur de g pour
une tempe´rature du nuage de 87Rb entre 0 µK et 10 µK. Les aberrations excentriques
sont obtenues en augmentant l’ordre des aberrations. La figure 6.18droite indique pour
chacune des extrapolations la forme du front d’onde qui lui correspond. L’expansion
spatiale du nuage, de l’ordre de 1, 2 cm.s−1 pour une tempe´rature de 2, 5 µK, e´carte
en moyenne les atomes a` quelques 200µm du centre du faisceau. Les extrapolations
les plus excentriques pre´sente´es ici correspondent a` des de´phasages induits par les
optiques tre`s supe´rieurs a` ceux mesure´s (illustration 6.6) avant la mise sous vide
de l’enceinte. On peut donc les conside´rer assez improbables. Il semble cependant
difficile de donner une valeur de g a` 0 µK avec certitude.
6.7 Fluctuations long terme
6.7.1 Fluctuations du comportement des aberrations
Nous avons re´pe´te´ les mesures diffe´rentielles d’e´tude de l’incidence de la
tempe´rature sur le biais d’aberration tout au long de l’anne´e 2010. Le comportement
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du biais d’aberration diffe`re entre les retournements et de´placements successifs de
l’expe´rience. Les se´ries de mesures de mars 2010 et mai 2010 sont pre´sente´es en fi-
gure 6.19. Au cours d’une meˆme se´rie, le comportement de ce biais est reproductible
et inde´pendant de la me´thode de de´tection employe´e.













Fig. 6.19 – Mesures diffe´rentielles du biais d’aberrations a` diffe´rentes tempe´ratures.
La points rouges ont e´te´ mesure´s en mars et les verts en mai. On observe un chan-
gement radical du comportement du biais d’aberration.
Les biais des se´ries d’octobre 2009 (figure 6.16) et de mars 2010 de´croissent
lorsque l’on augmente la tempe´rature tandis que le biais mesure´ en mai croˆıt. Ces
modifications sont lie´es a` des variations des distorsions des optiques et/ou a` des
fluctuations des trajectoires des atomes. En particulier, l’e´volution des contraintes
me´caniques et thermiques, mais aussi des e´ventuels chocs que subit le dispositif
expe´rimental lorsqu’on le de´place ou le retourne, pourrait eˆtre la cause de variations
du front d’onde qui tout en restant tre`s faibles peuvent expliquer les variations qu’on
observe.
Les fluctuations des trajectoires atomiques aux temps longs, quant a` elles,
peuvent provenir soit de fluctuations de polarisations, soit de fluctuations du rap-
port de puissance entre ces faisceaux. Cet effet est double, il modifie simultane´ment
la position du centre du PMO au moment du laˆcher ainsi que la vitesse initiale du
nuage. Une came´ra CCD est depuis peu installe´e sur le plan horizontal du PMO a`
45˚ du faisceau refroidisseur Est-Ouest. Elle permet de´sormais de suivre aux temps
longs la position du PMO.
Ces variations du comportement du biais d’aberration en fonction de la
tempe´rature nous ont conduit a` reconside´rer la validite´ de l’incertitude sur ce biais
de 3 µGal que nous avions e´tabli pour la comparaison ICAG’09, qui est pre´sente´e
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au prochain chapitre 7.2. Aussi longtemps que nous n’avons pas acce`s a` des classes
de vitesse plus fines, ce qui nous permettrait d’en savoir plus sur le front d’onde,
nous e´largissons l’incertitude sur le biais d’aberrations a` 6 µGal.
6.7.2 Suivi des mesures de g
Dans la figure 6.20 sont pre´sente´es les mesures de g effectue´es avec la nouvelle




































Fig. 6.20 – Suivi des mesures de g depuis octobre 2009. En cours de re´glage,
l’expe´rience a subi de nombreux de´placements. La dispersion des valeurs de g me-
sure´e est importante et a tendance a` se re´duire.
Le controˆle progressif des parame`tres du nouveau gravime`tre atomique re´duit
au fur et a` mesure les fluctuations des mesures de g. Ce graphique indique que nous
n’avons pas encore stabilise´ g en dessous du µGal au temps longs, comme le ne´cessite
le projet de balance du watt. Nous observons des variations du biais d’aberrations
avec la tempe´rature sur ces dure´es. Nous ne pouvons eˆtre suˆrs pour le moment que
d’autres effets non recense´s ne participent pas a` ces fluctuations long terme.
6.7.3 Perspectives d’ame´lioration
Des fluctuations de trajectoire du nuage peuvent expliquer une partie ou la
totalite´ des fluctuations long terme pre´sente´es figure 6.20.
Afin de sonder les aberrations du front d’onde, il est pre´vu d’installer des fais-
ceaux Raman de se´lection horizontale transverse, graˆce aux nombreux acce`s optiques
pre´sents sur l’enceinte. Ces e´le´ments de controˆle de la trajectoire des atomes doivent
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permettre d’estimer l’effet des biais de Coriolis et d’aberrations sur les diffe´rentes
classes de vitesse du nuage. Ces transitions pourront avoir lieu dans la zone du PMO
juste apre`s la se´lection de l’e´tat quantique.
De plus la dispersion en vitesse se´lectionne´e par une transition Raman horizon-
tale peut eˆtre controˆle´e par la dure´e de l’impulsion. La position du PMO, controˆle´e
avec les bobines de champ supple´mentaire, est elle aussi assujettie a` de possibles fluc-
tuations long terme. Le seul moyen de controˆle dont nous disposons est une came´ra
CCD qui image re´gulie`rement la position du PMO.
Afin de diminuer encore la dispersion en vitesse du nuage dans l’interfe´rome`tre,
et de controˆler parfaitement la trajectoire atomique, un pie`ge dipolaire doit a`
terme re´aliser un refroidissement e´vaporatif et condenser le nuage de rubidium
apre`s la phase de me´lasse optique. Puisque l’interfe´rome`tre ne tole`re pas de champ
magne´tique important, le refroidissement e´vaporatif se fera uniquement avec un la-
ser haute puissance a` 1565 nm, recycle´ pour un second passage dans l’enceinte.
L’intersection des deux faisceaux de´terminera l’emplacement du condensat.
Le chargement d’un condensat devrait multiplier par un facteur dix la dure´e to-
tale d’un cycle de mesure. Malgre´ cela, la sensibilite´ sera suffisamment bonne pour
re´soudre g a` mieux qu’1µGal pour la balance du watt. Afin de s’opposer a` la di-
minution de la sensibilite´, il est pre´vu d’ajouter au-dessus de l’enceinte un espace
supple´mentaire pour, a` terme, lancer en fontaine le condensat. Il sera possible d’al-







Comparaisons clefs et e´tudes pilotes Les gravime`tres qui sont utilise´s par les
Instituts Nationaux de Me´trologie (INMs) pour effectuer des mesures pre´cises de
re´fe´rence de l’acce´le´ration de pesanteur sont tous base´s sur le principe de l’inter-
rogation par des lasers de corps en chute libre. Ces gravime`tres sont re´gulie`rement
inter-compare´s, notamment dans le cadre de campagnes organise´es tous les quatre
ans par le BIPM.
Les participants se plient a` des protocoles e´tablis a` l’avance, qui consistent a`
mesurer simultane´ment les diffe´rents points de mesure de salles de comparaisons.
Lorsque l’incertitude statistique est suffisament re´solue, les gravime`tres e´changent
leur point de mesure. Les liens entre les points de mesure de g des diffe´rentes
salles de comparaison, ainsi que les gradients de gravite´ correspondants, sont ve´rifie´s
re´gulie`rement et donc connus avec une bonne incertitude.
Motivations Le bilan d’exactitude du gravime`tre a` atomes froids, ainsi que sa
sensibilite´ sur quelques jours de mesures, sont suffisamment matures pour participer
a` ces comparaisons internationales. La transportabilite´ nouvelle du gravime`tre ato-
mique permet de mesurer successivement les diffe´rents points de mesures des salles
de comparaison, comme l’exigent les protocoles.
Gravime`tre optique FG5 La plupart des instituts de me´trologie, et parmi ceux-
ci tous ceux qui de´veloppent une balance du watt, excepte´ le LNE, posse`dent des
gravime`tres de type FG5. Ils constituent la re´fe´rence actuelle en matie`re de mesure
absolue et transportable de l’acce´le´ration de pesanteur. Leur principe est celui d’un
interfe´rome`tre de Michelson optique. L’un des bras est re´tro-re´fle´chi par un coin de
cube initialement maintenu en haut d’une enceinte a` vide par attraction magne´tique.
Le coin de cube est inclus dans une chambre dont le de´placement est controˆle´ par un
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moteur. Un instant apre`s le laˆcher du coin de cube, la chambre est descendue avec
une acce´le´ration proche de la gravite´. En fin de chute, le coin de cube est capture´
par la chambre en douceur. Le coin de cube se de´pose de nouveau sur la chambre
et de´ce´le`re avec elle. Lors de la chute libre du coin de cube, qui s’e´tend sur 20 cm,
un capteur e´chantillonne les franges d’interfe´rences optiques balaye´es en sortie de
l’interfe´rome`tre. Le FG5 utilise un laser HeNe stabilise´ en fre´quence sur une cellule
d’iode. Apre`s chaque laˆcher, la monture remonte le coin de cube. Il est ne´cessaire
d’attendre l’amortissement des vibrations avant de proce´der a` la mesure suivante.
Le miroir de re´fe´rence du second bras de l’interfe´rome`tre est fixe´ a` une re´fe´rence
inertielle active (superspring [72]). Les vibrations constituent la principale limite en
sensibilite´. Par ailleurs, le taux de re´pe´tition est le plus souvent espace´ par mesure
d’e´conomie.
Trois comparaisons La premie`re, ICAG’09, a eu lieu au Bureau International
des Poids et Mesures (BIPM) a` Se`vres, limitrophe de Paris, en septembre 2009.
Cette proximite´ nous a permis d’y participer en e´vitant les contraintes inhe´rentes
a` un de´me´nagement lointain. Le gravime`tre a e´te´ ensuite de´place´ au LNE dans
la salle qui lui est de´die´e, a` proximite´ directe de la salle de la balance du watt.
Nous avons compare´ dans la foule´e (octobre 2009) notre instrument au FG5#220
de l’Universite´ Leibniz de Hannovre. Plus tard, en avril 2010, nous avons re´alise´
une troisie`me comparaison avec les gravime`tres FG5#209 du METAS et IMGC-02
de l’INRIM. Ces comparaisons nous permettent de ve´rifier les de´rives long terme
de notre gravime`tre atomique. Les de´tails des deux premie`res comparaisons sont
donne´s dans [73, 74] et dans la the`se de S.Merlet [4].
7.2 Comparaison ICAG 2009 au BIPM
La comparaison ICAG’09 a fait intervenir des gravime`tres de re´fe´rence nationaux
de divers pays suivant un protocole de mesure de points bien pre´cis. Pour la premie`re
fois, des gravime`tres de´signe´s comme re´fe´rences par un certain nombre d’institutions
de pays signataires de la convention du me`tre, ont e´te´ compare´s entre eux, lors
d’une comparaison dite ”clef” (Key-comparison). Dans le meˆme temps, d’autres
gravime`tres ont e´te´ compare´s entre eux dans le cadre de deux e´tudes pilotes (Pilot
Studies).
Nous avons participe´ avec succe`s a` cette comparaison et de´montre´ notre capacite´
a` suivre le protocole de mesure, qui ne´cessitait de de´plac¸er et retourner l’expe´rience
a` de nombreuses reprises. Cependant le syste`me de climatisation e´tait de´fectueux
dans la salle de comparaison. Nous avons pu observer que le gravime`tre continuait
de mesurer l’acce´le´ration de pesanteur de fac¸on satisfaisante meˆme lorsque les va-
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Fig. 7.1 – Gravime`tre atomique en fonctionnement au BIPM, prote´ge´ des vibra-
tions acoustiques par la boˆıte´ en bois. On voit au premier plan quelques-uns des



























Fig. 7.2 – Mesure de l’acce´le´ration de pesanteur de jour par le gravime`tre atomique
pendant 3 jours de comparaison au BIPM. Les points de mesure suivent le mode`le
de mare´e (ligne rouge).
riations de tempe´ratures atteignaient 5˚ C. Sous un tel re´gime de fluctuations des
tempe´ratures, les dilatations du banc optique modifiaient largement l’injection des
fibres. Chaque nuit, la tempe´rature augmentait jusqu’a` de´saligner les faisceaux des
battements et de´locker les lasers. Lors de mesures de jour, pre´sente´es figure 7.2, la
sensibilite´ corrige´e du mode`le de mare´es du gravime`tre s’est e´tablie pour la premie`re
fois en dessous de 1 µGal sur 3 jours. La publication des re´sultats de cette compa-
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raison est encadre´e par des re`gles tre`s strictes. Ils ne peuvent eˆtre divulgue´s pour le
moment. Cependant comme d’habitude, les diffe´rents gravime`tres sont en relative-
ment bon accord entre eux et il semblerait que notre mesure soit toute proche de la
valeur moyenne mesure´e.
7.3 Comparaison avec le gravime`tre FG5#220 de l’Uni-





























Fig. 7.3 – Mesure simultane´e de g par le gravime`tre atomique (points rouges) et le
FG5 220 (points noirs). La ligne bleue repre´sente le mode`le de mare´e. Les points
sont e´chantillonne´s toutes les 2 min 30 sec. Ils sont plus disperse´s avec le FG5 qu’avec
le gravime`tre atomique.
La nuit du 1er octobre 2009, le gravime`tre a` atomes froids et le FG5#220 ont
re´alise´ des mesures simultane´es, respectivement sur les points GR40 et GR29 de la
salle gravime´trie des laboratoires de la balance de watt. Ces deux points sont distants
de 2, 12 m et leur lien, obtenu avec un gravime`tre portatif relatif Scintrex CG5, est
gGR40 − gGR29 = 6.5 ± 1.0 µGal. La figure 7.3 montre les re´sultats obtenus pendant
plus d’une demi-journe´e, essentiellement la nuit. On y a repre´sente´ en rouge les
mesures du gravime`tre atomique et en noir celle du FG5. Les mesures des deux
gravime`tres suivent le mode`le de mare´e. On observe d’abord au centre du graphique
que la dispersion des points est a` peu pre`s la meˆme durant la nuit, tandis que l’apre`s-
midi et le matin notre gravime`tre semble plus stable. Transfe´re´s sur le point GR40
a` 120 cm, la diffe´rence entre les instruments est (4.3 ± 6.4) µGal. Notre gravime`tre
se re´ve´la alors en accord avec ce FG5.
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7.4 Comparaison avec le gravime`tre FG5#209 du ME-
TAS et le IMGC-02 de l’INRIM.
7.4.1 Caracte´ristiques des gravime`tres
La comparaison d’avril 2010 fit intervenir en plus de notre gravime`tre atomique
et du gravime`tre FG5#209 du METAS le gravime`tre optique IMGC-02 de l’INRIM
[75], re´unissant les re´fe´rences respectives de la France, de la Suisse et de l’Italie.
Le FG5#209 re´alise toute les 30 minutes 100 laˆchers espace´s de 10 secondes a` une
hauteur de 122 cm. Le IMGC-02 est base´ sur le meˆme principe que le FG5, excepte´ le
fait que le coin de cube est lance´ vers le haut au de´but de la mesure afin d’augmenter
le temps d’interaction. Son taux de re´pe´tition est d’un lancer toutes les 30 secondes.
Sa hauteur de mesure est 47, 2 cm. Le transfert de g est calcule´ a` partir du gradient
de gravite´. Les valeurs de g vont eˆtre rapporte´es a` 84, 25 cm, moyenne des hauteurs
des trois instruments. Le de´placement ou le retournement de notre gravime`tre a`
atomes froids ne dure que deux heures environ. Les trois appareils mesurent la
gravite´ successivement sur diffe´rents points de la salle du gravime`tre. La figure 7.4
illustre le programme de la proce´dure de comparaison. La gravite´ a e´te´ mesure´e sur
quatre points du pilier : GR40, GR8, GR26, GR29. Chaque gravime`tre a mesure´ trois
des quatre points en question. Un gravime`tre relatif de type CG5 mesure avant et











Fig. 7.4 – Sche´ma du laboratoire de la balance du watt du LNE, et la se´quence
de la comparaison du 11 avril 2010 au 21 avril 2010. Les de´placements du FG5, du
IMGC-02 et du gravime`tre atomique sont repre´sente´s respectivement par des fle`ches
pointille´es, des fle`ches grises et des fle`ches noires.
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La se´quence entie`re de mesure des trois appareils est pre´sente´e sur la figure
7.5. Les mesures de g, quasiment superpose´es, ont e´te´ arbitrairement de´cale´es sur
l’axe vertical. La comparaison s’est e´tendue sur une dizaine de jours, mais les trois
appareils n’ont pu eˆtre compare´s tous ensemble sur cette pe´riode. Chaque point
du graphe repre´sente 150 secondes de mesures. Cela correspond a` 8 laˆchers pour le
FG5, 5 lancers pour le IMGC-02 et 400 laˆchers d’atomes froids pour le gravime`tre
atomique.
7.4.2 Points de mesures conside´re´s
En plus des points aberrants que les membres du METAS ont de´cide´ de ne pas
retenir, les mesures du FG5 distantes de plus de 3σ de la valeur moyenne ne sont
pas prises en compte. 18% de la totalite´ des mesures du FG5#209 sont rejete´es.
Le IMGC-02 prend en compte les points selon le crite`re de re´jection de Chau-
venet [76]. A chaque lancer est re´alise´ un ajustement de l’intensite´ en sortie de
l’interfe´rome`tre sur la loi de de´filement des franges I = cos(k.z(t)) avec z(t) =
1
2gt
2 + v0t + z0. Les ballottements du coin de cube font osciller le contraste des in-
terfe´rences. L’ajustement ne s’accorde de fac¸on satisfaisante que si le contraste ne
descend pas en dessous d’un certain seuil. Avec ce crite`re supple´mentaire, 47% en















Fig. 7.5 – Mesure de g par les trois gravime`tres sur les 10 jours de la comparaison.
Un de´calage vertical a e´te´ ajoute´ pour mieux voir les mesures de chaque instrument.
Notre gravime`tre a` atomes froids a accompli une mesure de l’acce´le´ration de
pesanteur quasiment continue sur les 10 jours de la comparaison. Les seules inter-
ruptions proviennent soit des re´-alignements optiques ne´cessaires a` la re´jection des
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biais de de´placement lumineux, soit des re´-asservissement des lasers, soit enfin des
de´placements de l’expe´rience aux diffe´rents points de mesure. 99, 4% des points sont
distants de moins de 3σ de la moyenne des mesures et nous n’appliquons aucune
re´jection.
7.4.3 Sources de bruit
Le bruit sur la mesure de notre gravime`tre a e´volue´ au cours de la comparaison.
Nous pensons que ces variations proviennent de l’ajustement de la plate-forme anti-
vibration. Cependant, nous ne pouvons exclure que le bruit diffe`re en fonction de la
station du pilier conside´re´e. Le bruit plus e´leve´ au jour julien modifie´ (MJD) 55300
pourrait aussi provenir de coefficients de re´jection des vibrations inexacts. La sensi-
bilite´ de notre gravime`tre a atteint son record actuel entre les jours MJD 55303 et
55305. Ces mesures ont e´te´ interpre´te´es dans le chapitre 6.7.1. Le niveau de stabilite´
atteint provient probablement d’une conjonction des diffe´rents parame`tres que sont
des conditions climatiques favorables, l’arreˆt hebdomadaire des activite´s humaines
dans la zone industrielle de Trappes, des parame`tres de correction des vibrations
ade´quats ainsi qu’un faible niveau des fluctuations de puissance des Raman.
Sur l’ensemble de la comparaison, le biais sur g induit par le de´placement lu-
mineux a` deux photons varie de 8, 9 a` 15, 5 µGal, avec une incertitude associe´e
de 0, 5 µGal. Ces valeurs sont bien infe´rieures a` celles releve´es sur le prototype du
gravime`tre. En effet la puissance des impulsions Raman a e´te´ a` dessein diminue´e
depuis lors. De plus, la se´quence de l’interfe´rome`tre avec la nouvelle enceinte a` vide
n’est pas encore optimise´e. Le de´lai entre le laˆcher et l’interfe´rome`tre est plus grand
que celui du prototype. Comme le biais du LS2 est inversement proportionnel au
premier ordre a` la vitesse au moment de la 1ere impulsion de l’interfe´rome`tre, ce
retard explique aussi en grande partie la re´duction de cet effet.
δΦLS2 ' − Ωeff
4keffv(0)
(7.1)
7.5 Concordance des re´sultats
Chaque gravime`tre fournit une unique valeur de g a` la comparaison. Pour cela,
nous corrigeons la mesure des trois instruments des perturbations environnemen-
tales, a` savoir les variations de l’axe de rotation de la terre, les changements de
pression atmosphe´rique, les mare´es luni-solaires et le chargement des oce´ans, par
diffe´rents mode`les en accord. Des effets syste´matiques communs aux trois instru-
ments doivent aussi eˆtre corrige´s. Il s’agit par exemple des erreurs d’alignements
des lasers, de la gravite´ induite par les gravime`tres eux-meˆme sur la masse en chute
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libre, de l’effet Coriolis ou de la re´fe´rence de fre´quence. A ceux-ci s’ajoutent des
effets spe´cifiques, de´crits dans les chapitres pre´ce´dents pour le gravime`tre atomique
et dans [77] et [78] respectivement pour le FG5 et l’IMGC-02.
De´finitions des incertitudes Dans le tableau 7.6 et la figure 7.7, nous pre´sentons
les valeurs de l’acce´le´ration de pesanteur mesure´es simultane´ment par les trois gra-
vime`tres absolus, transfe´re´s a` une hauteur de 84, 25 cm au-dessus du sol. L’incerti-
tude statistique et l’incertitude sur le lien entre la hauteur de mesure de g et 84, 25 cm
sont respectivement note´s sgm et utie. La combinaison de l’incertitude sur les effets
syste´matiques et de l’incertitude statistique propres a` chaque instrument est note´e





avec k = 2. Pour les trois instruments, l’incertitude sur le lien repre´sente une
contribution ne´gligeable a` l’incertitude totale.
Exactitude (µGal) sgm (µGal) U (k=2) (µGal)
FG5#209 2.0  1.1 – 1.7 5.4 – 5.9
IMGC-02 4.1 1.2 – 2.0     9.0 – 9.5
CAG 6.5 0.2 – 1.2 13.0 – 13.2
Fig. 7.6 – Incertitude intrise`que associe´e a` chaque instrument. L’incertitude com-
bine´e U prend en compte l’incertitude sur le tranfert de gravite´ a` la hauteur de
re´fe´rence.
Ecarts Si l’on met de coˆte´ le point de mesure GR40, les diffe´rences entre les gra-
vime`tres sont reproductibles quelque soit la station de mesure du pilier conside´re´e.
Ensuite, l’e´volution commune des mesures de g sur ces diffe´rents points correspond
aux variations de gravite´ issues du mode`le de´termine´ avec le CG5. De´ja` en octobre
2006, trois gravime`tres FG5 avaient ve´rifie´ que les diffe´rences mesure´es entre les
points de mesure GR29 et GR40 e´taient en accord avec les mesures relatives [79].
Le gravime`tre atomique a mesure´ une diffe´rence gGR8 − gGR40 = −4, 1 µGal, ce qui
est en accord avec la diffe´rence de −4, 5 µGal obtenue avec le mode`le. En ce qui
concerne le gravime`tre IMGC-02, cette diffe´rence est de 17 µGal. Cet e´cart plus
large s’explique par un dysfonctionnement du laser pendant la mesure de GR40.
La diffe´rence mesure´e entre le gravime`tre atomique et le FG5#209 au point
GR8 est de 12 µGal, a` 8 µGal de la pre´ce´dente comparaison avec le gravime`tre
FG5#220. Par ailleurs, les FG5#209 en 2009 et FG5#220 en 2010 ont obtenu des
mesures en accord sur GR27 sur une anne´e, tandis que le gravime`tre atomique ob-
serve une variation de 15 µGal sur un an a` une hauteur de 120 cm. Ces diffe´rences
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sont donc probablement lie´es a` des fluctuations des effets syste´matiques de notre
expe´rience plutoˆt qu’a` des fluctuations de g. Les diffe´rences mesure´es entre le gra-



























GR40         GR8        GR26     GR29
Station de mesure GR
Fig. 7.7 – Mesure de g et incertitude apre`s soustraction du mode`le de mare´e et des
effets syste´matiques de chaque instrument, pour chaque station de mesure du pilier.
Le gravime`tre atomique est en accord avec le FG5 tandis qu’il ne se trouve qu’a` la
limite de l’accord avec l’IMGC-02 (sans prendre en compte le premier point GR40).
7.6 Etude de la sensibilite´ des instruments
Meˆme si les gravime`tres n’ont pas mesure´ tous les trois simultane´ment la gra-
vite´ au cours de cette comparaison, nous avons calcule´ les e´carts-types d’Allan des
mesures situe´es dans les rectangles a) et b) de la figure 7.5 : FG5 et gravime`tre
atomique au MJD 55299, et IMGC-02 et gravime`tre atomique au MJD 55303. Nous
avons repre´sente´ les e´carts-types des trois instruments sur la figure 7.8. L’incerti-
tude sur la mesure de g des trois instruments de´croˆıt en bruit blanc. La sensibilite´
a` 1 seconde du gravime`tre atomique s’e´tablit a` σg = 140 µGal sur GR40 et atteint
σg = 60 µGal sur GR8. Le FG5#209 posse`de une sensibilite´ sur g ramene´e a` une
seconde du meˆme ordre de σg = 70 µGal et l’IMGC-02 σg = 330 µGal.
Les mesures simultane´es en a) entre le FG5#209 et le gravime`tre atomique
indiquent une sensibilite´ un peu meilleure pour le FG5#209. Plusieurs e´le´ments
nous ame`nent a` douter que cette supe´riorite´ provienne de la sensibilite´ intrinse`que
des instruments. Le gravime`tre est deux fois moins sensible en a) qu’en b). Ce qui
peut s’expliquer ou bien par des variations d’amplitude du bruit de vibration, ou
bien par un re´glage imparfait des coefficients de corre´lation du sismome`tre.
Ensuite une comparaison juste des stabilite´s intrinse`ques des instruments sup-
pose que l’on optimise leur performances. Pour le gravime`tre atomique, la sensibilite´
a` court terme est de´grade´e par le protocole de re´jection du LS2. Ce biais n’affecte la
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Fig. 7.8 – Ecart-type d’Allan des signaux corrige´s. a : FG5 et gravime`tre atomique
le 11 Avril, b : gravime`tre atomique et IMGC-02 le 17 Avril.
sensibilite´ du gravime`tre qu’au dela` de 1000 secondes. Au-dessus de 1000 secondes,
il est en the´orie possible de de´duire les variations de ce biais des fluctuations de puis-
sance ou de polarisation des faisceaux Raman, comme discute´ au paragraphe 6.5.5.
En l’absence de mesure du LS2, la sensiblite´ serait meilleure d’un facteur
√
10. Pour
le FG5, il est possible d’ame´liorer la sensiblite´ en augmentant le taux de re´pe´tition,
qui peut atteindre un laˆcher toutes les 5 secondes environ au lieu de 10 actuellement.
Il est moins aise´ de quantifier les performances ultimes de l’IMGC-02 .
7.7 Conclusion
Pour ses premie`res comparaisons, le gravime`tre atomique s’est trouve´ presque
a` chaque fois en accord avec les gravime`tres optiques. Des fluctuations apparaissent
cependant entre les valeurs releve´es au cours des trois comparaisons. Comme les gra-
vime`tres optiques sont compare´s entre eux tre`s souvent et que les FG5 proviennent
d’un seul fabricant, il semble peu probable que leurs mesures diffe`rent. Les fluctua-
tions d’e´carts releve´s entre les comparaisons doivent donc eˆtre lie´s aux fluctuations
long terme de notre appareil. Puisqu’il semble qu’une partie au moins des varia-
tions provienne du biais d’aberration, la prochaine e´tape est de mieux e´valuer cet
effet. Cela devrait d’abord re´duire la barre d’erreur associe´e a` la mesure de´livre´e
par notre gravime`tre atomique, qui pour ces trois comparaisons e´tait de ±6, 5µGal.
Nous participerons alors a` d’autres comparaisons pour voir si nous sommes toujours




L’interfe´rome´trie a` onde de matie`re est un domaine aux multiples fac¸ettes,
a` la croise´e de diffe´rentes communaute´s scientifiques. Ce manuscrit de´crit le
de´veloppement de la nouvelle enceinte a` vide du gravime`tre atomique absolu et
pre´sente les avance´es majeures qu’elle a rendue possible en terme d’exactitude et
de sensibilite´. La grande robustesse et la facilite´ d’utilisation des diffe´rentes compo-
santes, pourtant complexes, du gravime`tre atomique, qu’il s’agisse de l’e´lectronique,
du banc optique qui ge´ne`re les fre´quences optiques, ou de l’enceinte a` vide elle-
meˆme, ont permis d’expe´rimenter de nouveau concepts de gravime`tre tourne´s vers
la ge´ophysique ou les capteurs inertiels embarque´s sans nous de´tourner de l’objectif
me´trologique principal.
En particulier, nous avons de´montre´ qu’un gravime`tre pyramidal, qui re´alise
l’ensemble des fonctions d’un gravime`tre atomique au moyen d’un unique faisceau
de lumie`re, atteint une sensibilite´ court terme de 1, 7.10−6 m.s−2 a` 1 seconde. Il
s’impose donc comme un concurrent se´rieux des gravime`tres optiques portatifs. De
plus, un tel gravime`tre pyramidal peut mesurer g a` l’aide de l’algorithme de mesure
a` trois coups que nous avons de´veloppe´ [65], ce qui devrait lui permettre d’atteindre
une tre`s bonne stabilite´ court terme sans plate-forme d’isolation des vibrations.
Par ailleurs, nous avons e´tudie´ une nouvelle ge´ome´trie de se´paratrices, dites
de ”double diffraction”, qui permettent de doubler l’aire de l’interfe´rome`tre. L’in-
terfe´rome`tre en double diffraction affranchit en plus le gravime`tre d’avoir acce`s au
signal a` tre`s bas bruit de phase, qui e´tait jusqu’a` pre´sent sa limite intrinse`que en
sensibilite´, et est cense´ supprimer les biais dus au de´placement lumineux a` un pho-
ton et a` l’effet Zeeman quadratique. Cette de´monstration a atteint au laboratoire
un contraste de 20% et une stabilite´ de 1, 2.10−7g sur un coup. Cette technique d’in-
terfe´rome`tre s’adresse aux acce´le´rome`tres atomique dans un environnement spatial.
Le gravime`tre atomique absolu muni de la nouvelle enceinte a` vide a atteint une
tre`s bonne stabilite´ long terme de 3, 7.10−10g apre`s cinq heures de moyennage, et
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une exactitude de ±6, 5µGal. La dispersion des valeurs de g mesure´es a` intervalles
de temps e´loigne´s, ainsi que les faibles e´carts entre le gravime`tre atomique et des
gravime`tres optiques releve´s au cours de trois comparaisons, indiquent cependant
que certains effets syste´matiques de notre instrument sont encore mal controˆle´s. Il
paraˆıt de´sormais certain que l’effet syste´matique duˆ aux aberrations du front d’onde
participe a` ces fluctuations. Il ne serait pas e´tonnant que la transportabilite´ du gra-
vime`tre pose un de´fi au vu des infimes distorsions auxquelles correspond l’exactitude
vise´e d’1µGal. Il se peut aussi tre`s bien qu’il s’agisse uniquement de variations de
la trajectoire du nuage a` travers les aberrations du front d’onde.
L’incertitude cumule´e sur la contribution de tous les autres effets syste´matiques
recense´s ne de´passe pas le µGal, comme le requiert le projet de balance du watt,
en mettant de coˆte´ l’effet de la gravite´ propre de l’enceinte qui n’a pas encore e´te´
calcule´, mais qui ne devrait pas poser de difficulte´s.
8.1 Perspectives
Actuellement, nous mettons a` profit le grand nombre d’acce`s optiques pour
controˆler la trajectoire du nuage de 87Rb. Le but est double : d’abord sonder
expe´rimentalement les aberrations du front d’onde, en modifiant la position du laˆcher
du PMO ou en se´lectionnant diffe´rentes classes de vitesses tranverses ; ensuite nous
assurer de la stabilite´ de la trajectoire du nuage au temps longs et suivre l’e´volution
de la mesure de g afin de trouver des corre´lations avec de fines de´viations de la
trajectoire du nuage. Nous continuerons d’ailleurs a` participer aux comparaisons
internationales.
L’effet des aberrations ne sera e´value´ de manie`re satisfaisante qu’avec l’apport au
gravime`tre d’un pie`ge dipolaire. Nous abaisserons la tempe´rature par la me´thode du
refroidissement e´vaporatif sans champ magne´tique, dite ”tout optique”. Nous sou-
haitons reprendre le protocole expe´rimental e´tabli par l’Institut d’Optique [80, 81],
graˆce auquel le condensat de Bose-Einstein a pu eˆtre obtenu en moins d’une seconde.
Il s’agit aujourd’hui du plus rapide jamais charge´. En-dessous de la tempe´rature cri-
tique de condensation, un nouvel effet syste´matique duˆ aux interactions quantiques
devrait dominer le biais d’aberration. La tempe´rature du nuage ide´ale pour la mesure
de g pourrait se trouver au seuil de la condensation. La re´duction de la sensibilite´
induite par la re´duction du rythme des mesures permettrait tout de meˆme d’abaisser
l’incertitude statistique largement en dessous du µGal. Par ailleurs elle pourrait eˆtre
compense´e par un controˆle du LS2 via la puissance des faisceaux Raman et le lancer
en fontaine du condensat qui allongerait le temps d’interaction.
A plus long terme, il serait envisageable de mesurer g par le´vitation du condensat
de Bose a` l’aide d’impulsions lumineuses [82, 83] et de mesures non destructives [84].
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A cold atom pyramidal gravimeter with a single laser beam
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We demonstrate a scheme for realizing a compact cold atom gravimeter. The use of a hollow
pyramidal configuration allows to achieve all functions: trapping, interferometer and detection with
a unique laser beam leading to a drastic reduction in complexity and volume. In particular, we
demonstrate a relative sensitivity to acceleration of gravity sgd of 1.7310−7 at one second, with a
moderate laser power of 50 mW. This simple geometry combined to such a high sensitivity opens
wide perspectives for practical applications. © 2010 American Institute of Physics.
fdoi:10.1063/1.3373917g
Gravimeters, based on atoms interferometry, measure the
earth’s gravity as a phase shift between two paths of matter
waves.
1 Applications of such sensitive gravimeters cover nu-
merous fields, from fundamental physics2–5 to navigation and
geophysics. However transportable interferometers are re-
quired for foreseen applications in the field of navigation and
gravity field mapping.6 In this paper, we show that an atom
interferometer based on Raman transitions7 can be realized
exploiting an hollow pyramid. This geometry enables a dras-
tic reduction in complexity of atomic gravimeters, replacing
all laser beams stypically nine independent beams1,8d by only
one. Its permits building much more compact instruments
with moderate laser power and with performances compa-
rable to state of the art sensors. Pyramidal magneto-optical
traps sMOTd sRef. 9d have been introduced to reduce the
size and simplify cold atoms experiments since they require
a single laser beam. They have been used for different kinds
of alkali atoms in various experiments, with a hole at the
vertex for generating continuous beams,10–12 for direct load-
ing of three-dimensional s3Dd MOTs,13 for quantum gases
experiments14 and eventually in microscopic pyramids on
atom chips.15 In our experiment, the many reflections of the
single incident beam onto the four mirrors of the hollow
pyramid allow to obtain the needed polarizations not only for
trapping the atoms inside the pyramid but also for efficiently
driving the Raman transitions and for detecting the atoms.16
We first briefly describe the experimental setup, pictured
in Fig. 1, and the principle of operation of the gravimeter.
We load a magneto optical trap directly from a vapor of
3310−9 hPa of Rubidium 87 sRbd. At each cycle, the pyra-
midal MOT traps typically 43106 atoms in 360 ms. After a
molasses stage of 20 ms, we switch off the light adiabatically
and let the atoms fall. We have measured by Raman
velocimetry17 a temperature of 2.5 mK, as low as the one
obtained with the usual configuration based on six indepen-
dent laser beams. In order to reduce the sensitivity to mag-
netic field, we select atoms in the uF=1,mF=0l state, using a
sequence of a micro-wave and pusher beam pulse at the be-
ginning of the free fall. As soon as the atoms have left the
pyramid, we perform a velocity selection in the vertical
direction, leaving about 33105 cold atoms within state
uF=1,mF=0l. Then we realize an interferometer with a
p /2−p−p /2 sequence,7 with an interrogation time of up to
80 ms. Thanks to the internal state labeling technique,18 the
interferometer phase shift is extracted from the measurement
of the population in both output ports of the interferometer
by laser-induced fluorescence on their associated internal
states u5S1/2 ,F=1l and u5S1/2 ,F=2l. The total sequence du-
ration lasts 560 ms. In addition, the entire experiment is
placed onto a passive isolation platform in order to reduce
the influence of spurious vibrations.
The use of a single laser beam leads to many simplifica-
tions in the laser system as it avoids all optical elements for
the splitting, transport and independent power control of
many beams. This single beam is composed of two frequen-
cies, whose difference corresponds to the microwave transi-
tion of the Rb ground levels si.e., 6.8 GHzd. The laser system
consists in a simplified version of the one already described
in detail in Ref. 19. We briefly recall here the main features.
Two extended-cavity diode lasers are tuned respectively
close to the u5S1/2 ,F=1l→ u5P3/2l and u5S1/2 ,F=2l
→ u5P3/2l transitions at 780 nm. The laser frequencies are
independently controlled thanks to a versatile electronic sys-
adElectronic mail: arnaud.landragin@obspm.fr.
FIG. 1. sColor onlined Experimental setup of the experiment; the two fre-
quency collimated laser beam arrives from the bottom by one single fiber
and cools down 1.23106 atoms to 2.5 mK. At each measurement cycle,
these two laser frequencies are detuned to realize the Raman pulses of the
interferometer. The total height from the top of the pyramid to the detection
is 15 cm.
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tem, based on beatnote measurements and frequency to volt-
age conversion. This system allows fast changes of the laser
frequencies, from very close to resonance for the cooling
phase to detuned by 151 MHz with respect to u5P3/2 ,F8
=1l for the interferometer. These two laser beams are super-
imposed onto a polarizing beamsplitter cube, and finally in-
jected into the same polarization-maintaining fiber with a 1:4
ratio. At the output of the fiber, the beam has a total power of
50 mW and is circularly polarized. It is collimated with a
waist of 14 mm s1 /e2 radiusd before entering the vacuum
chamber from the bottom.
The inverted pyramid was manufactured20 out of two
glass corner cubes and two glass isosceles rectangular prisms
glued together, on a pedestal. The corner cubes are glued on
the four ridges in order to obtain right angles between the
opposite faces inside the pyramid. We have controlled the
angle to be 90° within one arc minute. The pyramid base is a
square of 20320 mm2 area. The pyramid is attached to the
upper flange pointing upward. Inner faces are dielectrically
coated for maximum reflection at 45° and for equal phase-
shift between the two orthogonal polarizations. Therefore,
reflections of the single beam onto the four inner faces of the
pyramid creates the required 3D s+ /s− polarization configu-
ration for the trap inside the pyramid.9 In addition, outside
the pyramid, the laser field configuration allows driving ei-
ther s+ /s+ or s− /s− vertical velocity selecting Raman
transitions7 needed to realize the interferometer and the
detection.
We now characterize the performances of the interferom-
eter using the pyramid. The measurement of g is extracted
from the frequency chirp of the Raman laser difference that
compensates exactly the time-dependent Doppler shift, as
described in.19 Figure 2 displays the fringe pattern obtained
for the maximal total interferometer duration of 80 ms and a
Raman pulses sequence t−2t−t, with t=9 ms. The fringe
pattern is obtained by scanning the transition probability be-
tween hyperfine quantum states versus the interferometer
phase-shift induced by a phase jump on the Raman lasers
phase difference between the second and the third pulse. The
vibration noise is reduced by using corrections obtained from
the signal of a highly sensitive seismometer.8 We obtain a
contrast of 19% and a signal to noise ratio of 23 shot to shot
at half fringe.
Continuous gravity measurements have been recorded
during 50 h and agree with the results of predicted earth’s
tides,21 as displayed on Fig. 3. In order to track fluctuations
of gravity, we servo-lock the value of the frequency chirp to
compensate for the Doppler effect at any time. The error
signal of the servo-loop is calculated from the difference of
alternative measurements on the two sides of the central
fringe.
Figure 4 shows the Allan standard deviation of the
relative g measurements when subtracting the tides signal
calculated from the model. The sensitivity improves as 1.7
310−6 m s−2 t−1/2 up to 1000 s, where t is the measurement
time. This correspond to a relative short term sensitivity to g
at one second of 1.7310−7d. This performance lies about one
order of magnitude above best atomic gravimeters.5,8 The
technical limits were attributed to residual vibrations on the
platform on one hand and spurious phase noises on the mi-
crowave reference frequency used for the Raman transitions
on the other hand. Long term stability reaches a flicker floor
below 5310−9 g. Its limit is attributed to fluctuations of the
systematic error corresponding to Raman laser wave-front
distortions.
The wavefront distortion from the reflections leads to a
systematic effect on the interferometer phase. We evaluate
this phase shift as a function of the transverse expansion
of the cloud by changing the temperature during the
molasses phase. We found a linear dependence of about
5310−7 m s−2 per microkelvin. Finally, we have also esti-
mated the modification of the effective wave-vector of the
Raman transition by the Rb background pressure compared
to perfect vacuum, which leads to a systematic error of the
level of 6310−8 m s−2.
These performances, which have been obtained despite a
moderate contrast, can be improved in many ways. Higher
atom number, which enables a thinner velocity class selec-
tion by the Raman transition, can be achieved with higher
FIG. 2. Interferometer fringe pattern for a total interferometer time of
80 ms. Each point corresponds to a single measurement.
FIG. 3. Variation of Earth’s gravity as a function of the time. The dots
present experimental data averaged over 22 min. The line corresponds to
predicted Earth’s tides.
FIG. 4. sColor onlined Allan Standard deviation of relative gravity measure-
ments corrected from the Earth’s tides.
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laser power. This will also allow for a larger laser beam size
and Raman detuning, thus reducing transverse laser intensity
variations and the decoherence by spontaneous emission
s3.6% in this experimentd. Improvement of the pyramid re-
flector will reduce the intensity and phase inhomogeneities
across the beam. Because of the radial expansion of the
cloud, the transverse motion of the atoms or a change in their
initial position, these homogeneities result in a reduction
of the contrast, from 31% for 2T=2 ms to 19% for 2T
=80 ms. In our experiment, the better contrast was obtained
when atoms were located far from the dark lines correspond-
ing to the edges of the pyramid faces.
In conclusion, we demonstrated that a pyramidal reflec-
tor allows to realize a compact atomic gravimeter with only
one laser beam of moderate power. The short term sensitivity
was limited by technical noises, which can be reduced to
6310−8 g t−1/2, as demonstrated in another experiment with
similar parameters sinterrogation time, vibration level of the
ground, repetition rate, number of atomsd.22 The fundamental
limit, which is due to the atomic shot noise, has been esti-
mated to be 3310−8 g t−1/2, and can be pushed down with
larger laser power. Compared to commercial ballistic corner
cube gravimeters, these performances are already compa-
rable with compact models,23 and can reach performances at
the level of the state of the art.24
The reduction in the complexity leads to a drastic reduc-
tion of the volume of the physical package from few hundred
to few liters. As it also simplifies the optical bench and re-
quires only a moderate optical power, similar reduction of
the size of the optical part is also expected compared to these
of standard cold atom experiments sfor example by using an
all fibered system25d. Moreover, this gravimeter is scalable:
increasing or decreasing the size of the pyramid and the
height of free fall allows to change in the same time the
expected performances by changing the number of collected
atoms and the interrogation time. Such a system, combined
with a compensation of the residual vibrations by correlation
with the signal of a mechanical seismometer,26 opens the
way for practical field applications in gravimetry and more
generally in inertial force measurements with atom interfer-
ometry.
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Recherche sur les Atomes Froids sIFRAFd and the European
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Abstract
In this paper, we show that an atom interferometer inertial sensor, when associated with the
auxiliary measurement of external vibrations, can be operated beyond its linear range and still
keep a high acceleration sensitivity. We propose and compare two measurement procedures
(fringe fitting and non-linear lock) that can be used to extract, without adding any bias, the
mean phase of the interferometer when the interferometer phase fluctuations exceed 2pi .
Despite operating in the urban environment of inner Paris without any vibration isolation, the
use of a low noise seismometer for the measurement of ground vibrations allows our atom
gravimeter to reach at night a sensitivity as good as 5.5× 10−8g at 1 s. Robustness of the
measurement to large vibration noise is also demonstrated by the ability of our gravimeter
to operate during an earthquake with excellent sensitivity. For such low vibration frequency
though, high pass filtering of the seismometer degrades its correlation with the interferometer
signal, so that low frequency seismic vibrations appear on the gravity measurement.
Nevertheless, our high repetition rate allows for efficient sampling of these perturbations,
ensuring proper averaging. Such techniques open new perspectives for applications in other
fields, such as navigation and geophysics.
(Some figures in this article are in colour only in the electronic version)
1. Introduction
Atom interferometers [1] are used to develop highly sensitive
inertial sensors, which compete with state of the art ‘classical’
instruments [2]. Applications of such interferometers cover
numerous fields, from fundamental physics [3–7] to navigation
and geophysics. For instance, transportable devices are
being developed with foreseen applications in the fields of
navigation, gravity field mapping, detection of underground
structures etc.
In most of these experiments, atomic waves are separated
and recombined using two-photon transitions, induced by a
pair of counterpropagating lasers. The inertial force is then
derived from the measurement of the relative displacement
of free-falling atoms with respect to the lasers’ equiphase,
which provide a precise ruler. As the inertial phase shift
scales quadratically with the interrogation time, very high
sensitivities can be reached using cold atoms along parabolic
trajectories [8, 9], provided that the experiments are carefully
shielded from ground vibrations. In the usual geometry where
the laser beams are retroreflected on a mirror, the position of
thismirror sets the positionof the lasers’ equiphase, so that only
this ‘reference’ optical element is to be shielded from ground
vibrations. Such an isolation can be realized either with an
active stabilization scheme, using a long period superspring
[2, 10, 11], or by using a passive isolation platform [12]. For
instance, the use of a superspring allowed the interaction time
to be increased to 800ms and permitted a best short term
sensitivity to acceleration of 8 × 10−8m s−2 at 1 s [13]. An
alternative technique, which we study in this paper, does not
require any vibration isolation, but exploits an independent
measurement of ground vibrations, realized by a low noise
accelerometer, in order to correct for their impact on the gravity
measurement. This technique is based on a simple idea: any
measurement corrupted by parasitic vibrations can in principle
be efficiently corrected from them, providing these vibrations
0026-1394/09/010087+08$30.00 © 2009 BIPM and IOP Publishing Ltd Printed in the UK 87
Fig. 4 –
130
S Merlet et al
are measured and the transfer function of vibrations on the
quantity of interest is known. It could thus be applied to light
interferometers or to lasers stabilized on high finesse cavities,
for instance. A technique based on the same principle has
already been used with a ‘classical’ corner cube gravimeter
[14, 15] and allowed its sensitivity to be improved by a factor
of 7 [15].
In this paper, we investigate the limits to the sensitivity
of an atomic gravimeter when operating without vibration
isolation. This transportable gravimeter is developed within
the frame of the watt balance project led by the Laboratoire
National de Me´trologie et d’Essais (LNE) [16, 17]. We first
briefly describe our experimental setup and recall the usual
procedures formeasuring themean phase of the interferometer.
We then introduce and compare two measurement schemes
(fringe fitting and non-linear lock) that allow the sensor to be
operated in the presence of large vibration noise and show
how phase measurements can be performed even though the
interferometer phase noise amplitude exceeds 2pi . These
schemes, which use an independent measurement of vibration
noise with a low noise seismometer, allow good sensitivities
to be achieved without vibration isolation. In particular, we
reach a sensitivity as good as 5.5 × 10−8g at 1 s during
night measurements, in the urban environment of inner Paris.
Finally, the robustness of these measurement schemes versus
changes in the vibration noise is illustrated by the capability
of our instrument to operate and measure large ground
accelerations induced by an earthquake.
2. Limits due to vibration noise in a conventional
setup
2.1. Experimental setup
The experimental setup, which we briefly recall here, has been
described in detail in [12, 18]. About 107 87Rb atoms are first
loaded in a 3D-MOT (magneto-optical trap) within 50ms, and
further cooled down to 2.5 µKbefore being dropped in free fall.
Before creating the interferometer, a narrow vertical velocity
distribution of width about 1 cm s−1 is selected in the |F = 1,
mF = 0〉 state, using several microwave and optical Raman
pulses.
The interferometer is then created usingRaman transitions
[8] between the two hyperfine levels F = 1 and F = 2
of the 5S1/2 ground state, which are induced by two vertical
and counterpropagating laser beams of frequencies ω1, ω2 and
wavevectors Ek1, Ek2. A sequence of three Raman pulses (pi/2−
pi −pi/2) allows one to split, redirect and recombine the atomic
wave packets. The relationship between external and internal
state [1] allows one to measure the interferometer phase shift
from a fluorescence measurement of the populations of each of
the two states. At the output of the interferometer, the transition
probability P from one hyperfine state to the other is given by
P = a+b cos18, where 2b is the interferometer contrast, and
18, the difference in the atomic phases accumulated along
the two paths, is given by 18 = −Ekeff · EgT 2 [19]. Here
Ekeff = Ek1 − Ek2 is the effective wave vector (with |Ekeff | = k1 +k2
for counterpropagating beams), T is the time interval between
two consecutive pulses and g is the acceleration of gravity.
The Raman light sources are two extended cavity diode
lasers based on the design of [20], which are amplified by two
independent tapered amplifiers. Their frequency difference,
which is phase locked onto a low phase noise microwave
reference source, is swept according to (ω2 − ω1)(t) =
(ω2 − ω1)(0) + αt in order to compensate for the gravity-
induced Doppler shift. This adds αT 2 to the interferometer
phase shift, which eventually cancels it for a perfect Doppler
compensation, for which α0 = Ekeff · Eg.
2.2. Conventional measurement procedures
Maximal sensitivity to phase fluctuations is achieved when
operating the interferometer at mid-fringe, which corresponds
to 18 = ±pi/2. In this case, though, variations in the offset a
can be interpreted as fluctuations of the interferometer phase.
A standard technique [10] then consists in recording a full
fringe, by measuring the transition probability as a function of
a controlled phase shift induced on the interferometer. Fitting
this fringe then allows g to be measured. This technique
degrades the short term sensitivity asmeasurements performed
at the top or bottom of the fringes are not sensitive to phase
fluctuations. An alternative way consists of using a method
inspired by microwave atomic clocks. The phase is modulated
by ±pi/2 so that the measurement is always performed at
mid-fringe, alternatively to the right and to the left side of
the central fringe. From two consecutive measurements Pi
and Pi+1, the phase error can be estimated. In practice, a
correctionG× (Pi −Pi+1) is added at each cycle to α, in order
to steer the chirp rate onto the central fringe. This realizes an
integrator, whose time constant can be set to a few cycles by
adjusting the gainG. This locking technique has the advantage
of rejecting offset and contrast fluctuations, while preserving
maximal sensitivity to phase fluctuations.
2.3. Influence of vibration noise
In the case where the duration of the Raman pulses can be
neglected, the phase shift18 induced by vibrations is given by





where zg and vg are the position and velocity of the




−1 −T < t < 0,
1 0 < t < T .
(2)
The expected sensitivity of the interferometer to g fluctuations
of the interferometer is then given by a weighted sum of the
vibration noise at the harmonics of the cycling rate fc [21]:










where σg(τ ) is the Allan standard deviation of acceleration
fluctuations for an averaging time τ andSa is the power spectral
density of acceleration fluctuations.
88 Metrologia, 46 (2009) 87–94
Fig. 5 –
131
Operating an atom interferometer beyond its linear range
Figure 1 displays the power spectral densities of
vibrations, measured with a low noise seismometer (Guralp
CMG-40T, response option 30 s) on the platform which is
either floating (ON) (day time) or put down (OFF) (day time
and night time). In the case where the platform is OFF,
the spectrum is similar to the spectrum measured directly on
the ground. For our typical parameters, 2T = 100 ms and
fc = 3.8 Hz, we calculate using equation (3) sensitivities at
τ = 1 s of 2.9 × 10−6g during the day and 1.4 × 10−6g during
the night with the platform OFF. With the platform ON, the
sensitivity is expected to be 7.6 × 10−8g.
3. Vibration noise correction
3.1. Correlation between atomic and seismometer signals
The signal of the seismometer can be used to determine the
phase shift of the interferometer due to residual vibrations, as











Figure 1. Amplitude spectral densities of vibration noise. The black
(respectively, grey) thick curve displays the vibration noise with the
isolation platform down (OFF) at day time (respectively night time),
while the dotted curve displays the vibration noise with the floating
platform (ON) at day time.
Figure 2. Correlation between the transition probability of the interferometer and the phase shift calculated from the seismometer data, for
2T = 100 ms. (a) The isolation platform is OFF. Grey points: without digital filter, black points: with digital filter. (b) The isolation
platform is ON. Black points: with digital filter. Line: fit to the data, with correlation factor of 0.94.
where Us is the seismometer voltage (velocity) output and
Ks = 400.2 V m−1 s−1 is the velocity output sensitivity of the
seismometer.
Figure 2 displays the measured transition probability
as a function of φSvib, in the two cases of platform ON
and OFF, for an interferometer time 2T = 100 ms. The
noise is low enough in the ON case (figure 2(b)) for the
interferometer to operate close to mid-fringe, while in the OFF
case (figure 2(a)) interferometer phase noise is larger than 2pi ,
and the interferometer signal jumps from one fringe to another.
Figure 2 shows the good correlation between measured and
calculated phase shifts. In the ON case, we find a correlation
factor as high as 0.94.
The calculated φSvib can thus be used to significantly
improve the sensitivity of the measurement, by applying a
post-correction on the transition probability measured at mid-
fringe. This correlation is not perfect though due to the
response function of the seismometer, which is not flat, and
behaves like a low-pass filter with a cut-off frequency of
50 Hz. This response function thus limits the efficiency of the
vibration rejection. Figure 3 displays as a continuous black
line the rejection efficiency as a function of frequency, which
is calculated from the seismometer transfer function.
3.2. Digital filtering
We implemented a numerical filtering of the seismometer
signal to compensate for the phase lag of the seismometer at
intermediate frequencies. The design of the filter is described
in detail in [12]. It consists of the product of a recursive infinite
impulse response (IIR) filter, with corner frequenciesf0 andf1,
and a non-causal low-pass filter. The IIR filter compensates the
phase shift of the seismometer signal and the non-causal filter
prevents the IIR filter from amplifying the intrinsic noise of the
seismometer at high frequencies, without affecting the phase
advance needed to improve the rejection. The total transfer







where f0, f1 and fc are then optimized in order to reach the
best sensitivity. This digital filtering significantly improves
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Figure 3. Efficiency of the vibration rejection as a function of
frequency without any processing (black straight line), with a digital
filter (dashed line), with a compensation of a delay of 4.6 ms (dotted
line).
the rejection efficiency, as can be seen in figure 3, where it is
displayed as a dashed line, for the frequencies f0 = 30 Hz,
f1 = 180 Hz and fc = 29 Hz. Despite this increase in
the rejection efficiency, the gain in the sensitivity, when
implementing this filter in the ON mode, was limited to
25% only [12], which we attributed to excess noise of the
seismometer arising from coupling between the horizontal and
the vertical axes.
3.3. Cross couplings
In order to detect these couplings, we recorded simultaneously
the seismometer outputs along the three directions, calculated
three corrections, one along each axis (only the vertical
correction was numerically filtered though) and fitted the
transition probability measured at mid-fringe with a linear
combination of the three corrections. The result of this fit
showed couplings of 4% and 5% with the horizontal axes.
We finally determined the influence of these couplings on
the sensitivity of the measurement, by comparing the Allan
standard deviation of the phase fluctuations in the case where
the correction is performed only with the vertical correction
(1D) or with the optimal combination of the three (3D). The
results are shown in figure 4, where the sensitivity is expressed
relative to g.
Using the three corrections allows one to remove a
bump that appears when using the 1D correction. This
indicates that horizontal vibration noise, as also appears in
the vertical seismometer signal, adds noise when performing
a 1D correction.
3.4. Efficiency of the filter without vibration isolation
The digital filter is much more efficient in the OFF mode, as
one can see in figure 2(a) where the noise on the interferometer
fringes is significantly reduced when seismometer data are
processed with the digital filter. In that case, the dominant
contribution of the vibration noise to the degradation of the
sensitivity corresponds to frequencies around 10 Hz, for which
Figure 4. Sensitivity to g with 1D and 3D corrections. The
measurement was realized during the day, with a floating platform.
the effect of the filter improves the rejection efficiency from
10 dB to about 30 dB [12].
3.5. Case of a pure delay
We later noticed that the phase lag of the seismometer signal
varies almost linearly with respect to the frequency in the
1 Hz to 100 Hz band, with a slope corresponding to a delay
of about 5 ms. The phase shift of the seismometer can thus
be compensated for, by simply shifting the acquisition of the
seismometer data by this delay. We measured the correlation
factor as a function of the delay, with the platform OFF, and
found an optimal delay of 4.6 ms. The rejection efficiency
for this optimal delay is displayed as a dotted line on figure 3.
Surprisingly, we find a correlation similar to the optimal digital




The standard measurement protocols described above need
phase fluctuations to remain significantly smaller than 2pi .
This requires the interferometer duration in the OFF mode to
be reduced to 2T 6 20 ms. For 2T = 20 ms, the integrator
scheme described above allows one to reach sensitivities of
1 × 10−5g at 1 s when applying no correction to the measured
transition probability, 5 × 10−6g when correcting without
filtering and 1.5×10−6g when correcting with digital filtering.
The simple post-correction (without filter) thus improves the
sensitivity by a factor 2, and the digital filter improves it
further by a factor 3.5. Better performances are expected
with large interrogation time for which the transfer function
of the interferometer filters high frequency vibration noise
more efficiently. In order to operate the interferometer with
large interrogation times despite excess noise, we propose
two alternative measurement procedures described in the
following subsections. Both are based on the combination of
measurements of the transition probability and of φSvib by the
90 Metrologia, 46 (2009) 87–94
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seismometer. Though developed for the case of large vibration
noise, these techniques can be extended to low vibration noise
by adding a well controlled phase modulation.
4.2. Fringe fitting
The first technique simply consists of fitting fringes, as in
[10], except that here the phase of the interferometer is now
scanned randomly by vibration noise. The signal displayed in
figure 2 and obtained when plotting the transition probability
versus φSvib, calculated with the digital filter, can be fitted
by the function P = a + b cos(ηφSvib + δφ), where a, b,
η and δφ are free parameters. Due to the influence of the
seismometer transfer function, η will in general differ from 1.
In practice, we operate the interferometer close to the central
fringe, which corresponds to a small phase error δφ. Every
20 points, we perform a fit of the signal and extract a value
for the phase error δφm. We then calculate the Allan standard
deviation of the δφm in order to determine the sensitivity of
the measurement. Note that this fitting procedure is not very
efficient if the noise amplitude is significantly less than 2pi ,
because the interferometer signal remains close to the bottom
of the central fringe. An additional and perfectly controlled
phase modulation of ±pi/2 is thus applied in order to optimize
the sensitivity of the interferometer to phase fluctuations.
Moreover, the sensitivity improves by about 50% when taking
cross couplings of the seismometer into account, which can
be realized by adjusting the data with a linear combination
of the corrections along three directions 6ηjφSvib,j , where
j = x, y, z and φSvib,j is the phase shift calculated from the
filtered seismometer data along axis j .
4.3. Non-linear lock
The lock procedure described in section 2.2 can be adapted in
the case where the phase noise exceeds 2pi . Let us consider
the measurement at cycle i of the transition probability Pi
Pi = a − b cos((keffg − α)T
2 + Si)
= a − b(cos e cos Si − sin e sin Si), (6)
where e = (keffg − α)T 2 is the phase error and Si is the
phase shift induced by residual vibrations, estimated from the
seismometer signal. We assume here that the phase error e
varies slowly, so that we can consider it as constant between
three consecutive measurements. Eliminating a and cos e from
the following three equations
Pi−1 = a − b(cos Si−1 cos e − sin Si−1 sin e),
Pi = a − b(cos Si cos e − sin Si sin e),
Pi+1 = a − b(cos Si+1 cos e − sin Si+1 sin e)
gives
bBi sin e = Ai
with
Ai = (cos Si+1 − cos Si)(Pi−1 − Pi)
− (cos Si−1 − cos Si)(Pi+1 − Pi),
Bi = (cos Si+1 − cos Si)(sin Si−1 − sin Si)
− (cos Si−1 − cos Si)(sin Si+1 − sin Si).
In order to steer the chirp rate onto the Doppler shift rate,
an iterative correction is applied to α according to




where K is a positive gain. Here 2Bi1+B2i is used as a pseudo-
inverse of bBi with b ≈ 1/2, in order to prevent the correction
from diverging when Bi is close to zero. Choosing K < 1/T 2
guarantees the stability of the servo loop.
4.4. Adaptation of the non-linear lock
When phase fluctuations are significantly less than 1 rad, Bi
becomes much smaller than 1 (note that Bi is null in the absence
of vibration noise, which implies that the lock scheme does not
work, as it is not able to steer the chirp rate), so that Bi1+B2i is not
a good pseudo-inverse of Bi . This decreases the effective gain
of the loop, which can be compensated for either by increasing





, where σB is the standard
deviation of the Bis.
The scheme is then to be modified by adding extra phase
shifts in order to increase the sensitivity to phase fluctuations.
A simple phase modulation of ±pi/2, which implies that the
interferometer operates alternately at the right and left sides
of the central fringe, is not sufficient, as in that case Bi is still
null for null vibration noise. With a three-phase modulation






, with B the mean of Bis, guarantees the
full efficiency of the lock, whatever the amplitude of vibration
noise.
The lock technique can be further modified to first
determine and servo the vibration phase coefficients ηj . The
phase of the interferometer is e + Si + δφi , where δφi is a
controlled additional phase shift (alternately −pi/2, 0, pi/2),
and the vibration phase Si is (best approximated by) 6ηjφSvib,j ,
where j = x, y, z and φSvib,j is the phase shift calculated from





vib,j,i , where ηj,i = ηj − δηj,i . Pi
is thus given by










































 = Ai, (8)
where
Cj,i = (cos Si+1 − cos Si)(φ
S
vib,j,i−1 sin Si−1 − φSvib,j,i sin Si)
− (cos Si−1 − cos Si)(φ
S
vib,j,i+1 sin Si+1
− φSvib,j,i sin Si).
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Figure 5. Evolution of the vibration phase coefficients, during a measurement realized using the non-linear lock scheme, with initial settings
ηj,0 = (0, 0, 1). The graph on the left (respectively, right) displays the vertical (respectively, horizontal) phase coefficient(s).
Chirp rates and vibration phase coefficients are then corrected
according to
αi+2 = αi+1 + K
Bi
σ 2B + B
2 + B2i
Ai,
ηj,i+2 = ηj,i+1 + Lj
Cj,i




where Lj is the gain for direction j . Such non-linear feedback
and estimation algorithms are inspired from Lyapounov
stability theory, for the main loop given by equation (7),
and adaptive techniques, for the estimation of parameters ηj
(see [22] for a tutorial presentation of such techniques and [23]
for a more advanced one).
Figure 5 displays the evolution of the vibration phase
coefficients during a two-day measurement. The time constant
of the lock is about 200 s (see inset). Note that the vertical
phase coefficient η3 differs significantly from 1 and is different
at day and night times, which can be attributed to a change in
the vibration noise PSD. Moreover, the lock converges towards
horizontal phase coefficients of about 5%, in agreement with
the values previously determined with the fit.
4.5. Comparison of the two techniques
Figure 6 displays the Allan standard deviation of g fluctuations
for 2T = 100 ms, with the two techniques described above
(fringe fitting and non-linear lock), during day and night times.
The vibration phase shifts were calculated from the 3D signals,
using the optimal delay of 4.6 ms.
We obtain equivalent sensitivities at 1 s of 2.7 × 10−7g
(respectively 1.8 × 10−7g) with the non-linear lock
(respectively fringe fitting) technique during the day and
8.5 × 10−8g (respectively 5.5 × 10−8g) during the night. We
find that the fit of the fringes is slightly better than the lock
technique, by about 50%. The efficiency in removing vibration
noise from the gravimeter signal can be calculated from the
ratio of the sensitivities obtained here with the calculated
contribution of the vibration noise (see section 2.3). A gain
from 11 to 25 is obtained depending on the technique and noise
conditions.
Best sensitivities are obtained during night measurements,
as the vibration noise in the 1 Hz to 10 Hz band is significantly
lower. We reach at best an equivalent sensitivity as low as
Figure 6. Allan standard deviation of g fluctuations versus
averaging time. Measurements with the non-linear lock technique at
day (respectively, at night) are displayed as full stars (respectively,
open stars). Measurements with the fringe fitting technique at day
(respectively, at night) are displayed as full circles (respectively,
open circles).
5.5 × 10−8g at 1 s when fitting fringes, which is only 4 times
worse than our best reported value with the platform floating
[12] and only twice as large as the sensitivity obtained in our
laboratory with a commercial FG-5 corner cube gravimeter [2]
in the same vibration noise conditions.
These two techniques were also compared in a numerical
simulation, where the phase of the interferometer was
generated randomly as the sum of two independent terms φ =
φ1 + φ2, with Gaussian distribution of standard deviations σ1
and σ2. φ1 simulates the vibration phase noise measured by the
seismometer φSvib and φ2 the phase difference between the real
vibration phase noise and φSvib. We then implemented the two
techniques with such simulated data, with σ2 = 0.02 rad and
with σ1 ranging from 0.06 rad to 30 rad. For each technique, we
find the corresponding sensitivity of the interferometer at 1 shot
σ8 and calculate a normalized sensitivity by dividing σ8 with
σ2. We verified that this normalized sensitivity does not depend
on σ2. The results of the simulations are displayed in figure 7
and for both techniques the normalized sensitivity exhibits the
same behaviour. It increases for vibration noise larger than a
few hundred millirads, for which linear approximation of the
transition probability is no longer valid, and finally saturates
for large vibration noise. This degradation is due to the non-
linearity of the transition probability versus interferometer
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Figure 7. Numerical simulation of the normalized sensitivity of
the interferometer as a function of the vibration noise standard
deviation. Black squares (respectively, open circles) display the
sensitivity degradation for the non-linear lock (respectively, fringe
fitting) technique.
phase: measurements at top and bottom of the fringes have
no sensitivity to phase fluctuations. The simulation confirms
that this degradation is higher for the lock technique than for
the fringe fitting technique, as observed in the measurements.
In particular, for σ2 = 3 rad, which corresponds roughly to
day conditions, we find normalized sensitivities of 1.28 and
1.80 for the fringe fitting and lock techniques. The ratio of
the sensitivities is thus 1.4, in reasonable agreement with the
measurements.
4.6. Investigation of systematic effects
It is important to verify that the techniques presented
here provide an accurate measurement of the interferometer
phase, free from any bias. The lock procedure, which
is intrinsically non-linear, could in principle induce such a
bias. The numerical simulation indicates that neither of
the two techniques suffers from such systematics. This
was confirmed experimentally by performing differential
measurements, alternating the standard integration technique
described in section 2.2 with the lock procedure described in
section 4.4, in the case where the platform was ON and thus
the noise level low. The difference between the two techniques
was found to be 0.3 µGal± 0.8 µGal, which is consistent with
no bias. Moreover, the two techniqueswere compared together
during the day with the platform OFF, which corresponds
to a noise level of σφSvib = 3 rad. The difference for a
6 h measurement was found to be −2mrad ± 4mrad, which
corresponds to −5 µGal ± 10 µGal, which is also consistent
with no bias.
4.7. Interest of the non-linear lock procedure
The main advantage of the non-linear lock scheme is a
better time resolution. Indeed, the time constant of the lock
loop can be reduced to a few cycles only, so that a time
constant 61 s can be reached. In comparison, fitting the
fringes requires to fit data in packets of at least 20 cycles
for optimal sensitivity, which reduces the time resolution to
about 5 s. Both techniques can operate with low vibration
noise. Indeed, the fit of the fringes can also be adapted
by modifying the phase modulation to add measurements
performed at the top and bottom of the interferometer, in
order to constrain the sinusoidal fit (in doing so sensitivity
will as well be degraded because these measurements are
not sensitive to phase fluctuations). We finally illustrate the
efficiencyof the lock algorithmbydemonstrating its robustness
versus large changes in the vibration noise. Figure 8 displays
the measurement during an earthquake of magnitude 7.7
that occurred in China on 20 March 2008. The gravimeter
efficiently detects the occurrence of seismic waves, of period
about 20 s. As our seismometer, of long period 30 s only,
measures these vibrations with a large phase lag of about 1 rad,
they are not efficiently removed from the gravimeter phase shift
by the lock algorithm. They thus appear as a clear and well-
resolved signal in the gravimeter data. This demonstrates the
robustness of our system versus large excitations, which is not
the case for traditional absolute corner cube gravimeters, which
have neither adequate repetition rate (usually about 0.1Hz)
nor sufficient dynamic range, due to the finite range of the
superspring mechanism. Note that the use of a longer period
seismometer would in principle allow removal of these low
frequency vibrations from the gravimeter data.
5. Conclusion
In this paper, we demonstrate that an atom interferometer
can reach high sensitivities without vibration isolation, when
using an independent measurement of vibrations by a low
noise seismometer. We develop here several measurement
protocols that allow determination of the mean phase of
the interferometer, even when the interferometer phase noise
amplitude exceeds 2pi . In particular, fitting the fringes
scanned by vibration noise allows one to reach a sensitivity
as low as 5.5 × 10−8g at 1 s during night measurements.
This performance is obtained with a rather short interaction
time (2T = 100ms), for which the vertical length of the
interferometer corresponds to a few centimetres only.
The techniques presented here are of interest for the
realization of a portable atom gravimeter, with potential
application to geophysics and gravity measurements in noisy
environments. A compact gravimeter associated with a good
ac accelerometer and operating at a high repetition rate would
reach fairly high sensitivities, withoutmuch hardware isolation
against ground vibrations. Moreover, in contrast to other
classical instruments, such as ballistic corner cube gravimeters,
a high sensitivity would still be reached in the presence
of earthquakes, if using a long period seismometer (100 s)
to measure vibration noise. The technique demonstrated
here could, for instance, be of interest for applications of
atom interferometers to mobile gravimetry, in strap-down
configuration.
More generally, these techniques can be extended to
differential measurements with atom interferometers, such as
gradiometers and cold atom gyroscopes. In particular, the
phase difference can easily be extracted from the fits of the
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Figure 8. Fluctuations of the gravimeter signal during the earthquake of magnitude 7.7 that occurred in China on March 20, 2008. Data
were obtained with the non-linear lock procedure.
two interference patterns. Much interest in these techniques
lies in the ability to extend the dynamic range of the sensors
and to extract the inertial phase without bias.
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Abstract
We report a comparison between two absolute gravimeters: the LNE-SYRTE cold atom
gravimeter and FG5#220 of Leibniz Universita¨t of Hannover. They rely on different principles
of operation: atomic and optical interferometry. Both are movable which enabled them to
participate in the last International Comparison of Absolute Gravimeters (ICAG’09) at BIPM.
Immediately after, their bilateral comparison took place in the LNE watt balance laboratory
and showed an agreement of (4.3 ± 6.4) µGal.
1. Introduction
Over the last two decades inertial sensors based on atom
interferometry havebeen realized. In particular, as described in
[1], cold atomgravimeters can reach performances comparable
to ‘classical’ corner cube gravimeters in terms of both
sensitivity [2, 3] and accuracy. The first and only comparison
between atomic and optical gravimeters [4] has shown
agreement between the sensors ((7 ± 7) µGal 4 difference). In
this paper, we present the result of a comparison, realized
between the cold atom gravimeter (CAG) developed by LNE-
SYRTE in the framework of the French watt balance project
[5] and the FG5#220 of Leibniz Universita¨t of Hannover
(LUH) [6]. Both rely on the measurement of the trajectory
of free falling bodies (corner cube for FG5 and 87Rb atoms
for CAG). Unlike the situation described in [4], both sensors
are mobile which makes regular comparisons at various sites
possible. Such comparisons between instruments based on
different technologies are of fundamental interest for accurate
metrology of g. This motivated the participation of both
devices in ICAG’09 and the subsequent bilateral comparison
3 Present address: Dipartimento di Fisica Enrico Fermi, Universita di Pisa,
L. Pontecorvo 3, I-56127, Italy.
4 1 µGal = 10−8ms−2.
presented in this paper. For this purpose, both sensors
were moved from BIPM to the gravimetry room (GR) of
the LNE watt balance laboratory [7], where they performed
simultaneous gravity measurements.
2. Experimental setups
The CAG is an improved version of a prototype described
in [2] which reached a short term sensitivity to acceleration of
1.4 × 10−8g at 1 s. It is composed of three parts: a dropping
chamber on its isolation platform (figure 1), a compact optical
bench (60×90 cm2) [8] and two 2m lab racks for the electronic
control. The measurement of the Earth’s acceleration is
deduced from the phase difference between the two paths
of an interferometer realized with cold atoms. The FG5
absolute gravimeter of LUH is a state-of-the-art commercial
gravimeter which is essentially a modified Mach–Zehnder
‘in-line’ interferometer as described in [9].
3. Results
The gravimeters measured simultaneously the whole night in
thewell characterizedGR room [7]. The FG5#220was located
on point GR29 with one drop per 30 s. The result transferred




Figure 1. Scheme of the CAG set-up. The drop chamber made of
titanium is placed onto a passive isolation platform. Atoms are first
trapped in a magneto-optical trap (MOT), cooled with optical
molasses and released. During the free fall, the interferometer is
realized with vertical Raman laser beams. The g measurement is
determined from the interferometer phase shift.
(This figure is in colour only in the electronic version)
Table 1. Gravity results at 120 cm height.
U(k = 1) sgm
Device Point g/µGal /µGal /µGal
CAG GR40 980 890 744.8 5.9 0.7
FG5#220 GR29 980 890 742.6 2.2 1.0
CG5 GR40 − GR29 6.5 1.0 0.1
CAG–FG5#220 GR40 −4.3 6.4 1.6
at 120 cm is reported in table 1. The CAG was on point
GR40, measuring at the high cycling rate of 3Hz. Its result,
also transferred at 120 cm, is reported in table 1. The two
points GR40 and GR29 are 2.12m apart and the tie between
them, obtained with a Scintrex CG5, is gGR40 − gGR29 =
(6.5 ± 1.0) µGal at the height of 120 cm [7]. Transferred on
point GR40 at 120 cm, the difference between the devices is
(4.3 ± 6.4) µGal. The g measurements uncorrected for tides
are displayed in figure 2. The stability is characterized by the
Allan standard deviation of the tide-corrected g measurements
(figure 3).
Despite different vibration isolation systems and
repetition rates, the signal dispersions are similar except during
the first hours of the comparison, as can be seen in figure 3.
Measurements are found to be less noisy after midnight due
to the drastic reduction in human activity in the surrounding
industrial area. At best, the FG5 drop scatter is 16 µGal.
The CAG’s g determination is based on measurement in four
successive configurations in order to reject bias due to the two-
Figure 2. Earth’s gravity variation g during the night from the 1st to
the 2nd of October 2009 on site GR at LNE. Dots represent average
data over 2min 30 s (black squares: FG5#220, grey circles: CAG).
Tidal variation is plotted as a white line on the data.
Figure 3. Allan standard deviation of the corrected signals:
FG5#220 (black squares), CAG (grey circles).
photon light shift [10]. This degrades the sensitivity by a factor√
10. Better sensitivity could also be obtained with the FG5
if performed with one drop per 10 s rather than 30 s chosen to
preserve the device.
Rotating the CAG by 180◦ around the vertical axis,
we measured a Coriolis shift of (6.5 ± 0.5) µGal. Varying
the temperature of the atoms enabled us to evaluate the
bias due to wavefront aberrations [11] as (3.0 ± 3.0) µGal.
During this comparison, the lack of rigidity of the mechanical
structure resulted in a relatively large vertical alignment bias
of (4.5 ± 4.5) µGal. The final accuracy was 5.9 µGal. In [9]
an error analysis of the FG5 system led to a total uncertainty
of 1.1 µGal. From numerous comparisons with other absolute
gravimeters since 2002, the LUH group estimates the accuracy
of their device to be 2.0 µGal [6, 12]. The g result measured
by FG5#220 on point GR29 agrees with the mean of previous
measurements performed with other FG5s on the same point,
in October 2006 [13] (difference of (1.9 ± 2.9) µGal).
4. Conclusion and discussion
We have compared two different portable absolute gravimeters
and found an agreement of (4.3 ± 6.4) µGal. More such




comparisons will be made in the future while striving to
improve the accuracy of the CAGdown to 1 µGal. Already, the
vertical alignment bias has been reduced to (0.0 ± 0.5) µGal.
Future comparisons will benefit from the mobility of atomic
sensors as described here. Transportability is an important
and original feature of the CAG, which is necessary for
regular participation in comparison campaigns. Nevertheless,
CAG is still a laboratory device but such comparisons as
the ‘field’ gravimetric measurements would benefit from the
development of a more compact gravimeter as described
in [14].
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